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Saugos reikalavimai
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Saugos samprata

Su kai kuriais „Leica DM“ mikroskopų serijos 
moduliais teikiamas interaktyvus CD-ROM 
diskas, kuriame keliomis kalbomis pateikia-
mos visos reikiamos naudojimo instrukci-
jos. Saugokite šį diską saugioje ir naudotojui 
lengvai pasiekiamoje vietoje. Naudojimo 
instrukcijas ir jų naujas versijas galite atsisiųsti 
ir atspausdinti iš mūsų interneto svetainės 
www.leica-microsystems.com.

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama 
informacija apie specialias atskirų „Leica DM“ 
mikroskopų serijos modulių funkcijas bei jų 
saugaus naudojimo, priežiūros nurodymai ir 
priedai. 

Buklete „Bendroji sauga“ pateikiama papildoma 
saugos informacija, skirta prietaiso priežiūrai, 
reikalavimai ir mikroskopo naudojimo informa-
cija, priedai ir elektriniai priedai bei bendrosios 
saugos instrukcijos.

Atskiras sistemos dalis gali maišyti su dali-
mis iš išorinių tiekėjų. Atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus 
saugumo reikalavimus.

Prieš prijungdami prietaisus arba prieš pradė-
dami jais naudotis, perskaitykite aukščiau 
nurodytas instrukcijas. Ypač svarbu laikytis visų 
saugos taisyklių.

Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės 
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo 
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų 
taisyklių ir įspėjimų.

http://www.leica-microsystems.com
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Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Įspėjimas apie pavojų

  Šiuo simboliu žymima ypač svarbi infor-
macija, kurią būtina perskaityti ir atsi-

žvelgti. 

Jei nesilaikysite šios instrukcijos
OO Galite susižeisti

OO Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti

Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą

  Šiuo simboliu žymima ypač svarbi infor-
macija, kurią būtina perskaityti ir atsi-

žvelgti. 

Jei nesilaikysite šios instrukcijos
OO Galite susižeisti

OO Prietaisas gali sugesti ar blogai veikti

Pavojus – įkaitęs paviršiu

  Šis simbolis įspėja apie apčiuopiamas 
įkaitusias dalis, pavyzdžiui, elektros 

lemputes. 

Svarbi informacija

 Šiuo simboliu žymima papildoma infor-
macija, išsamiau paaiškinanti tam tikrus 

dalykus.

Aiškinamosios pastabos
ff Šiuo simboliu žymi papildomą informaciją 

ir paaiškinimus.

 Prietaiso, priedo dalių ir eksploatacinių 
medžiagų utilizavimo nurodymai.
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Svarbios pastabos

Aprašymas
"Leica DM500" mikroskope naudojamos pačios 
naujausios technologijos. Vis dėlto, naudojant 
prietaisą gali kilti rizika. Galimi pavojai yra apra-
šyti toliau.

 Prieš montuodami, reguliuodami arba 
naudodami prietaisą būtinai perskai-

tykite šią naudojimo instrukciją. Ypač svarbu 
laikytis visų saugos taisyklių.

Naudojimo instrukcija
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami svar-
būs nurodymai dėl saugaus prietaiso naudo-
jimo, priežiūros ir priedų.

 "Leica DM500" mikroskopas teikia-
mas su interaktyviu CD-ROM disku, 

kuriame pateikiamos visos reikiamos instruk-
cijos. Saugokite šį diską saugioje ir naudo-
tojui lengvai pasiekiamoje vietoje. Naudo-
jimo instrukcijas ir atnaujinimus galite 
atsisiųsti ir atsispausdinti iš mūsų svetainės 
www.leica-microsystems.com.� .

Kitų gamintojų priedai
Galite jungti atskiras sistemos dalis su dali-
mis iš kitų gamintojų. Atidžiai perskaitykite 
naudojimo instrukciją bei prieduose pateiktus 
saugumo reikalavimus.

Pirminė būklė
Siekdamas išlaikyti prietaisą gamyklinės būklės 
ir užtikrinti saugų darbą, naudotojas privalo 
laikytis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų 
taisyklių ir įspėjimų.

Teisiniai reikalavimai
Laikytis bendrųjų ir vietinių apribojimų, susi-
jusių su nelaimingų atsitikimų prevencija bei 
aplinkos apsauga. 

EB atitikties deklaracija
Elektriniai priedai atitinka technologijų moder-
numo reikalavimus ir pateikiami kartu EB atitik-
ties deklaracija.

http://www.leica-microsystems.com
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Nurodymai dėl naudojimo

 "Leica DM500" mikroskopas gali būti 
naudojamas tik uždarose patalpose ir 

turi būti tvirtinamas ant tvirto paviršiaus.

 "Leica DM500" mikroskopą visada staty-
kite taip, kad bet kuriuo metu jį galėtu-

mėte atjungti nuo maitinimo lizdo. Maitinimo 
laidas visada turi būti lengvai pasiekiamas, nes 
jis yra naudojamas kaip prietaiso maitinimo 
išjungimo priemonė.

Naudojimo vieta
Prietaisus naudokite tik uždarose, nedulkė-
tose patalpose, temperatūroje nuo +10 °C 
ir +40 °C. Saugokite prietaisus nuo alyvos, 
chemikalų ir didelės drėgmės. Jeigu naudo-
jate prietaisą lauke, saugokite jį nuo dulkių ir 
drėgmės. Niekada nenaudokite elektros prie-
taisų lauke. Įrenkite elektros įtaisus mažiausiai  
10 cm atstumu nuo sienų ir degių objektų.

Venkite didelių temperatūros svyravimų, tiesio-
ginės saulės šviesos ir vibravimų. 

 Šiltose ar šiltose ir drėgnose klimato 
vietovėse kai kurie komponentai turi būti 

ypač kruopščiai prižiūrimi, siekiant juos apsau-
goti nuo įvairių grybelių įsiveisimo 

Naudojimas ne pagal paskirtį

 Niekada neįtaisykite kito kištuko arba 
neatsukinėkite mechaninių dalių, 

nebent taip nurodoma instrukcijose. 

 Buvo patikrinti šioje naudojimo instruk-
cijoje aprašytų prietaisų ir priedų saugu-

mas bei keliamas pavojus.

 Norint prietaise ką nors keisti arba 
naudoti jį su kita, šioje instrukcijoje 

neaprašyta ne "Leica" įranga, reikia kreiptis į 
atsakingą "Leica" atstovybę!

 Atlikus neleistinus prietaiso pakeitimus 
ar netinkamai jį naudojant garantija 

nebegalioja.
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Nurodymai dėl naudojimo (tęsinys)

Gabenimas
Jeigu tik įmanoma, gabendami ir transpor-
tuodami individualius modulius, naudokite 
originalią pakuotę.

Siekdami apsaugoti nuo smūgių, pagal naudo-
jimo instrukciją nuimkite ir specialiai supakuok-
ite visas judančias detales, kurias patys pritvirti-
note.

Utilizavimas
Pasibaigus gaminio eksploatacijos laikui, dėl 
jo utilizavimo kreipkitės į "Leica" techninės 
priežiūros arba pardavimo skyrių.
Laikykitės bei pasirūpinkite, kad būtų laikomasi, 
šalies įstatymų ir taisyklių, kuriomis vykdomos, 
pavyzdžiui, EB direktyvos WEEE nuostatos.

 Kaip kiti elektroniniai įrenginiai, šis 
prietaisas ir jo priedai negali būti 

išmetami su bendrosiomis buitinėmis atlieko-
mis. Šalinimas turi atitikti vietinius įstatymus 
bei apribojimus. 

Prietaiso jungimas su kito gamintojo 
produktais
Jungiant "Leica" gaminius su kito gamin-
tojo produktais, visos sistemos gamintojas ar 
jos tiekėjas yra atsakingas už visų saugumo 
reikalavimų, įstatymų ir nuostatų laikymąsi.
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Pavojai sveikatai ir naudojimo rizika

Pavojus sveikatai

 Darbo vietos su mikroskopais palen-
gvina ir pagerina apžiūros darbą, tačiau 

didelis krūvis tenka naudotojo akims ir raume-
nims. Priklausomai nuo nepertraukiamo darbo 
trukmės gali atsirasti astenopija ir raumenų 
skeleto sutrikimų. Todėl privaloma imtis 
tinkamų priemonių mažinant darbo krūvį:

OO Optimalus darbo vietos sutvarkymas

OO Dažnas veiklos keitimas

OO Mokyti personalą, atkreipiant dėmesį į 
ergonomijos ir darbo organizavimo aspek-
tus

Patogus "Leica" mikroskopų serijos dizainas ir 
konstrukcija skirta iki minimalaus sumažinti 
naudotojui tenkantį krūvį.

Užkrato rizika

 Dėl tiesioginio kontakto su okuliaru į 
akį gali patekti bakterinės ir virusinės 

infekcijos.

 Šis pavojus gali žymiai sumažėti naudo-
jant asmeninius okuliarus arba pritvirti-

namus antdėklus.

Rizika naudojant prietaisą
OO "Leica DM500" mikroskopas turi būti 

jungiamas tik į įžemintą maitinimo lizdą.

OO "Leica DM500" mikroskopu negalima 
naudotis, jei jis veikia netinkamai.

Mikroskopo apšvietimas pagal EN 62471:2008 
standarto reikalavimus patenka į ypatingąją 
grupę (0 rizikos grupę), jei naudojamas pagal 
numatytą paskirtį.

• Niekada nežiūrėkite tiesiai į apšvietimo 
įrangos LED spindulį – nesvarbu, ar per 

optinį instrumentą, ar be jo – nes dėl to padi-
dėja rizikos klasė. Nesilaikant šio perspėjimo 
kyla pavojus pažeisti akis.
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Informacija prietaiso naudotojui

Informacija prietaiso naudotojui
OO Įsitikinkite, kad "Leica DM500" mikroskopus 

naudotų tik kvalifikuotas personalas.

OO Įsitikinkite, kad ši naudojimo instruk-
cija visada būtų netoliese "Leica DM500" 
mikroskopo.

OO Reguliariai tikrinkite, kad įsitikintumėte, 
jog įgalioti asmenys laikosi saugumo reika-
lavimų.

OO Instruktuodami naujus naudotojus, ypač 
gerai paaiškinkite įspėjamųjų ženklų bei 
informacijos reikšmes.

OO Skirkite atsakingus asmenis už prietaiso 
prijungimą, veikimą ir priežiūrą bei prižiū-
rėkite, kad darbas būtų atidžiai atliekamas.

OO Nenaudokite "Leica DM500" mikroskopo, 
jei jo būkle netinkama.

OO Apie prietaiso defektus, dėl kurių galima 
susižeisti ar kurie gali pakenkti, nedels-
dami informuokite "Leica" atstovą arba  
"Leica Microsystems (Schweiz) AG",  
9435 Heerbrugg, Šveicarijoje.

OO Jei su "Leica DM500" mikroskopu naudojate 
trečiųjų šalių pagamintus priedus, įsitikin-
kite, kad gamintojas patvirtina, jog tokie 
junginiai saugūs ir vadovaukitės produkto 
naudojimo instrukcija.

OO "Leica DM500" mikroskopų modifikacijas ir 
priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuoti, tiesio-
giai "Leica" įgalioti asmenys.

OO Tik originalios "Leica" detalios, skirtos 
pakeitimui, turi būti naudojamos.

OO Po remonto ar po pakeitimų, prietaisas turi 
būti perkonfigūruotas laikantis techninių 
reikalavimų.

OO Jeigu prietaisas yra pakeistas, tikrinamas 
neįgaliotų asmenų arba jis netinkamai 
remontuojamas (jeigu buvo remontuoja-
mas ne mūsų kvalifikuotų darbuotojų) bei 
prižiūrimas, "Leica" gamintojas neatsako.

OO Pastato elektros instaliacija turi atitikti 
nacionalinį standartą, pavyzdžiui, siūloma 
įrengti apsaugą nuo elektros nutekėjimo 
(apsauga nuo elektros gedimų).
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Priežiūros nurodymai

Bendrieji nurodymai
OO Saugokite "Leica DM500" mikroskopą nuo 

drėgmės, garų, rūgščių, šarmų ir ėsdinančių 
medžiagų. Nelaikykite chemikalų arti prie-
taiso.

OO Saugokite "Leica DM500" mikroskopą nuo 
alyvų ir tepalų. Niekada neištepkite rieba-
lais mechaninių prietaiso dalių ar slankio-
jančių paviršių.

OO Laikykitės dezinfekuojančių priemonių 
gamintojų nurodymų.

OO Patartina sudaryti aptarnavimo sutartį su 
"Leica" paslaugų skyriumi.

Dengtų ir plastikinių detalių valymas
OO Dulkės ir purvo dalelytės turi būti valomos 

su minkštu, pūkelių neturinčiu audiniu.

OO Stambesnes purvo daleles nuvalykite 
sudrėkintu nereikalingu audiniu.

OO Draudžiama naudoti acetoną, ksileną ar 
nitroskiediklius.

OO Niekada nenaudokite chemikalų, skirtų 
valyti spalvotiems paviršiams ar kokių nors 
priedų, turinčių guminių detalių Tai gali 
pažeisti paviršių, o bandiniai gali susimai-
šyti su aštriomis dalelėmis.

Stiklinių paviršių valymas
OO Dulkes valykite sausu ir švariu šepetėliu iš 

plaukų, nupūsdami suspausto oro srove 
arba siurbliu.

OO Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu 
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu 
ar medvilnės tamponu, sudrėkintu langų 
stiklų valikliu.
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Priedai, priežiūra ir remontas

Priedai
Su "Leica DM500" mikroskopą galima naudoti 
tik šiuos priedus:

OO "Leica" priedai aprašyti šioje instrukcijoje.

OO Kiti priedai turi būti patvirtinti "Leica" kaip 
techniškai saugūs.

Priežiūra
OO "Leica DM500" mikroskopui paprastai 

nereikia jokios priežiūros. Norint, kad prie-
taisas veiktų saugiai ir patikimai, rekomen-
duojame susisiekti su atsakinga paslaugų 
organizacija.

 Galite susitarti dėl reguliarių patikrinimų 
arba, atitinkamai, pasirašyti aptarnavimo 

sutartį.

OO Patartina sudaryti aptarnavimo sutartį su 
"Leica" paslaugų skyriumi.

OO Priežiūrai ir remontui tik OEM atsarginės 
dalys turi būti naudojamos.

Remontas ir priežiūros darbai
OO Naudokite tik originalias "Leica Microsys-

tems" atsargines detales.

OO Prieš atidarydami prietaiso dalis, išjunkite 
elektros energijos tiekimą ir iš kištukinio 
lizdo ištraukite maitinimo laidus.

OO Prisilietę prie tekančios elektros srovės, 
galite susižeisti.

Kontaktinis adresas dėl paslaugų
Iškilus problemoms, kreipkitės į:
stereo.service@leica-microsystems.com
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Informacija dėl elektros ir aplinkos sąlygos

Aplinka
Naudojimo temperatūra	 nuo +10 °C iki +40 °C

Saugojimo temperatūra	 nuo 	 -20 ° iki +52 °C

	 nuo	 +50 °F iki +104 °F

Smūgių valdymas 	 25 mm ir 50 mm ant 

	 kietos medienos

Transportavimo smūgiai (esant išpakuotam)	 100 g / 6 ms

Transportavimo smūgiai (esant neišpakuotam)	 800 mm laisvo kritimo

Transportavimo vibracija (esant išpakuotam)	 5–200 Hz / 1,5 g 

Atmosferos slėgis „naudojant" ir laikant	 500–1 060 mBar

Drėgnumas naudojant arba laikant	 20–90 %

Įrengimo kategorija II (viršįtampio kategorija)

Taršos laipsnis 2

Saugiklio pakeitimas

 Prieš keisdami bet kurį saugiklį, prietaisą išjunkite. „Leica" 
DM500 mikroskope yra du saugikliai, esantys po maitinimo 

laido talpykla.

 Naudokite tik šį saugiklių tipą: 5×20 mm, 1 Amp / 250 V, greitai 
veikiantis (# 13RFAG30003)

Informacija dėl elektros
Leica DM500	 įvestis: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)

 Naudokite tik 1.2 V NiMH AA tipo įkraunamas baterijas 
daugiausiai 2 700 mAh galios. Nenaudokite neįkraunamų AA 

baterijų.
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Leica DM500
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Sveikiname!

Dėkojame, kad įsigijote Leica DM500 sudėtinį 
mikroskopą iš „Leica Microsystems“. Dėl išskir-
tinių šio modelio dizaino funkcijų ir priedų 
gausos prietaisas yra universalus ir aukštos 
kokybės.
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Išpakavimas

OO Iš pakuotės dėžės atsargiai išimkite mikros-
kopą ir visas sudedamąsias dalis.

OO Patikrinkite sudedamąsias dalis prieš jas 
surinkdami.

OO Atskirtosios dalys, pavyzdžiui, kontrasti-
niai priedai, kamerų adapteriai, kameros, 
transportavimo dėžės nepriklauso standar-
tinei komplektacijai. Šie komponentai yra 
pakuojami atskirai.

OO Neišmeskite pakuočių. Jų gali prireikti 
norint transportuoti ir saugiai laikyti prie-
taisą ateityje.
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Pasiruoškite!
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Naudojami įrankiai
OO „Allen“ raktas

 Yra du okuliarų vamzdelių tipai. 
Nustatykite, kurį tipą turite jūs:

1-as tipas: Leica EZ okuliarų vamzdelis su inte-
gruotais okuliarais.

2-as tipas: Standartinis okuliarų vamzdelis su 
atskirais okuliarais.

1.	 Su pateiktu „Allen" raktu atlaisvinkite 
varžtą, esantį stovo viršuje. 

2.	 Pritvirtinkite siejiklio plokštelę prie 
pagrindo ir prisukite varžtą nenaudodami 
jėgos. Tai padės tiksliai pastatyti okuliarų 
vamzdelį ant optinės mikroskopo ašies 
nepaisant pasirinktos sukimo padėties.

Okuliarų vamzdelių tvirtinimas
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2.	 Pastatykite Leica EZ okuliarų vamzdelį atgal 
ant stovo.

3.	 Pritvirtinkite sraigtą su veržliarakčiu, 
pateikiamu kartu su sraigtu.

Leica EZ okuliarų vamzdelis – integruotieji okuliarai

 Norint pasukti ar palenkti Leica EZ 
okuliarų vamzdelį, galite atlaisvinti 

pagrindinį varžtą, esantį ant stovo arba pakeisti 
pagrindinį varžtą (papildomu) sraigtu.

1.	 Norėdami naudoti sraigtą, visiškai nuimkite 
pagrindinį varžtą, kuris nuimamas kartu su 
stovu.

 Prieš tvirtindami jį prie stovo, įsitikinkite, 
kad sraigto įvija yra visiškai atpalaidu-

ota:

Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais 
okuliarais.
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Leica EZ okuliarų vamzdelis – integruotieji okuliarai (tęsinys)

  Dabar galite saugiai pasukti Leica EZ 
okuliarų vamzdelį atlaisvindami ir vėl 

priverždami sraigtą.

  Okuliarai yra jau integruoti kartu su Leica 
EZ okuliarų vamzdeliu ir iš anksto paruošti 

koreguotajam žiūrėjimui; taigi, okuliarų nusta-
tymas ar įtaisymas nereikalingas.

Toliau skaitykite skyrių Akių antdėklai"  
24 puslapyje.
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Standartinis okuliarų vamzdelis – atskiri okuliarai

2.	 Pritvirtinkite okuliarus okuliarų vamzde-
lyje, prisukdami sidabro spalvos varžtelius 
(esančius vidinėje vamzdelio dalyje) su 
kryžminiu atsuktuvu (Phillips); atsuktuvas 
nepridedamas.

 Okuliarus bus galima pasukti, tačiau jie 
bus pritvirtinti okuliarų vamzdelyje.

 Standartinis okuliarų vamzdelis turi 
judančią siejiklio plokštelę.  Taigi, dabar 

galite lengvai pasukti standartinį okuliarų 
vamzdelį bet kuria kryptimi.

1.	 Įdėkite okuliarus į okuliarų vamzdelį.

Standartinis okuliarų vamzdelis; okuliaro vamz-
delyje dar nėra okuliarų.
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  Jeigu nešiojate akinius, akių antdėklus 
galite palikti nuleistus, kai naudojatės 

mikroskopu. Jeigu akinių nenešiojate, jums gali 
būti naudinga pakelti akių antdėklus, kad apsi-
saugotumėte nuo aplinkos šviesos.

Akių antdėklai

 Jeigu nusipirkote standartinę mikros-
kopo konfigūraciją, pastebėsite, kad 

objektyvai yra jau pritvirtinti prie objektyvo 
antgalio, o siejiklis su kondensoriumi taip pat 
pritvirtintas ant stovo. Tokiu atveju, toliau 
skaitykite skyrių Valdymas" 27 puslapyje  Jei 
įsigijote Leica DM500 dalimis, o ne standartine 
konfigūracija, pereikite prie skyriaus"Obejktyvų 
įrengimas" 25 psl.
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Objektyvų įrengimas

 Objektyvo antgalį pajudinkite, sukdami 
objektyvų žiedą.

1.	 Sukdami objektyvo antgalį pagal laikrodžio 
rodyklę, pritvirtinkite objektyvus įsukdami 
juos į antgalyje esančias ertmes, pradėdami 
nuo mažiausio didinimo lygio ir artėdami 
prie didžiausio.

Siejiklis su pritvirtintu kondensoriumi

 Leica DM500 išviršinio apšvietimo 
kondensorius yra jau įstatytas, sufoku-

suotas ir sucentruota. Papildomas įrengimas ar 
suderinimas nereikalingas.

„Objektyvų įrengimas" ir „Išviršinio apšvietimo kondensorius"
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Pasiruoškite naudoti!



Leica DM500 Naudojimo instrukcija	 Pasiruoškite naudoti!� 27

Mikroskopo įjungimas

 Pagal saugumo reikalavimus įžemi-
nimo laidas yra prijungiamas prie 

mikroskopo pagrindo. Niekada nenaudokite 
tinklo adapterio tarp elektros įžeminimo laido 
ir elektros energijos šaltinio; įžeminimas tampa 
neefektyvus.

Darbo paviršius 

 Savo mikroskopą dėkite tik ant kieto ir 
stabilaus paviršiaus. 

Elektros energijos tiekimo laidas

 Jei maitinimo laidas dar nėra prijungtas, 
prijunkite jį prie mikroskopo galo.

Apšvietimo intensyvumo nustatymas 

 Norėdami pradėti, pasukite apšvietimo 
valdymo žiedą, esantį apatinėje kairėje 

mikroskopo stovo pusėje, į žemiausią padėtį. 
Apšvietimo reguliavimo žiedas padės jums 
nustatyti apšvietimo sistemos skleidžiamos 
šviesos intensyvumą. 

USB maitinimo jungtis
Leica DM500 laidų pynės viduryje yra 5 V/1,5 A 
USB maitinimo jungtis. Ją galima naudoti tam 
tikrų modelių „Leica“ kamerų ar kitų prietaisų, 
kurie naudoja 5 V/1,5 A, maitinimui.
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Mikroskopo įjungimas į elektros tinklą ir 
darbo pradžia
1.	 Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą ir 

prijunkite prie įžeminto kištukinio lizdo.

 Trijų gyslų įžeminimo laidas yra pateiktas 
kartu.

2.	 Įjunkite mikroskopą paspausdami apati-
nėje dešinėje mikroskopo stovo pusėje 
esantį mygtuką.

Įjungimo/išjungimo mygtukas yra apatinėje 
dešinėje mikroskopo stovo pusėje.

Kondensoriaus naudojimas

 Kondensoriuje yra reguliuojama vyzdinė 
diafragma, kurią reguliuojant, galima 

nustatyti efektyviausią kiekvieno objektyvo 
skaitmeninę apertūrą.

1.	 Norėdami atidaryti ar uždaryti reguliuoja-
mąją vyzdinę diafragmą, tiesiog pasukite 
cilindrinį kondensoriaus žiedą į kairę ar į 
dešinę taip, kad linija, esanti ant besisukan-
čio žiedo, sutaptų su tuo momentu nusta-
tytu objektyvo didinimo laipsniu. 

2.	 Norėdami pradėti, visiškai atidarykite regu-
liuojamąją vyzdinę diagramą, pasukdami 
cilindrinį kondensoriaus žiedą iki galo į 
dešinę pusę.

Kondensoriaus naudojimas
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Pasiruoškite apžiūrėti bandinio kontrolinę 
plokštelę.
1.	 Padėkite bandinio kontrolinę plokštelę ant 

objektinis stalelis, įtvirtindami plokštelę į 
įmovas.

Įmovose bandinio plokštelė yra tvirtai laikoma.

2.	 Naudokite X/Y objektinio stalelio valdymą, 
kad nustatytumėte geriausią kurios nors 
objekto dalies ryškumą.

Pasiruoškite apžiūrėti bandinio kontrolinę plokštelę.
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Fokusavimas

Fokusavimas
1.	 Pasukite objektyvo antgalį taip, kad priar-

tintumėte prie objekto mažiausio didinimo 
lygio objektyvą.

2.	 Pakelkite laikiklį į aukščiausią padėtį 
sukdami apytikslio reguliavimo ratuką.

Apytikslio reguliavimo ratukas

3.	 Pažvelkite pro okuliarus ir nustatykite 
geriausią apšvietimo intensyvumą, kad 
būtų patogu dirbti. 

 Leica DM500 mikroskopo stovas buvo 
sureguliuotas gamykloje taip, kad sufoku-

suoti būtų galima 1,5 pasukimo nuo šios padė-
ties.

4.	 Sukdami tikslaus reguliavimo ratuką, nusta-
tykite stipriausią fokusavimo laipsnį. 

Tikslaus reguliavimo ratukas
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1.	 Nustatykite okuliarus pagal savo atstumą 
tarp akių.  Okuliarų vamzdelius lankstykite 
tol, kol tarp okuliarų pamatysite apšviestą 
apskritimą. 

    

 Visų okuliarų vamzdelių ilgis yra vienodas 
visiems atstumo tarp akių nustatymams. 

Tai reiškia, kad atstumo tarp akių keitimas 
neveikia lęšių sulygiavimo, didinimo ar kalibra-
vimo duomenų, priklausančių nuo didinimo. 

Leica EZ okuliaro vamzdelis
Jeigu naudojate Leica EZ okuliaro vamzdelį, 
kuriame jau yra integruoti okuliarai, nereikia 
atlikti nustatymų. Įsitikinkite, kad esate su 
akiniais ar dėvite kontaktinius lęšius. Toliau 
skaitykite skyrių „Alyvos imersija" 33 puslapyje.

Standartinis okuliarų vamzdelis su dviem 
pritvirtintais okuliarais
Jeigu naudojate standartinį okuliarų vamzdelį 
su dviem pritvirtintais okuliarais (jei nereikia 
fokusuoti okuliarų), jokie papildomi nustatymai 
nereikalingi. Įsitikinkite, kad esate su akiniais 
ar dėvite kontaktinius lęšius. Toliau skaitykite 
skyrių „Alyvos imersija" 33 puslapyje.

Standartinis okuliarų vamzdelis su vienu ar 
dviem sufokusuojamais okuliarais
Jeigu naudojate standartinį okuliarų vamzdelį 
su vienu ar dviem sufokusuojamais okuliarais, 
jums reikia atlikti kai kuriuos nustatymus:

1.	 Okuliaro dioptrijas nustatykite ant nulinės 
padalos (0). 

Okuliarų ryškumo nustatymas
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Okuliarų ryškumo nustatymas (tęsinys)

 Jeigu nešiojate akinius ar kontaktinius 
lęšius, nenusiimkite jų, nes koregavimo 

intervalas yra minimalus.

2.	 Sufokusuokite objektą sukdami tikslaus 
reguliavimo ratuką ir žiūrėkite tik pro vieną 
iš okuliarų (jei turite vieną sufokusuojamą, 
o kitą nesufokusuojamą okuliarą, tai žiūrė-
kite pro pastarąjį). Norėdami geriau sufoku-
suoti objekto vaizdą, primerkite vieną akį.

3.	 Dabar kita akimi pažvelkite pro kitą – sufo-
kusuojamą okuliarą. Šį kartą, fokusuokite 
objekto vaizdą, reguliuodami fokusavimo 
gebą fokusuojančiame okuliare.

 Nekelkite ir nenuleiskite objektinio 
stalelio. 

4.	 Viena ranka laikykite fokusuojamojo 
okuliaro rankenėlę, o kita ranka sukiokite 
viršutinę okuliaro dalį, kad galėtumėte 
stebėti savo tiriamą objektą pro šį foku-
suojamą okuliarą. Tai padeda kompensuoti 
naudotojo akių dioptrijų skirtumus.

 		

5.	 Dabar žiūrėdami abiem akimis, fokusuo-
kite mikroskopą, reguliuodami didinamąjį 
objektyvą (bet ne aliejinį objektyvą).

 Naudojant maksimalaus didinimo lygį, 
objekto vaizdas yra nuodugnesnis ir 

regėjimo laukas yra didesnis. Todėl, fokusavi-
mui su mažesnio didinimo lygiu po fokusavimo 
su maksimalaus didinimo objektyvu, jums gali 
prireikti tik truputį sureguliuoti vaizdą.
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Alyvos imersijos technika

Alyvos imersijos technika
1.	 Susiraskite stebėjimo lauko sritį, kurią norė-

tume geriau apžiūrėti.

2.	 Naudodami apytikslio reguliavimo ratuką, 
nuleiskite objektinį stalelį į žemiausią 
padėtį.

3.	 Toje vietoje užlašinkite Leica imersijos 
alyvos. 

4.	 Pasiruoškite imersijos alyvos objektyvą 
(objektyvas su užrašu „OIL").

5.	 Sukdami apytikslio reguliavimo ratuką lėtai 
kelkite objektinį stalelį tol, kol alyvos lašas, 
esantis ant bandinio, susilies su imersijos 
alyvos objektyvo lęšiu. 

6.	 Laikydami už objektyvo antgalio, objektyvą 
švelniai papurtykite, kad išvengtumėte oro 
burbuliukų, vėliau pastatykite imersijos 
alyvos objektyvą į vietą taip, kad objektyvo 
lęšio alyvos lašas liestųsi su bandinio plokš-
tumoje esančia alyva.



Leica DM500 Naudojimo instrukcija	 Pasiruoškite naudoti!� 34

7.	 Lengvai sukdami tikslaus reguliavimo 
ratuką ir keldami objektinį stalelį žiūrėkite 
pro mikroskopą, kol pamatysite bandinio 
vaizdą.

8.	 Pasinaudoję imersijos alyvos objektyvu, 
būtinai išvalykite priekinę objektyvo dalį, 
bandinio plokštelę ir visus paviršius, prie 
kurių lietėsi alyva, sekdami instrukcijas, 
nurodytas skyriuje „Mikroskopo priežiūra" 
37 puslapyje.

Alyvos imersijos technika (tęsinys)
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Pirmyn!
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Kad galėtumėte mėgautis puikiu vaizdu, jums 
reikia tik pakeisti objektyvus ir naudojamam 
objektyvui tinkamai sureguliuoti kondensorių.

Pasiruošt! Dėmesio! Įjunkite! Pirmyn!
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Mikroskopo priežiūra
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Bendrieji principai

 Mikroskopą imkite abiem rankomis. 
Viršutinėje mikroskopo dalyje yra patogi 

rankena nešiojimui.

 	  	  	

OO Laido įvynioklis padeda jums atvynioti tik 
reikiamo ilgio laido dalį.

OO Visi optiniai komponentai turi būti švarūs.  
Kokybiškam optiniam ryškumui švara yra 
ypač svarbi. 

OO Kai mikroskopas nenaudojamas, ant jo 
turi būti uždėtas plastikinis apdangalas 
saugantis nuo dulkių (jis pateikimas kartu 
su prietaisu).

OO Jei bet kuris nors optinio prietaiso paviršius 
yra padengtas dulkėmis, prieš kruopščiai 
nuvalant paviršius iki galo, dulkės turi būti 
nupūstos su specialiu pūstuvu arba nuva-
lytos šepetėliu, pagamintu iš kupranugario 
plaukų.

OO Optiniai paviršiai turi būti valomi audiniu 
be pūkelių, lęšiams skirtu valyti audiniu 
ar medvilnės tamponu, sudrėkintu langų 
stiklų valikliu.

OO Venkite per didelio tirpiklių naudojimo, 
taigi, naudokite juos saikingai. Audinys be 
pūkelių, lęšiams skirtas valyti audinys ar 
medvilnės tamponas turi būti sudrėkinti 
tirpikliu, tačiau negali būti tokie šlapi, jog 
skystis kauptųsi apie lęšius.

Bendroji priežiūra
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Bendroji priežiūra (tęsinys)

OO Priekinė objektyvo lęšio dalis yra pažeidžia-
miausia ant jos patekus dulkėms, purvui ar 
alyvai. Jeigu vaizdo ryškumas yra drumstas, 
kontrastas nepakankamai aiškus ir apibrėž-
tas, atidžiai ištirkite priekinio lęšio būklę 
didinamuoju stiklu. 

OO 40× ir 100× objektyvams reikia atidesnės 
priežiūros. Pastaba: Siekiant išgauti kuo 
aukštesnės kokybės vaizdą su šiais maksi-
malaus didinimo lygį pasiekiančiais objek-
tyvais, juose įtaisytas pakankamai trumpo 
laužiamos šviesos spindulio įgaubto pavir-
šiaus lęšis. Toks paviršius gali būti lengvai 
nuvalomas vatos gabalėliu, kuriuo apsuk-
tas dantų krapštukas, ar mažyčiu medvilnės 
tamponu. Nešvarumus nuvalykite naudo-
dami švarią šluostę, kurią sudrėkinkite 
įsigytu stiklų valikliu. Netrindami ir nenau-
dodami jėgos, nuvalykite priekinį lęšį. Būti-
nai išvalykite lęšio išgaubimą. Baigę valyti, 
apžiūrėkite objektyvą per didinamąjį stiklą. 

OO Norėdami nuimti mikroskopo stebėjimo 
pagrindą, būkite atidūs, kad netyčia nepa-
liestumėte išorinės lęšio pusės, esančios 
apatinėje pagrindo dalyje. Pirštų antspau-
dai sumažins vaizdo ryškumą. Šis lęšis gali 
būti valomas tokiu pat būdu kaip objekty-
vai ir okuliarai.

Apšvietimas
OO Leica DM500 naudojamas LED apšvietimas.  

Taigi, mikroskopo lempos keisti niekada 
nereikia.
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Matmenys
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CONNECT

	WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland

T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

http://www.leica-microsystems.com/
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