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Obrigado por comprar um acessório para o microscópio cirúrgico Leica.
Ao desenvolver nossos sistemas, damos muita ênfase para operações simples e 
autoexplicativas. No entanto, sugerimos o estudo cuidadoso deste manual do 
usuário para poder utilizar todos os benefícios de seu novo microscópio cirúrgico.
Para obter informações importantes sobre os produtos e serviços da Leica 
Microsystems e o endereço de seu representante Leica mais próximo, visite nosso 
website:

www.leica-microsystems.com

Obrigado por escolher nossos produtos. Esperamos que você aproveite a qualidade 
e o desempenho de seu microscópio cirúrgico Leica Microsystems.

Leica Microsystems (Schweiz) AG	 Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201	 CH-9435 Heerbrugg
Telefone: +41 71 726 3333

Termo de isenção de responsabilidade
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem comunicação prévia.
As informações fornecidas por este manual estão diretamente relacionadas à 
operação do equipamento. A decisão médica continua sendo responsabilidade 
do médico.
A Leica Microsystems fez um grande esforço para fornecer um manual de usuário 
completo e claro, destacando as principais áreas de uso do produto. Se precisar de 
informações extras sobre o uso do produto, entre em contato com seu 
representante Leica local.
Nunca use um produto médico da Leica Microsystems sem o total entendimento 
de seu uso e do desempenho do produto.

Responsabilidade
No que se refere à nossa responsabilidade, consulte nossos termos e condições de 
vendas padrões. Este termo de isenção de responsabilidade não limitará nossas 
responsabilidades, a qualquer título, que não seja permitido nos termos da lei 
aplicável, tampouco excluirá qualquer uma de nossas responsabilidades que não 
possam ser excluídas nos termos da lei aplicável.
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1	 Introdução
1.1	 Sobre este manual do usuário
O Leica FL400 for M530 é um acessório para os sistemas de um 
microscópio cirúrgico Leica.
Nesse manual do usuário, são descritas as funções do 
Leica FL400 for M530. Para informações e descrição do microscópio 
cirúrgico Leica, consulte o manual do usuário específico do 
microscópio cirúrgico.

Além das observações sobre o uso dos aparelhos, 
esse manual do usuário fornece informações 
importantes sobre segurança (consulte o capítulo 
"Notas de segurança")

	X Leia este manual cuidadosamente antes de usar o 
produto.

1.2	 Símbolos usados nesse manual
Os símbolos usados neste manual do usuário têm os seguintes 
significados:

Símbolo Palavra de 
advertência

Significado

Advertência Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que pode resultar 
em sérios ferimentos pessoais ou morte. 

Cuidado Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que, se não 
evitado, pode resultar em ferimento leve 
ou moderado. 

Nota Indica uma situação potencialmente 
perigosa ou uso indevido que, se não 
evitado, pode resultar em dano material, 
financeiro ou ambiental.

Informações sobre o uso que ajudam o 
usuário a empregar o produto de um modo 
tecnicamente correto e eficiente. 

	X  Ação necessária; esse símbolo indica que é 
necessário realizar uma ação específica ou 
uma série de ações.

1.3	 Recursos opcionais do produto
Há diferentes recursos e acessórios opcionais disponíveis. 
A disponibilidade varia de um país a outro e está sujeita aos 
requisitos reguladores locais. Entre em contato com seu 
representante local para consultar a disponibilidade.

2	 Identificação do produto
O modelo e os números de série de seu produto estão localizados na 
lateral e na parte superior do módulo do filtro Leica FL400 for M530. 
	X Insira estes dados no seu manual do usuário e consulte-o 

sempre que entrar em contato conosco ou com o serviço de 
manutenção para resolver quaisquer dúvidas. 

Tipo N° de série.

 
...

 
...
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3	 Notas de segurança
Um microscópio cirúrgico Leica com Leica FL400 for M530 é uma 
tecnologia de última geração. Mesmo assim, podem ocorrer 
situações de risco durante a operação. 
	X Siga sempre as instruções neste manual do usuário e no manual 

do usuário dos microscópios cirúrgicos Leica, especialmente as 
notas de segurança.

NOTA 

Aparência das imagens da interface gráfica do usuário
As imagens da interface gráfica do usuário (GUI) servem apenas 
para referência e podem variar de acordo com as opções 
configuradas e os diferentes microscópios cirúrgicos. Porém, 
a funcionalidade do Leica FL400 é abrangida.

3.1	 Uso pretendido
O Leica FL400 para M530 serve com um sistema de iluminação 
de excitação de fluorescência em conjunto com uma substância 
seletiva de tumor 
(Gliolan = 5-ALA = ácido 5-aminolevulínico) para caracterização 
de tecidos em neurocirurgia aberta.

ADVERTÊNCIA

Leica FL400 somente deve ser usado com fluoróforos 
aprovados para uso dentro das faixas espectrais 
especificadas.

ADVERTÊNCIA

Leica FL400 não é um dispositivo de diagnóstico autônomo.

3.2	 Indicação de uso
A indicação depende do uso da fluorescência dos fluoróforos usados 
junto com o filtro. 

3.3	 Público alvo pretendido
O público-alvo pretendido são pacientes que passam por um 
procedimento cirúrgico conforme definido dentro do uso previsto 
e das indicações de uso.

Contraindicação
A contraindicação médica aplicável ao uso dos acessórios do 
microscópio cirúrgico Leica com o Leica FL400 for M530 em 
combinação com um meio de fluorescência são aqueles levados em 
consideração quando usar as substâncias da marca adequada. 

3.4	 Perigos de uso

NOTA 

Interferência mecânica.
	X Certifique-se de que o instrumento não sofreu nenhuma 

interferência mecânica desde a última vez que foi usado. 
É necessário fazer uma verificação pré-operacional antes de 
cada nova aplicação. 

3.5	 Sinais e etiquetas

1
2

4

3

A etiqueta de tipo está localizada na lateral do módulo do filtro 
Leica FL400 for M530.

1 Etiqueta de tipo

Leica FL400 for M530MODEL

Leica Microsystems (Schweiz) AG
CH-9435 Heerbrugg

Leis Federais restringem a venda 
deste dispositivo somente para ou a 
pedido de um médico licenciado. 
(EUA somente)

Etiqueta CE

2 Etiqueta UDI
������������������
����������
�������������

Identificador de produção (PI)
Número de série
Data de fabricação

Código da matriz dos dados GS1
Identificador do dispositivo (DI)

3 REF
SN

a
b

Etiqueta de fabricação
a Número de referência
b Número de série

4 Etiqueta obrigatória – antes de 
operar o produto, leia o manual do 
usuário com atenção. Endereço 
de web para a versão eletrônica do 
manual do usuário.

Dispositivo médico
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4	 Descrição
4.1	 Funcionamento
A iluminação do microscópio cirúrgico Leica M530 é uma lâmpada 
de xenônio localizada na estativa.
O módulo do filtro de iluminação Leica FL400 pode fornecer luz de 
excitação visível e de fluorescência.
Para alternar entre a iluminação do modo de fluorescência e a luz 
(branca) visível, um botão na manopla e/ou pedal precisa ser 
definido nas configurações de cada perfil de usuário/cirurgião do 
Leica FL400.

4.2	 Projeto
O Leica FL400 for M530 é um acessório para um microscópio 
cirúrgico Leica M530.

4.2.1	 Charriot ótico com Leica FL400 for M530 

2

3 2

1
1

1	 Charriot ótico Leica M530
2	 Módulo ULT Leica
3	 Leica FL400 for M530

•	 Charriot óptico com câmera integrada para luz visível (opcional).
•	 Interface para auxiliares, tanto no lado esquerdo, direito ou 

posterior.
•	 Interface do cirurgião principal e auxiliar traseira, ambas com 

giro de 360°
•	 Interface auxiliar traseira com botão para foco fino.
•	 Módulo do filtro de observação de fluorescência 

(Leica FL400 for M530).
•	 Componentes do sistema Leica ULT incorporados no invólucro 

comum do ULT.

4.2.2	 Estativa
Veja a seguir exemplos de microscópios cirúrgicos Leica.

2

3

4 5

3

2

1
1

16
2

3

1	 Charriot ótico Leica M530
2	 Unidade de controle da câmera (opcional)
3	 Documentação da unidade de controle do sistema (opcional)
4	 Microscópios cirúrgicos Leica M530 OH6, ARveo, ARveo 8
5	 Microscópio cirúrgico Leica M530 OHX

4.3	 Controles
4.3.1	 LEDs de status 

1

Leica OH6, ARveo & ARveo 8

PROVIDO

Leica OHX

1

Os LEDs a seguir no braço giratório são importantes para a aplicação 
do Leica FL400 for M530:
1	 LED de status para fluorescência

•	 LED acende em azul = modo Leica FL400
•	 LED acende em branco = modo de luz branca (M530 OHX 

somente. No M530 OH6, ARveo e ARveo 8, o LED está 
apagado no modo luz branca)
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4.3.2	 Manoplas

1

2

4

3

5

4

1

2

Atribuição das configurações de fábrica
1	 Ampliação
2	 Joystick de 4 funções
3	 Distância de trabalho
4	 Liberação de todos os freios
5	 Liberação dos freios pré-selecionados

Você pode atribuir os interruptores 1, 2, 3 e 5 das manoplas 
individualmente para cada usuário no menu de 
configuração.
Em todas as pré-configurações, a tecla (4) libera todos os 
freios. Esta tecla não pode ser configurada. Para o joystick e 
outras teclas há pré-configurações disponíveis de acordo 
com sua tarefa.

Pré-configurações da manopla do Fluorescência FL400

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo 

sem função Y+

Y–

FL400 X–
sem 
função

X+

sem função

ARveo 8

sem função lâmpada+

lâmpada–

FL400
gravar 
vídeo

sem 
função

tirar 
foto

sem função

Todos os microscópios

Freios selecionadosFreios selecionados

Distância 
de trabalho

Ampliação Ampliação
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5	 Preparação antes da 
cirurgia (M530 OHX, 
M530 OH6, ARveo)

5.1	 Uso da pré-configuração do 
usuário de "Fluorescence FL400"

As configurações atuais para o usuário ativo são exibidas na página 
principal: 

1
	X Pressione o botão "User List" (1).

A lista de usuários disponíveis para o microscópio é exibida:

2
	X Pressione o botão "Presets" (2).

As pré-configurações disponíveis para o microscópio são 
exibidas:

3
	X Selecione o botão de pré-configurações do usuário 

"Fluorescence FL400" (3).

NOTA
As pré-configurações do usuário do FL400 estão disponíveis 
somente se o acessório FL400 estiver habilitado na lista de 
acessórios de seu microscópio cirúrgico Leica. Caso contrário, 
entre em contato com a Assistência técnica Leica local.

Depois de selecionar a pré-configuração "Fluorescence FL400", será 
solicitado para que você confirme a alteração da pré-configuração 
do usuário.

4

	X Selecione o botão "Confirm" (4).
A página principal "Fluorescence FL400" com as configurações 
reais no modo luz branca é exibida:
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Acione o modo Fluorescência FL400 usando o botão "LIGADO/
DESLIGADO" (1) na manopla esquerda.

sem função

FL400
sem 
função

alça esquerda

sem função

1

	X Pressione o joystick para a esquerda:
A página principal "Fluorescence FL400" com as configurações 
reais no modo Fluorescence FL400 é exibida:

NOTA
No modo FL400, a limitação da distância de trabalho e a ampliação 
estão sempre ativas.

	X Para voltar para o modo de luz branca, pressione o joystick na 
manopla esquerda novamente.
O menu principal "Fluorescence FL400" com as configurações 
reais no modo luz branca é exibido.

5.2	 Modificação das pré-
configurações do usuário do 
FL400

As configurações de fábrica do usuário do FL400 não podem 
ser sobrescritas. Porém, se você ajustou as configurações 
de acordo com suas necessidades, você pode adotá-las e 
salvá-las como um novo nome de usuário. 
(capítulo 5.7 "Salvar as configurações do usuário")

NOTA 
Não mude as configurações do usuário nem edite a lista de usuários 
quando o microscópio estiver em uso direto sobre um paciente. 
O modo FL400 para automaticamente quando as configurações são 
modificadas.
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5.3	 Obter as configurações atuais
Na página "Main > Fluorescence FL400" para os modos de luz 
branca e FL400, um botão "Show Settings" pode ser encontrado.

1

	X Toque no botão "Show Settings" (1).
A página "User Settings > Fluorescence FL400" é exibida. Nesta 
página, você pode encontrar várias abas com informações sobre 
as configurações atuais do sistema de microscópios cirúrgicos 
Leica.
	X Toque na aba "Handle left" (2).

Isso mostra uma visão geral dos botões na "Handle Left" 
incluindo o botão com o qual as funções do FL400 (ON/OFF) 
podem ser operadas:

2

5.4	 Criação de seu próprio usuário 
FL400

Você pode criar e salvar suas próprias configurações do FL400 de 
acordo com suas preferências. 
	X Antes de criar seu próprio usuário do FL400, siga as etapas no 

capítulo (capítulo 5.1 "Uso da pré-configuração do usuário de 
"Fluorescence FL400"").
	X Toque no botão "Menu" de acesso rápido (1) uma vez que você 

estiver na página principal para FL400:

1

Depois de pressionar o botão, a seguinte tela é exibida:

2
	X Toque no botão "User Settings" (2).

Em cada uma das abas exibidas, você pode alterar as 
configurações do usuário predefinidas.
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5.5	 Exemplo de atribuição 
"Handle left"

	X Toque na aba "Handle left" (2).
Isso faz com que a página de configurações do usuário na 
manopla esquerda seja exibida. Na tela de atribuição da 
manopla esquerda, você pode atribuir até nove funções à sua 
escolha:

21

Exemplo: Atribuição do botão para ativar e desativar o modo FL400.
	X No campo de seleção esquerdo (1), vá até o grupo de função 

"Fluorescence" usando as setas (3). 

3

	X Selecione a função desejada a ser atribuída. Neste exemplo, 
seria: "FL400 Mode On/Off".
	X Clique na legenda livre ou atribuída do botão desejado na 

manopla para atribuir a função selecionada a ele.

NOTA
A função "All Brakes" é sempre atribuída ao comutador traseiro (1) 
para as duas manoplas e não pode ser sobrescrita ou apagada.

O comutador interno (2) para o qual a função "Selected Brakes" é 
pré-atribuída, mas pode ser atribuído conforme sua preferência.

1

2

1
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5.6	 Exemplo de configurações "FL"
	X Toque no botão "Menu" na parte superior.
	X Selecione "User Settings".
	X Selecione a aba "FL" para ajustar o brilho no modo FL400 com 

um nível adequado.
O nível de brilho recomendado e padrão é de 100%.

	X Navegue até o nível de brilho que você gostaria usando as setas.
	X Decida se a limitação da distância de trabalho (WD) no modo luz 

branca deve ser ativada (padrão) ou desativada1,2.

NOTA
1) Observe que uma limitação de fábrica é aplicada à distância de 
trabalho (consulte 8.1) assim que o modo FL400 é ativado. Assim, 
se a limitação da distância de trabalho (WD) no modo luz branca 
estiver desabilitada e ela estiver acima deste limite 
(capítulo 8.1 "Limites da faixa de operação para FL400") ao ativar 
o modo FL400, a distância de trabalho será reduzida e a imagem 
sairá do foco.

2) Esta limitação pode ser ativada no menu de configurações do 
modo FL400 (veja as imagens acima]. Esta configuração ativará ou 
desativará a limitação da distância de trabalho durante o modo de 
luz branca. Enquanto usa a limitação de WD, pode ser necessário 
reposicionar o microscópio (atendendo o valor de limitação de WD 
ou aproximando mais que o valor de limitação de WD) para ter foco 
novamente.
Os valores de limitação de WD e Mag podem ser redefinidos pela 
equipe de assistência técnica da Leica com valores mais altos ou 
manis baixos, geralmente, para todos os usuários no menu de 
manutenção para que seja ajustado às necessidades do fluxo de 
trabalho cirúrgico.

5.7	 Salvar as configurações do 
usuário

Depois de adaptar as configurações do usuário, você pode salvar 
suas alterações com um novo nome de usuário.

1
	X No menu "User settings", toque no botão "Save" (1) e depois no 

botão "Save as New". 
Uma lista editável de usuários é exibida:

	X Selecione uma localização disponível na lista de usuários em 
que você quer armazenar suas configurações.
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	X Insira o nome do usuário desejado usando o teclado na tela.
	X Toque no botão "OK" para salvar as configurações do usuário no 

local desejado sob o nome que você inseriu.

NOTA
Proteção da configuração do usuário
A fim de evitar alterações não autorizadas ou acidentais das 
configurações do usuário, elas podem ser protegidas individual
mente por uma senha/PIN. Isso mantém os parâmetros idênticos 
sempre que uma configuração do usuário protegida é carregada. 
As alterações podem ser feitas durante a aplicação, mas não serão 
armazenadas a menos que clique em "Save" ou selecione as opções 
"Save as current" ou "Save as new", usando a senha/PIN correta ou 
criando uma nova combinação de usuário e senha/PIN.

Consulte o capítulo sobre configurações do usuário no manual de 
seu microscópio cirúrgico para instruções detalhadas sobre como 
configurar ou alterar senhas.
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6	 Preparação antes da 
cirurgia (ARveo 8)

Para mais informações sobre o preparo da cirurgia, consulte 
o manual do usuário of ARveo 8.

6.1	 Criação de um perfil do cirurgião
6.1.1	 Criação de um novo perfil do cirurgião com 

as configurações padrões de fábrica

1

	X Toque no ícone "Data review" (1) na página GUI "Live Screen".
O menu a seguir aparece:

2

	X Pressione "New Surgery" (2).
A página "Select Surgeon" aparece.

3

	X Toque no botão "Create New" (3).
A página "Create New Surgeon Profile" é exibida:

4 5

	X Pelo menos, os dados obrigatórios para um perfil do cirurgião, 
ou seja, primeiro nome e um acrônimo de três letras exclusivo. 
Campos marcados com um * são obrigatórios.

Você pode inserir seu último nome e uma "passcode" para 
proteger suas configurações. Isso é recomendado para evitar 
alterações acidentais feitas por outros cirurgiões ou alguém 
da equipe. Observe que a "passcode" precisa ser digitada 
duas vezes para que seja confirmada e pode conter no 
máximo dez (10) caracteres.

	X Pressione "Copy" (4) ou "Create New" (5).
A função "Create New" permite iniciar a partir das configurações 
padrões de fábrica.
A função "Copy" (capítulo 6.1.2 "Criar um novo perfil do 
cirurgião a partir de um perfil de cirurgião existente ou pré-
definido") permite copiar as configurações de um perfil de 
cirurgião predefinido ou existente que pode ser adaptado para 
atender suas necessidades.
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6.1.2	 Criar um novo perfil do cirurgião a partir 
de um perfil de cirurgião existente ou pré-
definido

Quando a função "Copy" é usada (capítulo 6.1.1 "Criação de um novo 
perfil do cirurgião com as configurações padrões de fábrica"), a lista 
de perfis de cirurgião existentes e predefinições é exibida.

O usuário Leica FL400 pode escolher um perfil de cirurgião para 
o qual o perfil Leica FL400 já foi definido ou escolher os perfis 
predefinidos FL400 _Tumor ou _Tumor+IGS.

Os perfis predefinidos na fábrica são exibidas na parte 
superior e, geralmente, são pré-fixados com um sublinhado 
(ex.: _Tumor).

	X Selecione o perfil predefinido desejado ou o perfil de cirurgião a 
ser copiado.
	X Pressione "OK". Em ambos os casos (copiar uma pré-

configuração ou copiar um perfil de cirurgião existente), depois 
de pressionar OK, o nome de um novo perfil de cirurgião é 
especificado (capítulo 6.1.1 "Criação de um novo perfil do 
cirurgião com as configurações padrões de fábrica") e aparece 
em "Live Screen" na parte superior direita com as configurações 
copiadas.
	X Faça as configurações de entrada do usuário 

(capítulo 6.4.1 "Exemplo de como atribuir a função Leica FL400 
a um botão da manopla").

6.2	 Seleção de um perfil de cirurgião 
existente

	X Abra a página "Select surgeon" (capítulo 6.1.1 "Criação de um 
novo perfil do cirurgião com as configurações padrões de 
fábrica").
	X Escolha entre diferentes perfis de cirurgião com o "disco 

seletor".

1

23

Se mais de 5 perfis tiverem sido definidos, o usuário pode passar 
por todos os perfis definidos e ativados arrastando com o dedo. Os 
perfis são ordenados alfabeticamente pelo primeiro nome. A lista é 
"infinita", ou seja, após o último item da lista, o primeiro item 
aparecerá como o próximo. Se houver menos de 4 perfis, não há 
necessidade ou opção de arrastar.

Tocar em um dos perfis de cirurgião abre a página "Live Screen" e 
o nome do perfil de cirurgião escolhido aparece no canto superior 
direito.

Quando o usuário toca em "Default" (3) ou "Skip to Live Screen" (1), 
o perfil padrão do cirurgião é escolhido. Qualquer mudança as 
configurações padrões são imediatamente aplicadas, mas não serão 
armazenadas, por exemplo, a próxima cirurgia usando esse perfil 
padrão iniciará com as configurações de fábrica originais 
novamente.

Quando o usuário toca em "Show preset profiles" (2), uma lista de 
perfis predefinidos aparece, dependendo das licenças instaladas.
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6.3	 Como usar os perfis predefinidos
	X Abra "Select Surgeon" (capítulo 6.1.1 "Criação de um novo perfil 

do cirurgião com as configurações padrões de fábrica").
	X Toque em "Show preset profiles".

A página a seguir aparece:

Para mais informações sobre perfis predefinidos, 
consulte o manual do usuário do ARveo 8.

	X Selecione o perfil padrão desejado. Para o usuário Leica FL400, 
selecione "_Tumor" ou "_Tumor+IGS".
Aparece a seguinte tela de aviso:

1

	X Pressione "OK" (1).
O perfil selecionado é exibido na página "Live Screen".

	X Faça as configurações de entrada do usuário 
(capítulo 6.4.1 "Exemplo de como atribuir a função Leica FL400 
a um botão da manopla").

O perfil predefinido pode ser usado e modificado, mas 
todas as alterações feitas nas configurações do perfil não 
serão armazenadas. Portanto, cada vez que iniciar, as 
configurações padrões do perfil serão restauradas.

Como as modificações na definição não podem ser salvas, 
é altamente recomendado criar um novo perfil de cirurgião 
para um fluxo de trabalho completo onde é possível usar 
uma pré-definição como ponto inicial.
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6.4	 Configuração das entradas 
do usuário nas manoplas e nos 
pedais

	X Certifique-se de que você está na tela "Live Screen" para o perfil 
de cirurgião selecionado ou recentemente criado.

1

	X Toque no ícone do menu no canto superior esquerdo (1).
A página "Options" é exibida:

2

	X Toque no ícone "Surgeon Settings" (2).
A página "Surgeon Settings" é exibida:

3

	X Pressione o botão "Handles" (3) para mostrar as configurações 
"Left Handle".
Dependendo do perfil de cirurgião definido ("new surgeon 
profile with factory default settings" ou "new surgeon profile 
from an existing surgeon profile or preset") a manopla esquerda 
e direita do monitor será diferente. Se usar "new surgeon profile 
with factory default settings", as configurações de fábrica pré-
definidas na manopla esquerda são exibidas:

3

	X Pressione "Right" para a tela de configuração da manopla 
direita.
As configurações de fábrica pré-definidas na manopla direita 
são exibidas:
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Agora, as configurações da manopla podem ser visualizadas ou 
editadas para o perfil de cirurgião selecionado.

6.4.1	 Exemplo de como atribuir a função 
Leica FL400 a um botão da manopla

A ativação do modo FL400 é um pré-requisito para ativar a 
funcionalidade Leica FL400 no microscópio. As etapas a seguir 
mostram como a função Leica FL400 pode ser atribuída a um 
botão ex., na manopla esquerda. 

A pré-definição para FL400 pode ser usada para atribuir 
rapidamente a funcionalidade FL400 a um botão da manopla pré-
definido (capítulo 6.1.2 "Criar um novo perfil do cirurgião a partir 
de um perfil de cirurgião existente ou pré-definido"), mas isso 
pode ser feito também escolhendo manualmente qualquer um dos 
botões disponíveis. 

	X Abra a ágina de configurações para a manopla que deseja confi-
gurar (nesse exemplo, a página de configurações "Left Handle") 
conforme descrito no capítulo (capítulo 6.4 "Configuração das 
entradas do usuário nas manoplas e nos pedais") depois de ter 
mudado para o perfil de cirurgião específico que deseja editar 
(capítulo 6.2 "Seleção de um perfil de cirurgião existente"): 

1
	X Quando você estiver na página de configuração da manopla, 

pressione no botão que deseja atribuir para a ativação do 
Leica FL400. Nesse exemplo, selecionamos o botão esquerdo do 
joystick (1).
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A janela pop-up "Select function" para o botão selecionado é 
exibida:

2

	X Selecione a aba "Fluorescence" (2).
Uma lista de funções FL disponíveis aparece.

3 4

	X Selecione a função Leica FL400 (3) e pressione "Confirm" (4) 
para armazenar as configurações.
A função Leica FL400 é atribuída ao botão selecionado conforme 
exibido:

Exclusão de uma atribuição de função
	X Caso a função selecionada precise ser excluída, pressione o 

botão de função na página de configuração da manopla.
A janela pop-up "Select function" para o botão selecionado é 
exibida:

5

	X Pressione o botão "Delete" (5).
A função selecionada desaparece das configurações da página 
de configuração da manopla.
	X Pressione o botão "Back" da página de configuração da 

manopla.
A caixa de diálogo "Save Surgeon Settings" aparece.

	X Pressione a opção desejada.
"Surgeon Settings" aparece. 
	X Pressione "Back" para retornar à página "Options".

Esse processo também pode ser usado para qualquer botão 
que você quiser atribuir outra função.
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6.4.2	 Configurando o pedal
Você pode configurar o pedal de forma semelhante à configuração 
das manoplas. 
	X Certifique-se de ter carregado o perfil de cirurgião que deseja 

editar (capítulo 6.2 "Seleção de um perfil de cirurgião 
existente").
	X Abra a página de configurações "Foot Switch" na página 

"Options" -> "Surgeon Settings".
	X Toque no campo de seleção da tecla desejada no pedal.

O seguinte menu de seleção é aberto:

1 2
	X Selecione a função desejada (1) e aplique com Confirm (2).

A função selecionada é exibida no campo de seleção.
As seleções são idênticas às das manoplas com exceção dos freios.

Exemplo de um comutador de pedal com atribuição Leica FL400
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7	 Modificação das 
configurações do FL400 
(ARveo 8)

7.1	 Intensidade da excitação
Por padrão, o valor da excitação é definido como 100% (consulte as 
configurações de excitação recomendadas). 

1

	X Toque no ícone (1) do menu no canto superior esquerdo da 
página "Live Screen".
A página "Options" é exibida:

2

	X Toque no ícone "Surgeon Settings" (2).
A página "Surgeon Settings" é exibida:

3

	X Toque no ícone "Fluorescence Settings" (3) e depois na aba 
FL400 (4).
A página FL400 "Fluorescence Settings" é exibida:

46 5

Configurações de excitação recomendadas
A configuração padrão e recomendada para "Excitation" é (5) 
é 100% para obter uma boa visibilidade da fluorescência em 
ampliações e distâncias de trabalho maiores.
	X Adapte a configuração "Excitation" usando o dispositivo 

deslizante (5).
	X Pressione "Back" (6).

Se a configuração da excitação foi modificada, é exibido "Save 
Surgeon Setting":
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	X Selecione a opção desejada para salvar a configuração para 
o perfil ou escolha usá-la apenas uma vez, depois disso a 
alteração será descartada.

7.2	 Visibilidade da fluorescência
A função Leica FL400 otimiza automaticamente a visibilidade da 
fluorescência para receber a melhor imagem possível para uma 
ampla gama de trabalho dos parâmetros do microscópio. No 
entanto, esses parâmetros ainda terão impacto sobre a visibilidade 
da fluorescência como descrito a seguir para maiores otimizações.

Menos intensidade da excitação reduz a visibilidade da 
fluorescência, especialmente em uma ampliação alta e/ou em uma 
distância de trabalho longa. É possível observar menos visibilidade 
da fluorescência ou brilho de fluorescência em ampliações ou 
distâncias de trabalho menores (capítulo 8.1 "Limites da faixa de 
operação para FL400").

Maior intensidade da excitação aumenta a visibilidade da 
fluorescência, especialmente em uma ampliação alta e/ou em uma 
distância de trabalho longa e pode compensar a redução desses dois 
parâmetros ópticos.

A visibilidade da fluorescência pode diminuir mesmo com 
condições padrões se a eficiência do sistema de iluminação 
for reduzida ou se for o fim da vida útil da lâmpada de 
xenônio. 
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8	 Operação
8.1	 Limites da faixa de operação para 

FL400
•	 Distância de trabalho (WD): 225 a 350 mm
•	 Ampliação (MAG): 2.0× a 7.0×
•	 Iluminação: Mín. 550kLux (a uma distância de trabalho de 

225 mm no centro do campo do objeto no modo luz branca)

Configurações recomendadas para imagens de melhor qualidade:
Para observar com o Leica FL400 na melhor qualidade e brilho, 
recomendamos trabahar a uma distância de trabalho abaixo de 
350 mm e uma ampliação total menor que 7.0 x.

8.2	 Lista de verificação pré-operatória
	X Ligue o microscópio cirúrgico.
	X Certifique-se de os canhões binoculares estejam instalados no 

charriot óptico

Não altere a configuração ao realizar a cirurgia FL400.

	X Equilibre o microscópio.
	X Verifique se os acessórios necessários estão conectados  

adequadamente.

Antes de usar o Leica FL400 juntamente com outros 
acessórios, siga as instruções no manual do acessório  
sobre o Leica FL400.

Antes de usar o Leica FL400 com o microscópio cirúrgico 
Leica, siga as instruções no manual do microscópio cirúrgico 
sobre o Leica FL400.

	X Selecione o perfil do usuário/cirurgião conforme descrito no 
manual do usuário
	X Verifique a atribuição da manopla/comutador de pedal  

do modo FL400 e as funções de ativação/desativação do FL400 
para o usuário selecionado/perfil do cirurgião.
	X Ligue a iluminação usada para o FL400.
	X Ative o FL400. 

Para mais informações sobre a verificação pré-operação 
do microscópio cirúrgico, consulte o manual do usuário do 
microscópio cirúrgico.
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8.3	 Uso do Leica FL400 for M530
	X Ligue a iluminação do microscópio cirúrgico específico.
	X Selecione a pré-configuração do usuário/perfil de cirurgião 

"Fluorescence FL400" ou a sua própria configuração do usuário/
perfil de cirurgião FL400.
O LED de status no braço giratório do microscópio cirúrgico 
específico acende azul se o modo FL400 estiver ativo (em todos 
os microscópios cirúrgicos) e branco se voltar para o modo luz 
branca (M530 OHX somente. No M530 OH6, ARveo e ARveo 8, 
o LED está apagado no modo luz branca).

Se a iluminação falar no modo luz branca ou FL400, 
mude para a lâmpada de backup da fonte de aluminação 
da unidade de iluminação. 

Controle das funções do FL400:

M530 OHX / M530 OH6 / ARveo

sem função Y+

Y–

FL400 X–
sem 
função

X+

sem função
 
ARveo 8

sem função lâmpada+

lâmpada–

FL400
gravar 
vídeo

sem 
função

tirar 
foto

sem função
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9	 Cuidados e manutenção
Recomenda-se ter um contrato de assistência com a Leica 
Manutenção de todo o microscópio cirúrgico Leica 
(manutenção anual).

O Leica FL400 for M530 é limpo junto com o microscópio 
cirúrgico. Consulte o manual do usuário do respectivo 
microscópio cirúrgico específico.

Não descarte equipamentos eletrônicos e elétricos no lixo 
comum.

Para cuidados e manutenção do Leica FL400 for M530, 
consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico Leica.
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10	 O que fazer se...
10.1	 Geral

Para falhas sobre o microscópio cirúrgico da Leica, consulte 
o manual do usuário do microscópio cirúrgico específico.

10.2	 Mensagens de status
Os microscópios cirúrgicos OH6, OHX, ARveo e ARveo 8 monitoram 
vários parâmetros e verificam se ainda estão na faixa de trabalho 
definida.

10.2.1	 Vida útil da lâmpada

ADVERTÊNCIA 

Se a lâmpada ativa for usada por um período e tiver 
alcançado uma idade crítica, recomendamos trocar a(s) 
lâmpada(s):

	X Verifique a vida útil da(s) lâmpada(s) e troque-a(s) se a 
eficiência for muito baixa.

10.2.2	 Defeito na lâmpada principal

ADVERTÊNCIA 

Se a lâmpada estiver com defeito, você receberá a 
informação de que o sistema mudou para a segunda 
lâmpada principal:

Alerta de defeito na lâmpada principal
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ARveo 8 – alerta da lâmpada principal com defeito

	X Troque a lâmpada com defeito por uma nova antes de 
passar para o próximo caso.

10.2.3	 Lâmpada 2 com defeito (ARveo 8)

ADVERTÊNCIA 

Se a lâmpada 2 estiver com defeito, você receberá a 
informação de que o sistema mudou para outra lâmpada. 

ARveo 8 – alerta da lâmpada 2 com defeito

	X Troque a lâmpada com defeito por uma nova antes de 
passar para o próximo caso.

10.2.4	 Erro na porta da lâmpada (ARveo 8)

ADVERTÊNCIA 

A porta da lâmpada está aberta ou o interruptor está com 
defeito.

	X Feche a porta da lâmpada.

10.2.5	 Limite de brilho baixo (ARveo 8)

ADVERTÊNCIA 

Limite baixo de brilho da lâmpada foi alcançado. 

	X Troque a lâmpada.
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10.3	 Elétrica
Se as funções elétricas não funcionam corretamente, 
verifique sempre estes pontos primeiro: 
•	 O interruptor de energia está ligado?
•	 Todos os cabos de alimentação estão corretamente 

conectados?
•	 Todos os cabos de conexão estão corretamente afixados?
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10.4	 Etapas de solução de falhas comuns
Falhas Possíveis causas Correção

Nenhum FL visível ao vivo nem 
na ocular nem no monitor

O FL400 não está ativo 	X Verifique se o FL400 está ativo:
•	 o LED de status acende azul
•	 a luz de iluminação é azul

	X Verifique o status de instalação com a assistência técnica da Leica 
para garantir o funcionamento do FL400
	X Verifique se a função de modo FL400 está atribuída a um botão da 

manopla.

Usuário/perfil de cirurgião do FL400 não 
está selecionado

	X Escolha o usuário/perfil de cirurgião FL400 correto

Nenhuma luz azul no modo 
FL400

O modo FL400 não está ativo 	X Verifique o status de instalação com a assistência técnica da Leica 
para garantir o funcionamento do FL400.
	X Verifique se o LED de fluorescência e a unidade de controle 

apresentam o modo FL400.
	X Verifique se a função ligar/desligar FL400 está atribuída a um botão 

da manopla.

FL ao vivo escuro na ocular e no 
monitor

Intensidade de iluminação insuficiente 	X Verifique a intensidade da iluminação:
•	 verifique se "Brightness FL400/ Excitation " está configurado 

como 100% (capítulo 5.6 "Exemplo de configurações "FL"") e 
(capítulo 6.3 "Como usar os perfis predefinidos")

•	 indicador da vida útil da lâmpada
	X Se o valor de intensidade estiver muito baixo, entre em contato com 

a Assistência técnica da Leica

O uso da lâmpada está acima do limite 
do tempo

	X Troque a lâmpada

Cores FL falsas no monitor Configurações do monitor incorretas 	X Verifique as configurações do monitor e corrija o que for necessário
	X Redefina as configurações do monitor com o padrão.

Configurações da câmera incorretas 	X Verifique se as câmera muda para as configurações da câmera FL400:
•	 HD C100: indicador do arquivo de cena (consulte o manual do 

HD C100)
•	 GLOW800: consulte o manual do GLOW800
•	 ARveo 8: consulte o manual do ARveo 8.
•	 etc.

	X Com cores FL faltas persistentes, corrija as configurações do monitor 
e mude para as configurações da câmera do FL400 corretas, ajuste as 
configurações da câmera para o modo FL400:
•	 Configurações do arquivo de cena HD C100 FL400: entre em 

contato com a Assistência técnica da Leica
•	 melhoria da imagem do GLOW800 em configurações de vídeo 

para o modo FL400: entre em contato com a Assistência técnica 
da Leica

•	 Configurações da câmera FL400 do ARveo 8: consulte o manual 
do ARveo 8.
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11	 Dados técnicos
11.1	 Características do Leica FL400

Excitação da fluorescência 405 nm (luz azul)

Sinal de fluorescência 635 nm (vermelho)

Para dados técnicos relacionados ao microscópio cirúrgico 
Leica, consulte o manual do usuário do microscópio cirúrgico 
Leica.

11.2	 Compatibilidade
Microscópios cirúrgicos Leica Leica M530 OH6

Leica M530 OHX
ARveo
ARveo 8

11.3	 Condições ambientais
Em uso +10 °C a +40 °C 

+50 °F a +104 °F 
30 % a 95 % de umidade relativa 
Pressão atmosférica de 800 mbar a 1060 mbar

Armazenamento –30 °C a +70 °C 
–86 °F a +158 °F 
10 % a 100 % de umidade relativa 
Pressão atmosférica de 500 mbar a 1060 mbar

Transporte –30 °C a +70 °C 
–86 °F a +158 °F 
10 % a 100 % de umidade relativa  
500 mbar a 1060 mbar de pressão atmosférica
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12	 Declaração do fabricante 
de compatibilidade 
eletromagnética (EMC)

Para a declaração EMC do Leica FL400 para M530, consulte o 
manual do usuário do microscópio cirúrgico específico.
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