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Observações gerais
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Observações gerais

A câmera Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W inclui 
um CD-ROM interativo com todos os manuais 
do usuário relevantes. Guarde-o muito bem e 
coloque-o à disposição do usuário. Os manuais 
do usuário e atualizações também estão dispo-
níveis para download e impressão a partir de 
nosso website www.leica-microsystems.com. 

Além disso, veja se há aplicativos disponíveis 
para dispositivos móveis em sua loja de aplica-
tivos iOS ou Android.

Antes de instalar, operar ou usar os aparelhos, 
leia os manuais listados acima. Observe em 
especial, todas as instruções de segurança. 

Para manter o estado de fornecimento e garan-
tir uma operação isenta de perigos, o usuário 
deve observar as indicações e notas neste 
manual de instruções. 
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Símbolos usados

	 Leia e entenda o manual do usuário 
antes de usar o aparelho.

Alerta em relação a um local de perigo

• Este símbolo situa-se junto a informa-
ções cujo conteúdo tem de ser obrigato-

riamente lido e respeitado. O não cumprimento 
pode causar:

OO Perigo para as pessoas

OO Distúrbios funcionais ou dano aos apare-
lhos

Alerta em relação a tensão elétrica perigosa

 Este símbolo indica informações espe-
cialmente importantes que, se não 

forem observadas, podem causar: 

OO Perigo para as pessoas

OO Distúrbios funcionais ou dano aos aparelhos

Alerta em relação a uma superfície quente

 Este símbolo alerta em relação a locais 
quentes de contato, como, p.ex., lâmpa-

das incandescentes. 

Informações importantes

 Este símbolo indica informações ou 
explicações que têm a finalidade de faci-

litar a compreensão.
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Instruções de segurança

Conceito de segurança
Antes de usar sua câmera Leica ICC50 E ou 
Leica ICC50 W pela primeira vez, leia o catá-
logo "Safety concept" anexado ao aparelho. Ele 
contém informações adicionais sobre manuseio 
e cuidado. 

Descrição 
A Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W atende os 
mais altos requisitos em termos de observação 
e documentação. 

Uso designado 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Uso a que não se destina 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

 Os dispositivos e acessórios descritos 
no manual de instruções foram testa-

dos quanto a segurança e possíveis perigos. 
O representante Leica responsável deve ser 
consultado sempre que o dispositivo for alte-
rado, modificado ou usado em combinação 
com componentes que não sejam da Leica e 
que ultrapassem o escopo deste manual.

No caso de intervenção não autorizada no 
aparelho ou de utilização inadequada, é 
anulado qualquer direito à garantia! 

Local de utilização 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

 Instale os componentes elétricos com 
pelo menos 10 cm de distâncias das 

paredes e de objetos inflamáveis. 

Evite grandes variações de temperatura, luz 
solar direta e vibrações. Essas condições podem 
distorcer medições e imagens microscópicas. 

Especificações para o proprietário/operador 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Certifique-se de que: 
A câmera Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W 
somente deve ser operada e sofrer manutenção 
e reparos por pessoal treinado e autorizado. 

Todos os operadores devem quer ler e entender 
este manual do usuário e, particularmente, as 
instruções de segurança. 
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Instruções de segurança (continuação)

Transporte 
Use a embalagem original para envio ou trans-
porte da câmera Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W. 

A fim de evitar dano devido à vibrações, 
desmonte todas as partes móveis que (de 
acordo com o manual do usuário) possam 
ser montadas e desmontadas pelo cliente e 
embale-as separadamente.

Montagem em produtos de outros 
fabricantes 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Descarte 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Regulamento legal 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Declaração de conformidade EC 
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Riscos à saúde 

 Os locais de trabalho equipados com 
microscópios facilitam e melhoram subs-

tancialmente as tarefas de visualização, mas 
também exigem esforço elevado dos olhos e da 
estrutura muscular do usuário. Dependendo da 
duração do trabalho ininterrupto, podem ocor-
rer problemas por astenopia e músculo-esque-
léticos. Por este motivo, medidas apropriadas 
para redução da carga de trabalho devem ser 
tomadas: 

OO Organização adequada do local de traba-
lho, das tarefas de trabalho e do método 
de trabalho (alternância frequente entre as 
várias tarefas). 

OO Instrução minuciosa dos funcionários sob a 
consideração dos aspectos ergonômicos e 
organizacionais do trabalho. 
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Instruções de segurança (continuação)

Segurança do aparelho e EMC
Nosso dispositivo foi projetado, produzido e 
testado em conformidade com

OO IEC EN 61010-1: Equipamentos elétricos 
para medição, controle e uso em laborató-
rio - Segurança - Parte um: requisitos gerais

OO EN 60950-1: Equipamento de tecnologia da 
informação – Segurança – Parte um: requi-
sitos gerais

OO EN 300328: Compatibilidade eletromagné-
tica e matéria de espectro de radiofrequ-
ências (ERM); Sistemas de transmissão de 
banda larga; Equipamento de transmissão 
de dados operando na faixa de 2,4 GHz ISM 
e usando técnicas de modulação de banda 
larga; EN harmonizada cobrindo os requi-
sitos essenciais do artigo 3.2 da diretriz 
R&TTE.

OO Supressão de interferência de rádio em 
conformidade com a EN 55011 classe B

OO Imunidade a ruído em conformidade com  
DIN EN 61326-1.

O aparelho atende os requisitos das diretrizes EU

OO 2014/35/EU	 Diretriz de baixa tensão

OO 2014/30/EU	 Diretriz EMC

OO 2011/65/EU	 Diretriz RoHS

e apresenta a marcação CE.

	 O aparelho deve ser descartado 
em conformidade com a diretriz 

2012/19/EU WEEE.

Destinado somente para uso interno em todos 
os estados membros da EU,estados EFTA e 
Suíça.
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FCC radio frequency interference warnings 
and instructions
This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accor-
dance with the instructions, may cause harm-
ful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interfer-
ence will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interfer-
ence to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the follow-
ing measures:

OO Reorient or relocate the receiving antenna.

OO Increase the separation between the equip-
ment and receiver.

OO Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.

OO Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.

FCC information to user
This product does not contain any user service-
able components and is to be used with 
approved antennas only. 

Any product changes or modifications will 
invalidate all applicable regulatory certifica-
tions and approvals.

FCC guidelines for human exposure
This equipment complies with FCC radiation 
exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be 
installed and operated with minimum distance 
of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or oper-
ating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 

FCC caution
OO Any changes or modifications not expressly 

approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority 
to operate this equipment. 

OO This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may 
cause undesired operation.

OO This device and its antenna(s) must not be 
co-located or operation in conjunction with 
any other antenna or transmitter.

Regulatory Compliance Information (Regarding Leica ICC50 W Only)
FCC Requirements for Operation in the United States
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Canada (IC)
This device complies with Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s). Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) 	this device may not cause interference, and 
(2)	 this device must accept any interference, 
including interference that may cause unde-
sired operation of the device. 

Canada (IC)
Le présent appareil est conforme aux CNR  
d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) 	l'appareil ne doit pas produire de brouillage, 
et 
(2)	 l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre 
le fonctionnement. 

Australia and New Zealand Notices
This device equipment complies with the 
Australian and New Zealand regulatory approv-
als requirements.
 

Notice for users in Korea
무선설비의 기기: 제작자 및 설치자는 해당 

무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인

명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Regulatory Compliance Information (Regarding Leica ICC50 W Only) 
(Continued)

Brasil

1160-16-2673

Este equipamento opera em caráter secundário, 
isto é, não tem direito a proteção contra inter-
ferência prejudicial, mesmo de estações do 
mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.
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Serviço
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Cuidado, manutenção e pessoas de contato

Geral 
Desfrute de sua câmera de alto desempenho. 
Câmeras microscópio Leica são reconhecidas 
pela robustez e vida útil longa. A observa-
ção das dicas de cuidado e limpeza a seguir 
garantirá que mesmo após anos e décadas, sua 
câmera Leica continuará a funcionar tão bem 
quanto no primeiro dia de uso. 

Benefícios da garantia 
A garantia abrange todas as falhas em materiais 
e manufatura. No entanto, ela não cobre danos 
resultantes de manuseio descuidado ou incor-
reto. 

Cuidados 
É importante manter todos os componentes 
óticos limpos para um bom desempenho ótico. 

Limpeza 
OO Não use nenhum produto de limpeza 

inapropriado, produtos químicos ou técni-
cas para limpeza. 

OO Nunca use produtos químicos para limpar 
superfícies coloridas ou acessórios com 
partes emborrachadas. Isto pode danificar 
as superfícies e as amostras podem ser 
contaminadas por partículas friccionadas. 

OO As superfícies ópticas devem ser limpas 
com um tecido que não solte fiapos, tecido 
para limpeza de lentes ou um chumaço 
de algodão umedecido com limpa-vidros 
disponível no mercado. Não use álcool.

OO Caso uma superfície óptica fique muito 
coberta por poeira ou sujeira, remova a 
sujeira com um pincel de pelo de camelo 
antes de tentar fazer a limpeza. 

Limpeza de componentes de polímero 
Alguns componentes são feitos de polímero ou 
são revestidos por polímero. Portanto, são agra-
dáveis ao toque e práticos. O uso de agentes de 
limpeza e técnicas inadequados pode danificar 
os polímeros. 
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Cuidado, manutenção e pessoas de contato (continuação)

Proteção contra sujeira 
Poeira e sujeira afetarão a qualidade dos resul-
tados. 

Coloque a tampa de proteção contra poeira na 
câmera microscópio quando não estiver em uso 
por um longo período. 
 
Proteja sua câmera microscópio de umidade, 
fumaça e ácidos, bem como de materiais alca-
linos, cáusticos e corrosivos; além de manter os 
produtos químicos longe do aparelho.

Proteja sua câmera microscópio contra óleo e 
graxa. 

Não engraxe as superfícies guias ou peças 
mecânicas. 

Serviço de reparo e manutenção
Veja a apostila "Conceito de segurança" 

Os reparos somente devem ser executados por 
técnicos de manutenção treinados da Leica 
Microsystems. 

Somente peças sobressalentes originais Leica 
Microsystems podem ser usadas. 

Antes de abrir os aparelhos, desligue a alimen-
tação e desconecte o cabo de alimentação da 
tomada. 

Tocar em um circuito energizado pode causar 
ferimentos. 

Conectores, sistemas ópticos e peças mecâni-
cas não devem ser desmontados ou substituí-
dos, a menos que tal ação seja especificamente 
permitida e descrita neste manual. 

Considerações elétricas 

 Risco de choque elétrico. A remoção 
das tampas da câmera Leica ICC50 E ou 

Leica ICC50 W expõe a tensões perigosas, as 
quais, se tocadas, podem causar ferimento ou 
morte. Entre em contato com o representante 
autorizado Leica Microsystems ou a assistência 
técnica. 

Endereço de contato 
Se seu aparelho não funcionar perfeitamente, 
entre em contato com seu representante 
Leica. Você pode obter informações sobre 
os representantes globais Leica no website:  
www.leica-microsystems.com.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Max Schmidheiny Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg (Switzerland)
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A Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W
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Obrigado por ter adquirido o Leica ICC50 E ou 
Leica ICC50 W da Leica Microsystems. O projeto 
especial do Leica  ICC50 E ou Leica ICC50 W 
torna-o uma ferramenta universal, altamente 
versátil para visualização de amostras micros-
cópicas e captura de imagens ou vídeo.

Firmware para câmeras está sendo constan-
temente atualizado. Certifique-se de manter 
sua câmera atualizada verificando a seção de 
download na página da internet da câmera. Lá 
você encontrará novos firmwares e instruções 
sobre como atualizar sua câmera. Você também 
pode entrar em contato com o seu represen-
tante Leica para obter ajuda.

Introdução
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 Sua câmera Leica HD tem diversas 
possibilidades para várias aplicações e 

condições de uso. Abaixo estão alguns concei-
tos básicos para ajudar você a obter o melhor 
desempenho para sua aplicação.

Alimentação do Leica ICC50 E ou Leica 
ICC50 W – 5 V/2 A
A alimentação pode ser fornecida para a câmera 
das seguintes maneiras:

OO Conector de alimentação USB na estativa 
do microscópio 

OO Fonte de alimentação externa USB

OO Conectores USB para PC

Modos de uso

1. Modo SD
OO captura para o cartão SD

OO uso do controle remoto

2. Modo WiFi (disponível somente no  
ICC50 W)

OO Conexão sem fio para o dispositivo sem fio 
(tablet, telefone, computador)

3. Modo USB
OO Conexão por cabo ao computador

4. Modo Ethernet
OO Conexão por cabo à uma rede externa

5. Botão de captura
OO Captura a imagem para o cartão SD  

 

O básico

 Observe que não é possível fazer a cone-
xão direta de uma tela HD em nenhum 

dos modos. Taxa de aparência de 16:9 exceto no 
modo USB onde é de 4:3.

1 3
2 4

5
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Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W: Visão geral

1.	 Indicador de status LED

OO Piscando vermelho significa inicialização

OO Verde significa que está pronto

2.	 Botão de captura para captura no cartão SD

3.	 Painel de seleção de modo 

4.	 Slot do cartão SD

5.	 Botão liga/desliga

6.	 Botão de serviço

5

1
2 4

3

6

5
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1.	 Soquete Ethernet para conexão do cabo 
ethernet (cabo não fornecido)

2.	 HDMI para conexão do cabo HDMI fornecido 

3.	 USB para conexão do cabo USB fornecido

Frente
Janela infravermelha: Recebe o sinal do controle 
remoto opcional.

Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W: Visão geral (continuação)

1 3
2
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Desempacotar

Se solicitou o controle portátil remoto, você 
recebeu o controle remoto com baterias.

Se solicitar a fonte de alimentação USB opcional, 
receberá também uma fonte de alimentação.

O conteúdo inclui o módulo da câmera, CD com 
software de imagem, cabo HDMI e cabo USB.

 Não jogue fora nenhum material da 
embalagem. Ele deve ser usado para o 

armazenamento e transporte seguro do apare-
lho, em caso de necessidade.
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Prepare-se!
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Ferramentas usadas
OO Chave allen (fornecida com o microscópio)

 Não insira nada exceto o cartão de 
memória SD no slot do cartão – perigo 

de curto circuito e choque elétrico!

 O módulo da câmera Leica ICC50 E ou 
Leica ICC50 W encaixa-se entre a estativa 

do microscópio e o canhão de visualização do 
microscópio.

Preparação para o uso
1.	 Se o canhão de visualização do microscópio 

estiver em seu compartimento, remova-o.

Conecte a Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W à esta-
tiva do microscópio:

2.	 Desparafuse ligeiramente o parafuso de 
ajuste (localizado no alto da estativa) com 
a chave allen fornecida com o microscópio. 

3.	 Insira a porca do tipo rabo de andorinha 
(consulte na parte de baixo da Leica ICC50 E 
ou Leica ICC50 W) no suporte da estativa.

4.	 Aperte o conjunto de parafusos firme-
mente, mas sem forçá-lo. 

Preparação para o uso
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Preparação para o uso (continuação)

5.	 Fixe o canhão de visualização do micros-
cópio na Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W 
usando o parafuso de ajuste, localizado no 
lado esquerdo do módulo da câmera Leica 
ICC50 E ou Leica ICC50 W.
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Configure!
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2.	 Através do cabo USB à fonte de alimenta-
ção USB externa.

3.	 Através do cabo USB ao conector USB de 
um PC. A câmera deve estar no modo USB.

Conecte a câmera à fonte de alimentação

 Observe que a Leica ICC50 E ou Leica 
ICC50 W precisa de 5 V/2 A para alimen-

tação, portanto, é necessário usar uma fonte de 
alimentação adequada.

Conecte a uma fonte de alimentação através de 
um dos métodos a seguir:
1.	 Através do cabo USB ao conector USB na 

parte de trás da estativa do microscópio.

Conexão
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 Oculares de  10× têm um campo de visão 
fixo circular de 18 mm ou um diâmetro 

maior. O campo de visão do Leica ICC50 E ou 
Leica ICC50 W, contudo, é retangular com uma 
diagonal de 16,4 mm para garantir um campo 
regular na imagem digital. Como resultado, o 
campo de imagem da câmera é menor do que o 
campo do objeto visto pelas oculares.

Instalação e conexão
1.	 Insira o CD fornecido em seu computador e 

siga as instruções para carregar o software.

2.	 Insira o cabo USB fornecido na porta USB da 
câmera e conecte a outra extremidade do 
cabo em uma porta USB 2.0 de seu compu-
tador.

3.	 Pressione o botão liga/desliga vermelho na 
câmera.

4.	 O luz de status piscará em vermelho. 
Aguarde até que ela fique verde e um dos 
botões de modo também fique verde. Isto 
pode levar cerca de 30 segundos.

Modo USB – Captura e ajuste de imagens usando um computador

LAS

DVD
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5.	 Se um botão de modo que não seja o 
modo USB estiver verde, pressione o botão 
de modo USB e aguarde até que o LED de 
status e o botão de modo USB fiquem verde.

6.	 Pronto para iniciar o software Leica. Sigas 
as instruções do software para ajustar e 
capturar uma imagem.

7.	 Enquanto no modo USB, é possível conec-
tar o cabo HDMI fornecido da câmera a 
um monitor HD ou um projetor HD para 
compartilhar a imagem. 

 Nota: Não será possível escrever ou ler 
o cartão SD usando o seu computador. 

Consulte o "Modo SD" para escrever e ler o 
cartão SD.

 Observe que a taxa de aspecto da 
imagem no modo USB é 4:3. Para evitar 

a distorção caso seu projetor ou monitor esteja 
ajustado para a taxa de aspecto de 16:9, será 
necessário ajustar o projetor ou monitor para 
4:3 usando os controles no projetor ou monitor.

Modo USB – Captura e ajuste de imagens usando um computador (continuação)

 Observe que a resolução da imagem 
no projeto ou monitor HD é limitada 

ao ajuste da resolução de imagem ao vivo no 
software.

Taxa de aparência 4:3 Imagem com taxa de aspecto de 4:3 na tela 
ajustada para uma taxa de aspecto de 16:9
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 A fim de usar este modo, é necessário 
ter um cartão SD (não fornecido) com 

memória livre. Se o cartão de memória SD esti-
ver cheio, o botão LED de captura não ficará 
verde e não será possível capturar qualquer 
outra imagem.

Conexão do cabo de alimentação
1.	 Certifique-se de que a câmera esteja conec-

tada à uma fonte de alimentação – consulte 
a seção fonte de alimentação na página 24.

2.	 Pressione o botão liga/desliga vermelho.

3.	 O luz de status piscará em vermelho. 
Aguarde até que ela fique verde e um dos 
botões de modo também fique verde. Isto 
pode levar cerca de 30 segundos.

Modo SD – Captura de imagens sem um computador ou sem um dispositivo 
sem-fio

4.	 Se um botão de modo que não seja o modo 
USB estiver verde, pressione o botão de 
modo SD e aguarde até que o LED de status 
e o botão de modo SD fiquem verde.
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Modo SD – Captura de imagens sem um computador ou sem um dispositivo 
sem-fio (continuação)

5.	 Insira o cartão de memória SD no slot na 
lateral do Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W 
até que encaixe no lugar.

O botão LED de captura ficará verde.  
O Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W está pronto 
para capturar imagens para o cartão de memó-
ria SD .

Captura de uma imagem

• É fundamental configurar corretamente 
as dioptrias das oculares do microscó-

pio para garantir que as imagens no cartão de 
memória SD tenham foco quando a imagem 
for focada através das oculares do microscópio. 
Consulte no manual do usuário do microscópio a 
configuração da dioptria. Focalize o microscópio 
em alta ampliação, depois mude para a amplia-
ção na qual deseja capturar a imagem. Não 
focalize novamente o microscópio. É possível 
também usar uma saída HDMI e um monitor HD 
(não fornecido) como um auxílio para a focagem. 

6.	 Para capturar uma imagem para o cartão de 
memória SD, pressione levemente o botão 
de captura localizado na lateral da câmera 
Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W.

OO Você ouvirá um bip indicando que o botão 
foi pressionado.

OO O LED de status pisca em vermelho 
enquanto a imagem está sendo capturada.

OO Você ouvirá outro bip quando a Leica ICC50 E 
ou Leica ICC50 W tiver concluído a captura 
da imagem e o LED de status retornará ao 
estado verde pronto para uso.

A imagem agora é gravada no cartão SD. As 
imagens que estão no cartão SD podem ser visuali-
zadas usando o controle remoto opcional. Consulte 
"Controle remoto da câmera" na página 32.

7.	 Enquanto no modo SD, é possível conec-
tar o cabo HDMI fornecido da câmera a 
um monitor HD ou um projetor HD para 
compartilhar a imagem. 
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Volte aos ajustes de fábrica
Mantenha pressionado o botão de serviço por 
5 segundos. Aguarde o beep. A câmera voltará 
aos ajustes de fábrica.

Ajustes de configuração no modo SD

Configuração de um novo equilíbrio de 
branco

 Certifique-se de que não haja amostra no 
percurso do feixe e de que a iluminação 

padrão esteja disponível quando você reiniciar 
a câmera.

Mantenha pressionado o botão de captura por 
5 segundos. Aguarde o beep. Um novo equilí-
brio de branco é ajustado.

 Recomenda-se configurar um novo equi-
líbrio de branco toda vez que mudar 

o tipo ou a temperatura da cor de Ilumina-
ção. Isto é necessário principalmente quando 
você trabalha com luz halógena que pode ser 
mudada de amarelo de baixa intensidade para 
um azul de alta intensidade. A configuração 
do novo equilíbrio de branco gerará um fundo 
neutro para as duas iluminações.
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Modo WiFi – Captura e ajuste de imagens usando um dispositivo sem fio  
(apenas para Leica ICC50 W)

1. 	 Certifique-se de que a câmera esteja conec-
tada à uma fonte de alimentação – consulte 
a seção fonte de alimentação na página 24. 

2. 	 Pressione o botão liga/desliga vermelho. 

3.	 O luz de status piscará em vermelho. 
Aguarde até que ela fique verde e um dos 
botões de modo também fique verde. Isto 
pode levar cerca de 30 segundos.

4.	 Se um botão de modo que não seja o modo 
WiFi estiver verde, pressione o botão de 
modo WiFi e aguarde até que o WiFi de 
status e o botão de modo USB fiquem verde.

5. 	 Siga as instruções de seu dispositivo de 
visualização WiFi para conectar à rede WiFi 
interna da câmera. 

	 Senha WiFi: leicamicro

6. 	 Abra o aplicativo apropriado em seu apare-
lho celular ou o software apropriado em 
seu computador sem fio para visualização, 
captura e ajuste da imagem da câmera.
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Modo Ethernet – Captura e ajuste de imagens usando uma rede

1. 	 Conecte uma extremidade do cabo ether-
net (não fornecido) à câmera e a outra 
extremidade do cabo à conexão ethernet 
em sua instalação.

2.	 Certifique-se de que a câmera esteja conec-
tada à uma fonte de alimentação – consulte 
a seção fonte de alimentação na página 24.

3. 	 Pressione o botão liga/desliga vermelho.

4.	 O luz de status piscará em vermelho. 
Aguarde até que ela fique verde e um dos 
botões de modo também fique verde. Isto 
pode levar cerca de 30 segundos.

5.	 Se um botão de modo que não seja o modo 
ethernet estiver verde, pressione o botão 
de modo ethernet e aguarde até que o LED 
de status e o botão de modo LED ethernet 
fiquem verde.

6. 	 Siga as instruções de seu dispositivo de 
rede compatível para conectar-se com sua 
rede e selecionar a câmera. 

7. 	 Abra o aplicativo apropriado em seu apare-
lho celular ou o software apropriado em 
seu computador sem fio para visualização, 
captura e ajuste da imagem da câmera.
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O controle remoto da câmera 
(opcional)

 O controle remoto é projetado para 
trabalhar somente quando a câmera está 

no modo SD e quando ela é usada em combina-
ção com uma tela HD.

A única função que funciona em qualquer modo 
é a função "Info" que mostra detalhes sobre s 
câmera.
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 O controle remoto somente pode funcio-
nar no modo SD exceto pelo botão "i" 

que exibirá informações sobre a câmera na tela 
HD. O controle remoto deve ser apontado para o 
receptor IR da câmera sem obstruções.

1. 	 Iniciar/parar a gravação de vídeo
	 O tempo máximo de gravação de um filme 

é de 23,00 min. Após este tempo, é preciso 
reiniciar a gravação novamente.

2. 	 Salvar a imagem estática no cartão SD
3. 	 Pausar/executar o clipe do filme
4. 	 Visualizar os arquivos no cartão SD
5. 	 Ir para a imagem anterior no cartão SD
6. 	 Ir para a imagem seguinte no cartão SD
7. 	 Ajuste de aumento ou diminuição do brilho
8. 	 Botão de emparelhamento
9. 	 Mostrar/ocultar caixa de informações
10. 	 Botão de ajuste equilíbrio de branco
11.	 Abertura do menu da câmera
12.	 Teclas de seta para navegação
13. 	 OK para confirmar

Controle remoto opcional

1 3

5

2

4
6

7

8 9

10 11

12 13

7
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 Se você adquiriu o remoto opcional, a 
câmera Leica HD mostra imagens e clips 

de filmes diretamente em um monitor HD.

1.	 Visualização de miniatura  (pressionar 
uma vez)

OO Para cima/para baixo/esquerda/direita  
selecionar miniatura

OO  Exibir imagem em tela cheia ou repro-
duzir clip de filme

OO imagem seguinte  / imagem  
anterior

OO  Reproduzir clip de filme

OO esquerda /direita  avançar / retornar

2.	 Para retornar à visualização ao vivo pres-
sione .

Visualização de imagens e filmes com o controle remoto opcional

Visualização de miniaturas

Executar / visualização em tela cheia
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 O controle remoto funciona somente 
quando a câmera está no modo SD.

Abertura e fechamento do menu da câmera
1.	 Aponte o controle remoto para a câmera.

2.	 Pressione a tecla           no controle remoto para 
mostrar os menus da câmera no monitor.

3.	 Pressione os botões  e  para sele-
cionar um item de menu.

4.	 Pressione o botão  para confirmar o item 
de menu.

5.	 Pressione o botão           novamente para 
ocultar os menus da câmera.

Abertura do menu da câmera
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Habilitando o equilíbrio automático de branco)
1.	 Pressione o botão           no controle remoto.

2.	 Chame a entrada "COLOR".

3.	 Ajuste o valor para "WB MODE" como "AUTO".

4.	 Pressione o botão            para sair do menu.

 Os valores para "RED" e "BLUE" não podem ser ajustados se a confi-
guração de "WB MODE" estiver definida em "AUTO".

COLOR (equilíbrio automático de branco)

 A função "COLOR" possibilita adaptar o chip da câmera à luz 
ambiente de forma que as imagens em cores neutras possam ser 

capturadas.

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

AUTO

 SATURATION

47

17

0

1

13

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 SETUP WIFI*
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 A função "COLOR" possibilita adaptar o chip da câmera à luz 
ambiente de forma que as imagens em cores neutras possam ser 

capturadas.

Ajuste do equilíbrio de branco manualmente (recomendados)
1.	 Mova a amostra para fora do campo de visão de forma que somente a 

iluminação seja vista.

2.	 Pressione o botão           no controle remoto.

3.	 Chame a entrada "COLOR".

4. 	 Ajuste o "WB MODE" como "MANUAL".

5.	 Se necessário, corrija os valores para "RED" e "BLUE" até que a imagem 
mostre uma área cinza uniforme.

6.	 Pressione o botão            para sair do menu.

COLOR (equilíbrio manual de branco)

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SET WB

 WB MODE

 RED LEVEL

 BLUE LEVEL

 BLACK LEVEL

 HUE

PRESS OK

MANUAL

 SATURATION

47

17

0

1

13

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 SETUP WIFI*
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Exposição automática
1.	 Pressione o botão            no controle remoto.

2.	 Chame o comando automático para exposição (consulte o diagrama à 
esquerda).

3.	 Ajuste o valor para "EXP MODE" como "AUTO".

4.	 Corrija os valores de "BRIGHTNESS" e "GAMMA" até obter os resulta-
dos desejados para a imagem.

Exposição manual
1.	 Pressione o botão            no controle remoto.

2.	 Chame o comando para exposição automática (consulte o diagrama à 
esquerda).

3.	 Ajuste o valor para "EXP MODE" como "MANUAL".

4.	 Corrija os valores de "EXPOSURE", "GAIN" e "GAMMA" até obter os 
resultados desejados para a imagem.

EXPOSURE

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 EXP MODE

 EXPOSURE (ms)

 GAIN

 BRIGHTNESS

 GAMMA

AUTO

 

1

1

0

0.60

 

 

 

 

SETUP WIFI*

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 EXP MODE

 EXPOSURE (ms)

 GAIN

 BRIGHTNESS

 GAMMA

MANUAL

 

1

1

0

0.60

 

 

 

 

SETUP WIFI*
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 O menu "RESOLUTION" permite definir a resolução da imagem ao 
vivo, da captura de imagem estática e stream de rede individual-

mente. Ele fornece resultados ótimos em todas as situações. Captura de 
vídeo no cartão SD terá sempre a resolução de 1 920 × 1 080.

LIVE (resolução da imagem ao vivo)
Define a resolução da imagem ao vivo. Depois de alterar a resolução ao 
vivo, você verá uma mensagem na tela HD informando que você pode 
aceitar a nova resolução pressionando "OK", caso contrário, a resolução ao 
vivo voltará para a configuração anterior.

CAPTURED (resolução da imagem capturada)
Define a resolução da imagem capturada no cartão SD.

NETWORK STREAM
Indica a resolução da imagem ao vivo no modo WiFi ou Ethernet.

RESOLUTION

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 LIVE

 CAPTURED

 NET WORK STREAM

  

HD 1080i-50Hz

720p        (16:9)

0.5MP        (4:3)

 

SETUP WIFI*
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 Os ajustes da câmera permitem que controle os parâmetros internos 
como data ou hora, reinicialização da câmera, etc. 

RESET CAMERA
Este comando recupera as configurações de fábrica da câmera. Todas as 
informações do usuário (p. ex. equilíbrio de branco, resolução etc) são 
reiniciadas.

SET DATE TIME
Este comando ajusta a data e a hora, bem como o formato para exibi-las. 
Os formatos a seguir estão disponíveis para seleção: YYMMDD – DDMMYY 
– MMDDYY

FLIP IMAGE
Selecione para girar a imagem em 180°.

AUDIO/BEEP 
Escolha que deseja um som da câmera para algumas funções.

LANGUAGE 
Selecione o idioma de exibição na tela.

SELECTING IMAGE OVERLAYS (SELECT OVERLAY)
Pressione   para selecionar outra sobreposição. Pressione   para 
ativar a sobreposição selecionada e sair do menu. 

 Se deseja exibir rapidamente outras sobreposições, pressione 
quando a imagem ao vivo for exibida  para mostrar a sobre-

posição seguinte e anterior, respectivamente.

SETUP CAMERA (configuração da câmera)

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 RESET CAM

 SET DATE/TIME

 FLIP IMAGE

 AUDIO/BEEP

PRESS OK

PRESS OK

HORZ+VERT

ENABLE

 LANGUAGE

 SELEC T OVERLAY

ENGLISH

NONE

SETUP WIFI*
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SETUP USER

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SHOW MENU 10 SECONDS

SETUP WIFI*

SETUP USER
Aqui você pode decidir que o menu permaneça na tela por 10 segundos ou 
até que você aperte o botão de menu novamente.
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 Este menu permite customizar os parâmetros relevantes para traba-
lho no modo Ethernet. Entre em contato com seu especialista em TI 

local para obter informações sobre sua rede local.

IP ADDRESS
Você pode optar por ter o endereço IP definido por sua rede (Dynamic) ou 
usando o teclado na tela (Static).

Se selecionar "STATIC" para o endereço IP, você pode inserir os dados a 
seguir no teclado na tela: 

OO IP address 

OO IP subnet mask 

OO Gateway IP address 

SETUP ETHERNET

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

 GATEWAY IP ADDRESS

DHCP(Dynamic) COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 IP ADDRESS MODE

 IP ADDRESS

 IP SUBNET MASK

 GATEWAY IP ADDRESS

STATIC

010.000.000.002

255.255.255.000

 010.000.000.001

SETUP WIFI* SETUP WIFI*
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 Este menu permite customizar os parâmetros relevantes para traba-
lho no modo WiFi.

NAME (SSID)
Este é o nome da câmera o qual será exibido. Você pode alterá-lo usando 
o teclado na tela.

SECURITY OPTIONS – NONE
Isto significa que não há senha.

SECURITY OPTIONS – WPA2-PSK AES
Permite criar uma senha.

PASSWORD
Crie uma senha usando o teclado na tela. A senha padrão é "leicamicro".

CHANNEL
Permite que o canal WiFi seja definido automaticamente ou pelo usuário.

APPLY SETTINGS
Após fazer as alterações nas configurações de WiFi, você deve ir até 
"APPLY SETTINGS" e apertar "OK" no controle remoto para implementar 
as alterações.

SETUP WiFi (apenas para Leica ICC50 W)

COLOR

EXPOSURE

RESOLUTION

SETUP CAMERA

SETUP USER

SETUP ETHERNET

 SECURIT Y OPTIONS

 CHANNEL

WPA2PSK,AES

AUTO

SETUP WIFI*

 PASSWORD(8 CHR)

 NAME(SSID) Student8

 APPLY SET TINGS PRESS OK

* SETUP WIFI apenas para ICC50 W



Manual do usuário Leica ICC50 E ou Leica ICC50 W 	 O controle remoto da câmera (opcional)� 44

Emparelhamento de câmeras com os controles remotos

Emparelhamento

 A Leica  ICC50 E ou Leica ICC50 W e o 
controle remoto podem ser emparelha-

dos e, somente então, conversar entre eles. Isto 
pode ser útil ao usar múltiplas câmeras e contro-
les remotos.

1.	� Pressione o botão  para iniciar e encerrar 
o processo.

 A fim de obter êxito no emparelhamento 
e evitar erros, a segunda etapa deve ser 

feita em 4 segundos.

 Se "timeout" for exibido após 4 segundos, 
pressione o botão "Pair" novamente para 

iniciar o processo.

2. 	 Mantenha pressionado o botão no controle 
remoto que deseja definir como o botão de 
emparelhamento até a confirmação corres-
pondente ser exibida no monitor HD. Todos 
os botões, exceto pelo botão  podem ser 
usados para isto.

3.	 O microscópio responde apenas aos coman-
dos do controle remoto a partir deste 
controle.

Restauração de ajustes de fábrica
1.	 Pressione o botão   para iniciar o processo.

2.	 Pressione o botão  até a confirmação 
correspondente ser exibida no monitor HD.
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Vamos lá!
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Agora, tudo o que precisa fazer é configurar 
corretamente o seu microscópio, capturar suas 
imagens e aproveite!

Pronto! Configurada! Vamos lá!
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Especificações
Devido à tecnologia da câmera, as especifica-
ções mudam regularmente. Visite nosso website 
www.leica-microsystems.com/education para 
fazer o download do catálogo mais recente e 
encontrar as especificações atuais.

http://www.leica-microsystems.com/
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Especificações
Ambiente de operação

Recursos Especificação

Temperatura
Operação

Armazenamento
+10 °C a +40 °C ( 50 °F – 104 °F)
-20 °C a +55 °C ( -4 °F – 131 °F)

Umidade relativa (máxima)
Operação/Armazenamento

  
10 % a 90 % (sem condensação)

Altitude (máxima)
Operação

Não operacional

 
0 m a 2 000 m (0 pés a 6 561 pés)

0 m a 10 668 m (0 pés a 35 000 pés)

Grau de poluição
Classificação

  
2

Peso 0,7 kg

Portas e conectores

Recursos Especificação

USB uma USB 2.0 padrão (Tipo B)

Vídeo um conector HDMI padrão (Tipo A)

Adaptador de rede   um conector RJ-45

Leitor de cartão de memória suporta até 32 GB

Fonte de alimentação através do cabo USB para uma fonte de alimentação externa,  
estativa do microscópio ou computador, use USB 2.0 ou superior  

(não use uma versão inferior de USB para entrada de alimentação)

Requisitos de potência máx. 10 W
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Especificações (apenas para Leica ICC50 W)

Recursos Especificação

Tecnologia de rádio IEEE 802.11n (HT20)

Freqüência de funcionamento  2 412 – 2 472 MHz (20 MHz)

Poder transmitido 26,3 mW /14,2 dBm (20 MHz) e.i.r.p
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Certificados (apenas para Leica ICC50 W)

http://www.leica-microsystems.com/products/microscope-cameras/life-science/details/product/leica-icc50-w/downloads/
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