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.LeicaمنM320ن�صكركعلى�صراءالمجهرالجراحي
نحننحر�صخلالتطويراأنظمتناعلىالتركيزعلىب�صاطةو�صهولةالت�صغيل.
غيراأننانو�صيبالإطلاععلىدليلالإ�صتعمالهذابالتف�صيلللا�صتفادةمن

جميعمزاياالمجهرالجراحيالجديدالذياقتنيته.
،Leica Microsystemsلمزيدمنالمعلوماتالقيمةعنمنتجاتوخدمات�صركة
وعنواناأقربوكيلل�صركةLeica،يرجىالتف�صلبزيارةموقعناعلىالإإنترنت:

www.leica-microsystems.com

ن�صكركعلىاختيارمنتجاتنا.نتمنىاأنت�صتمتعبجودةواأداءالمجهرالجراحي
.Leica Microsystemsالذياقتنيتهمن�صركة

Medical Division  Leica Microsystems (Schweiz)AG
CH-9435 Heerbrugg Max-Schmidheiny-Strasse 201

+41 71 726 3333 هاتف:
+41 71 726 3334 فاك�ص:

اإخلاء الم�سوؤولية القانونية
جميعالموا�صفاتعر�صةللتغييردوناإخطارم�صبق.

المعلوماتالواردةفيهذاالدليلترتبطبت�صغيلالجهازب�صكلمبا�صر.ويظل
القرارالطبيم�صوؤوليةالطبيب.

تحر�ص�صركةLeica Microsystemsعلىبذلق�صارىجهدهالت�صميمدليل
الإ�صتعمالب�صكلوا�صحومتكامليبرزالنطاقاتالإأ�صا�صيةلإ�صتخدامالمنتج.
وعندالحاجةاإلىمعلوماتاإ�صافيةتتعلقبا�صتخدامالمنتج،فيرجىالإت�صال

بوكيلLeicaالمحلي.
لإيجوزلكاأبداا�صتخداماأيمنتجطبيمنمنتجاتLeica Microsystemsدون

الإ�صتيعابالكامللكيفيةا�صتخدامالمنتجواأدائه.

ال�سمان
للاطلاععلىال�صمانالذينقدمه،يرجىالإطلاععلى�صروطواأحكامالمبيعات
القيا�صيةلدينا.لإيوجداأي�صيءفيهذاالبيانلإإخلاءالم�صوؤوليةمن�صاأنهالحد
مناأيمن�صماناتناباأيةطريقةغيرم�صموحةبموجبالقانونالمعمولبه،اأو
ي�صتبعداأية�صماناتمنطرفنالإيجوزا�صتبعادهابموجبالقانونالمعمولبه.
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مقدمة 	
حولدليلالإ�صتعمالهذا 	1	

يتناولدليلالإ�صتعمالهذا�صرحالمجهرالجراحيM320.ينطبقدليل
الإ�صتعمالالحاليعلىالمجهرM320المزودبطرازاتالحواملالإآتية:

.TP12وLW12،TC12،FP12،W12،C12،F12

بالإإ�صافةاإلىالإإر�صاداتالمتعلقةبا�صتخدامالإأجهزة،ي�صتمل
دليلالإ�صتعمالهذاعلىاإر�صاداتاأمانمهمة)انظرف�صل3،

»اإر�صاداتالإأمان«(.

	t.اقراأدليلالإ�صتعمالهذابعنايةقبلت�صغيلالمنتج

الرموزالواردةفيدليلالإ�صتعمالهذا 	1	
فيمايلي�صرحمدلولالرموزالم�صتخدمةفيدليلالإ�صتعمالهذا:

كلمة الرمز
التحذير

المدلول

ي�صيراإلىموقفخطيرمحتملاأوا�صتخدامغيرتحذير
�صحيحيمكناأنيوؤدياإلىاإ�صاباتبالغة

للاأ�صخا�صاأوالوفاة.
ي�صيراإلىموقفخطيرمحتملاأوا�صتخدامغيرتنبيه

�صحيحيمكناأنيوؤدياإلىاإ�صاباتطفيفةاأو
متو�صطةفيحالةعدمتجنبه.

ي�صيراإلىموقفخطيرمحتملاأوا�صتخدامغيرملحوظة
�صحيحيمكناأنيوؤدياإلىاأ�صرارماديةاأو
ماليةاأوبيئيةكبيرةفيحالةعدمتجنبه

معلوماتحولالإ�صتخدامت�صاعدالم�صتخدم
علىا�صتخدامالمنتجبطريقةفنية�صحيحة

وفعالة.
	tالإإجراءالمطلوب،يو�صحهذاالرمزاأنكتحتاج

اإلىتنفيذاإجراءمعيناأومجموعةاإجراءات
معينة.

الإأدواتالمطلوبة 	1	
مفاتيح األن كيه:

مقا�ص2.5لتركيبالملحقات)و�صلةتعا�صق( 	
مقا�ص3لتح�صينموازنةحاملالوحداتالب�صرية 	
مقا�ص4لحاملالمقب�ص 	
مقا�ص8لموازنةالذراعالإأرجوحي 	

مقب�ص المكبح المورد
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تعريفالمنتج 	
يوجدموديلالمنتجوالإأرقامالم�صل�صلةعلىالمل�صقالتعريفيالموجودعلىوحدةالإإ�صاءة.

	t.قمبتدوينهذهالبياناتفيدليلالإ�صتعمالالخا�صبكواذكرهادائماعندالإت�صالبنااأوبور�صةالخدمةبخ�صو�صاأيةا�صتف�صاراتقدتكونلديك

الرقم الم�سل�سلالطراز

...

...
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اإر�صاداتالإأمان 	
يعتبرالمجهرالجراحيLeica M320مناأحدثالتقنياتالمعروفة.

غيراأنهناكمخاطرقدتن�صاأاأثناءالإ�صتخدام.احر�صدائماعلىمراعاة
الإإر�صاداتالمو�صحةفيدليلالإ�صتعمالهذا،وخ�صو�صااإر�صاداتالإأمان.

الإ�صتخدامالمطابقللتعليمات 	1	
المجهرالجراحيLeica M320عبارةعنجهازب�صريلتح�صين 	

م�صتوىروؤيةالإأج�صاممنخلالالتكبيروالإإ�صاءة.ويمكنا�صتخدامه
للمتابعةوالتوثيقوللعلاجالطبيعلىالم�صتوىالب�صريوالبيطري.

يخ�صعالمجهرالجراحيLeica M320لإإجراءاتاحترازيةخا�صةمن 	
اأجلالتوافقالكهرومغناطي�صي.

تجهيزاتالإت�صالالمحمولةوالجوالةوكذلكالثابتةالتيتعمل 	
بتردداتلإ�صلكيةقديكونلهاتاأثير�صلبيعلىاعتماديةالمجهر

الجراحيLeica M320وكفاءتهالوظيفية.
المجهرLeica M320مخ�ص�صللا�صتخدامالإحترافيفقط. 	

دواعيالإ�صتخدام 	1	
المجهرالجراحيLeica M320منا�صبللتطبيقاتالجراحيةمثل 	

جراحةالإأنفوالإأذنوالحنجرةوجراحاتالإأ�صنانفيالم�صت�صفيات
اأوالعياداتاأوالموؤ�ص�صاتالطبيةالب�صريةالإأخرى.

يجوزا�صتخدامالمجهرالجراحيLeica M320فقطفيالغرفالمغلقة، 	
ويجبو�صعهعلىاأر�صية�صلبةاأوتركيبهبال�صقف.

تماإعداددليلالإ�صتعمالهذاللاأطباءوالممر�صاتوالعاملينالطبيين 	
والفنيينالإآخرينالذينيقومونباإعدادالجهازاأوت�صغيلهاأو�صيانته
وذلكبعدتلقيهمالتدريبالمنا�صب.منواجبمالك/م�صغلالجهاز

تدريبجميعموظفيالت�صغيلواإمدادهمبالتعليمات.

موانعالإ�صتعمال 	1	
لإيُ�صتخدمفيجراحاتالعيون.

توجيهاتلل�صخ�صالم�صوؤول 	1	
عنالجهاز

	tيمكنا�صتخدامالمجهرالجراحيمنقبلم�صتخدمينموؤهلينومدربين
فقط،معتركيبجميعالإأغطية.

	t.لإت�صتخدمالمجهرالجراحياإلإاإذاكانخاليامنالعيوب
	tلإتقمبت�صغيلالنظاماإلإعندماتكونجميعالتجهيزاتفيو�صعها

ال�صحيح)مثلاجميعالإأغطيةمركبة،الإأبوابمغلقة(.
	tقمباإجراءالفح�صب�صفةدوريةللتاأكدمنالتزامالم�صتخدمين

بمتطلباتالإأمان.
	t.قمبتوفيرالتعليماتال�صاملةوا�صرحر�صائلالتحذير
	tقمبتعيينومراقبةالم�صوؤولياتالمتعلقةببدءالت�صغيلوعملية

الت�صغيلوال�صيانة.
	t.لإت�صتخدمالمجهرالجراحياإلإوهوفيحالة�صليمة
	tلإت�صعال�صاترعلىمقربة�صديدةمنالجهاز،واإلإفقدترتفعدرجة

حرارتهوينغلق.
	tLeica Microsystems (Schweiz) AGالمحلياأو�صركةLeicaاأبلغوكيل

علىالفوراإذااكت�صفتاأيعيببالمنتجيمكناأنيت�صببفيحدوث
اإ�صابةاأو�صرر.

	t.الملحقاتالتاليةفقطهيالتييجوزا�صتخدامهامعالمجهرالجراحي
	t.م�صروحةفيدليلالإ�صتعمالهذاLeica Microsystemsملحقات
	tالملحقاتالإأخرى،�صريطةاأنتكونمعتمدةب�صكل�صريحمنقبل

Leicaعلىاأنهااآمنةتقنيافيال�صياقالمعني.
	t.المعتمدةLeicaاقت�صرعلىا�صتخدامالملحقاتالإأ�صليةاأوملحقات
	tعاليةالجودةبطولاأق�صىHDMIاقت�صرعلىا�صتخدامكابلات

10متر.
	tاقت�صرعلىا�صتخدامال�صا�صاتالمعتمدةللاأغرا�صالطبيةاأوالمزودة

بمحولعازل.
	tلإيجوزتنفيذاأيتعديلاتاأواإ�صلاحاتاإلإمنقبلالعمالالمدربين

المعتمدين.
	t.الإأ�صليةفياإجراءاأعمالال�صيانةLeicaاقت�صرعلىا�صتخداماأجزاء
	tبعداإجراءاأعمالال�صيانةاأواأيتعديلاتفنية،يجباإعادة�صبط

الجهازوفقالموا�صفاتناالفنية.
	tاأيةم�صوؤوليةفيحالةقياماأ�صخا�صغيرLeicaلإتتحمل�صركة

موؤهلينباإجراءتعديلاتاأواإجراءاأعمال�صيانةعلىالجهاز،اأواإذاتم
اإجراءاأعمال�صيانةعلىالتجهيزاتب�صكلغير�صحيح،اأواإذاتم

ت�صغيلالجهازب�صكلغير�صحيح.
	tيتحملالمالكاأوالم�صغلالم�صوؤوليةعنالإأداءالوظيفيللنظاماإذاتم

تجميعالنظامب�صكلغير�صحيحمنقبلاأفرادلإينتموناإلى�صركة
.Leica Microsystems (Schweiz) AG

	tعلىالإأجهزةالإأخرىLeica M320تماختبارتاأثيرالمجهرالجراحي
طبقاللموا�صفةEN 60601-1-2.وقداجتازالنظاماختبارالإنبعاثات
والمناعة.يجبمراعاةالتدابيرالوقائيةالقيا�صيةولوائحال�صلامة
المتعلقةبالإإ�صعاعالكهرومغناطي�صيوالإأ�صكالالإأخرىللاإ�صعاع.

	t.ينبغيالإقت�صارعلىا�صتخدام�صلكالكهرباءالمورد
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	tيجباأنيكون�صلكالكهرباءمزودًابمو�صلوقائيويجباأنيكون
غيرتالف.

	tقديوؤديا�صتخدامملحقاتوكابلاتاأخرىبخلافتلكالمحددةاأو
المقدمةمنقبلال�صركةالم�صنعةلهذاالجهازاإلىزيادةالإنبعاثات
الكهرومغناطي�صيةاأوتقليلالمناعةالكهرومغناطي�صيةلهذاالجهاز

ويوؤدياإلىالت�صغيلغيرال�صليم.
	t،فقطفيالغرفالمغلقةLeica M320يجبا�صتخدامالمجهرالجراحي

ويجبو�صعهعلىاأر�صية�صلبة.
	tيجبا�صتخداممعداتالتردداتاللا�صلكيةالمحمولة)بمافيذلك

الإأجهزةالطرفيةمثلكابلاتالهوائيوالهوائياتالخارجية(على
م�صافةلإتقلعن30�صم)12بو�صة(مناأيجزءمناأجزاء

Leica M320،بمافيذلكالكابلاتالمحددةمنقبلال�صركةالم�صنعة.
واإلإ،فقديوؤديذلكاإلىتدهوراأداءهذاالجهاز.

	tقديتعطلهذاالنظام،علىغراراأيجهازاآخرفيغرفةاإجراءالعملية
Leica Microsystems (Schweiz) AGالجراحية.لذلك،فاإن�صركة

تو�صيبتوفيرنظاماحتياطياأثناءاإجراءالعمليةالجراحية.
	tيجباأنتتوافقالتجهيزاتالإإ�صافيةالمت�صلةبالجهازالكهربائي

الطبيمعموا�صفاتIECاأوISOذاتال�صلة)مثلاIEC 60950اأو
IEC 62368لتجهيزاتمعالجةالبيانات(.علاوةعلىذلك،يجباأن
تتوافقجميعو�صعياتالتهيئةمعمتطلباتالإأنظمةالكهربائية

الطبية)انظرالفقرة16مناأحدثاإ�صدار�صارٍمنالموا�صفة
IEC 60601-1(.اأي�صخ�صيقومبتو�صيلتجهيزاتاإ�صافيةبالجهاز

الكهربائيالطبيفاإنهيقومبتهيئةنظامطبي،ومنثميتحمل
الم�صوؤوليةعنتوافقالنظاممعمتطلباتالإأنظمةالكهربائيةالطبية.
فيحالةال�صكا�صت�صرالوكيلالمحليالمعنياأوق�صمالخدمةالفنية.

موؤهلاتالم�صتخدم 	1	
لإيجوزا�صتخدامالمجهرالجراحيLeica M320اإلإمنقبلالإأطباء

وموظفيالم�صاعدةالطبيةذويالموؤهلاتالمنا�صبةوالذينتمتوجيههم
ب�صاأنكيفيةا�صتخدامالجهاز.لإيلزماإجراءتدريبمحدد.

توجيهاتلم�صتخدمالجهاز 	1	
	t.اتبعالتعليماتالواردةبدليلالإ�صتعمال
	tاتبعالإإر�صاداتالتييعطيهالك�صاحبالعملفيمايتعلقبتنظيم

العملوالإأماناأثناءاإجراءالإأعمال.
	t.لإتقمباإجراءتعديلللمجهرالجراحي
	tخطراإمالةالحاملالإأر�صي!عندتحريكالحاملالإأر�صي،قمبطي

الذراعالإأرجوحيكماهومو�صحاأعلاهواأحكمربطالمكابحالمف�صلية.
	tخطرالإإ�صابةمنجراءالإأجزاءالمتحركة!قمبتجميعوموازنة

الملحقاتقبلالت�صغيل.ولإتقمبتركيبهافوقنطاقالت�صغيل.
	tخطرالإإ�صابةمنجراءتحركالحاملالإأر�صي!ادفعدائماالمجهر

الجراحيلغر�صتحريكها،ولإتقماأبداب�صحبه.لإتدحرجهاعلىاأقدام
اأي�صخ�ص.ولإتدحرجهاعلىالكابلاتالمو�صوعةعلىالإأر�ص.قم
بتاأمينمكابحالقدماأثناءاإجراءالعمليةالجراحية،ولإتحركالجهاز

مطلقااأثناءالت�صغيل.
	t.لإت�صلطال�صوءفيعيناأي�صخ�ص
	t.لإتقمباإيقاف/ت�صغيلالمجهرالجراحياأثناءالجراحة
	t.لإتف�صلقاب�صالنظاممنالمقب�صاأثناءالجراحة
	t.لإتقمبتغطيةفتحةالتهويةالخا�صةبحاملالوحداتالب�صرية
	tاإذاكنتتنويعدما�صتخدامالجهازلفترةطويلة،فقمقبلذلكباإخراج

البطاريةمنجهازالتحكمعنبعد.
	tلتجنبخطرالتعر�صل�صدمةكهربائية،يجبالإقت�صارعلىتو�صيل

هذاالجهازبمقب�صكهربائيم�صتملعلىطرفحمايةاأر�صي.
	tM320يجبعدماإجراءاأعمالالخدمةاأوال�صيانةلجميعاأجزاءجهاز

اأثناءا�صتخدامهمعمري�ص.
	t.يجبعدمتغييراللمباتاأثناءا�صتخدامالجهازمعمري�ص
	t.لإت�صتخدمالمجهرالجراحياإلإاإذاكانخاليامنالعيوب

ملحوظة
ا�صتخدامملحقاتاأوكابلاتاأخرىغيرتلكالمحددةهنااأوكماهومعتمد
منقبلال�صركةالم�صنعةللمجهرالجراحيLeica M320يمكناأنيوؤدي
اإلىتزايدالإنبعاثاتالكهرومغناطي�صيةاأوانخفا�صمقاومةالت�صوي�ص.

لإيجوزا�صتخدامالمجهرالجراحيLeica M320علىمقربةمبا�صرةمن
الإأجهزةالإأخرى.واإذاتحتمت�صغيلهبالقربمناأجهزةاأخرى،فيجب

مراقبةالجهازللتاأكدمنعملهب�صكل�صليمفيهذهالو�صعية.
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مخاطرالإ�صتعمال 	1	
تحذير

خطر الوفاة من جراء �سدمة كهربائية!
	t.لإتقمبتو�صيلالمجهراإلإبمقب�صموؤر�ص

تحذير
خطر حدوث اإ�سابة ب�سبب:

الحركة الجانبية غير المحكومة لنظام الأأذرع، 	
اإمالة الحامل،  	
تعثر الأأقدام في النعال الخفيفة اأ�سفل هيكل القاعدة. 	
الكبح المفاجئ للمجهر الجراحي عند عتبة لأ يمكن  	

تجاوزها. 
	tلغر�صالنقل،احر�صدائماعلىتحريكالمجهرالجراحي

Leica M320اإلىو�صعالنقل.
	t.لإتقماأبدًابتحريكالحاملبينماالوحدةمفرودة
	tلإتقماأبدابتحريكالحاملاأومعداتالعمليةالجراحيةعلى

الكابلاتالمو�صوعةعلىالإأر�ص.
	t.ولإتقماأبداب�صحبه،Leica M320ادفعدائماالمجهرالجراحي

تحذير
خطر التعر�ص للاإ�سابة من جراء �سقوط اأنبوب العد�سة 

الثنائية! 
	t.اربطبرغيالتثبيتباإحكام

تحذير
خطر حدوث اأ�سرار بال�سبكية!

	t.لإت�صلطال�صوءفيعيناأي�صخ�ص

تحذير
لأ يُ�ستخدم في جراحات العيون.
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العلاماتوالمل�صقات 	

3
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1
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خطرالإإمالة1

2Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

مل�صقالإأفرادالمدربين

الحملالإأق�صىلحاملالوحداتالب�صرية3

4
Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

LEICA  M320  LW12/   TP12/   TC12/   F12
100  V  -  240  V       50  -  60  Hz
100  VA

MODEL

2x    T6.3    AH  250  V

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg

LEICA  M320  F12/   W12/   C12/   FP12
100  V  -  240  V       50  -  60  Hz
100  VA

MODEL

2x    T6.3    AH  250  V

مل�صقالطراز

جهازطبي

مل�صقاإلزامي-اقراأدليلالإ�صتعمالهذابعنايةقبلت�صغيلالمنتج.عنوانالويب5
للن�صخةالإإلكترونيةمندليلالإ�صتعمال.

6

(PI)



GS1
(DI)

UDIمل�صق

7METمل�صق
)الولإياتالمتحدةوكندافقط(

8��������� �������� ������ ���
�����
	�����
�����
	�������������
��� ��� ���� ������ ��� �� �
	������
������	�������	�
�
����

جهازي�صتوجبو�صفةطبية)الولإياتالمتحدةفقط(
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9

OCP 0004

INMETROمل�صقالمطابقةلموا�صفة
)البرازيلفقط(

10ANVISAرقمت�صجيل
)البرازيلفقط(

11
�������������������������
��������������������

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

مل�صقالتاأري�ص
)الولإياتالمتحدةوكندافقط(

12

125 KG

)F12(مل�صقوزنالنظام

13

 

و�صعالنقل
)F12الحاملالإأر�صي(

14

REF
SN

لوحةال�صنع
رقمالبادئة a

.Leicaرقمتجهيزةنظام b
الرقمالم�صل�صل c

رقمت�صاعدييبداأمن1لكلدفعة d
J=ال�صنة)رقمان( e

MM=ال�صهر)رقمان( f
TT=اليوم)رقمان( g
تاريخبدءالإإنتاج h
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الت�صميم 	
الحوامل 	1	

لتجميعالحامل،احر�صعلىمراعاةتعليماتالتركيبالموردة.

1،(F12)حاملاأر�صيمتحرك
ذراعاأرجوحيطويل

الموديلالمرجعيفيدليل
الإ�صتعمالالحالي

حاملاأر�صيمتحرك،2
ذراعاأرجوحيق�صير

3(W12)حاملحائطي

4(C12)قاعدةتركيببال�صقف

5(FP12)حاملاأر�صي/لوحقاعدة

حاملطاولةمزودبوحدة6
(TC12)طرفية

7(LW12)حاملحائطي

8(TP12)حاملطاولةمزودبلوح

ركيزةالوحدة*9
*اليابانفقط
)UN12-D 4K(
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الذراعالإأرجوحيوالذراعالإأفقي 	1	
الذراعالإأرجوحيوالذراعالإأفقي1

مفتاحاإمالةمدمج2
تحريكالذراعالإأرجوحيلإأعلى.

ينطفئال�صوءاأوتوماتيكيا.

TP12وTC12مفتاحالإإمالةالمدمجغيرمتاحللموديلات
.LW12و

حاملالوحداتالب�صرية 	1	
الإأغطيةالخا�صةبمغيرالتكبيريمكنتعقيمهابالبخاراأوالغاز.

مغيرالتكبير،1
كلاالجانبين،الزيادات:

40×،25،16،10،6.4

مفتاحالتحكمفيالإإ�صاءة2
ل�صبط�صدةالإإ�صاءة.

مفاتيحالتحكمفيالفلتروالغ�صاء3
ل�صبطال�صوءالإأبي�صوالفلتر
البرتقاليوالإإ�صاءةالمو�صعية.

ثقلموازنلغر�صالموازنةعند4
ا�صتخدامالعديدمنالملحقات.
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حاملالمجهر 	1	
تُتاحن�صختانمختلفتان.

مائل1

عمودي2

LW12وTP12وTC12لإيمكناإجراءالتركيبالعموديللموديلات

مقاب�صالمكابح/المكابحالمف�صلية 	1	
المكبحالمف�صلي1

ذراعلتاأمينقفلالو�صعالراأ�صي.2

و�صلةمف�صليةللموازنة3

المكبحالمف�صلي4

المكبحالمف�صلي5

مكبحالإإمالة6
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المكبحالدوار7
)الطرازالمائل(

المكبحالمف�صلي8
)TC12،TP12،LW12(

الو�صلات 	1	
مقب�صمكبحل�صبط1

المكابحالمف�صلية

المفتاحالرئي�صي2

3

USB/HDMIمقب�صالكهرباءمنفذلكابل
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الوظائف 	
الإإ�صاءة 	1	

تتاألفاإ�صاءةالمجهرالجراحيM320منلمبتيLED.وتوجدانفيحامل
الوحداتالب�صرية.

قمبت�صغيلالمفتاحالرئي�صي.1

ت�صيءلمباتاإ�صاءةLEDالبي�صاء2
فيحاملالوحداتالب�صرية.

مفتاحالتحكمفيالإإ�صاءةل�صبط3
�صدةالإإ�صاءة.

مفاتيحالتحكمفيالفلتروالغ�صاء4
ل�صبطال�صوءالإأبي�صوالفلتر
البرتقاليوالإإ�صاءةالمو�صعية.

نظامالموازنة 	1	
معالمجهرالجراحيالمتوازنM320 F12منLeica،يمكنكتحريك

الوحداتالب�صريةاإلىاأيو�صعدوناإمالةاأو�صقوط.
قمبفكالبرغي.1

اخلعالغطاءالجانبي.2

قمبفكالبراغي.3

ا�صبطالو�صعالمرغوب.4
يمكن�صبطاأربعةاأو�صاع

مختلفة.

اربطالبراغي.5

اأعدتركيبالغطاءالجانبي.6



الوظائف

15 M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03  M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03 14

اربطالبرغي.7

اأدرالذراعلتاأمينقفلالو�صع8
الراأ�صي.

ا�صبطالو�صلةالمف�صليةللموازنة9
بالن�صبةللوزنبا�صتخداممفتاح

األنكيه)مقا�ص8(.

مكابحالقدم 	1	

1 2

3

يتمتثبيتمكابحالقدمعلىكل
عجلةمنالعجلاتالإأربعبالحامل.

يتمتع�صيقالعجلةوتحريرها
با�صتخدامذراعتع�صيق/تحرير

مكبحالقدم(1).
	t/ا�صغطعلىذراعتع�صيق

تحريرمكبحالقدملإأ�صفل(3):
	t.فيتمتع�صيقمكبحالقدم
	tارفعذراعتع�صيق/تحرير

مكبحالقدم(2):
	t.فيتمتحريرمكبحالقدم
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التح�صيرقبلالجراحة 	
النقل 	1	

تنبيه
خطر الأإ�سابة بفعل حركة الذراع الأأرجوحي للخارج!

	t.لإت�صلطال�صوءفيعيناأي�صخ�ص

1	tصعالذراعالإأرجوحيفي�
و�صعاأفقي.

2	tاأحكمربطمقب�صالمكبح
لتاأمينقفلالو�صعالراأ�صي.

3	tاأدرحاملالمجهر/الوحدات
الب�صريةباتجاهالخارج.

4	t.اأحكمربطالمكبحالمف�صلي

5	t.افتحالمكبحالمف�صلي

6	tقمبطيالذراعالإأرجوحيل�صمه
معا.اأحكمربطالمكبحالمف�صلي.

7	tقارنبينمو�صعالذراع
الإأرجوحيوالعلامةالمثبتة.

8	t.اف�صلكابلالكهرباء
ملحوظة

�ضررمحتملبالكابل!ا�صحبدائما
منالقاب�ص،ولي�صمنالكابلمطلقا.

9	t.قمبتحريرمكابحالقدم
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10	tادفعالمجهرالجراحياإلىموقع
التركيبوا�صبطو�صعيته.

تنبيه
خطر اإ�سابة الأأقدام!

	tادفعدائماالجهاز
لغر�صتحريكه،ولإتقم

اأبداب�صحبه.

11	t.اأحكمربطمكابحالقدم
تنبيه

خطر تدحرج المجهر من 
تلقاء نف�سه!

	t.اأحكمربطمكابحالقدم



التح�صيرقبلالجراحة

19 M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03  M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03 18

تركيبالملحقات 	1	
تنبيه

خطر الأإ�سابة بفعل حركة الذراع الأأرجوحي لأأ�سفل! 
	t،قبلتركيبالملحقات،اأحكمربطالمكابحالمف�صلية

انظر7.1،»النقل«

تركيبالملحقات،على�صبيلالمثال،حدبةالعد�صةالعملية
ErgonOptic Dent.قمبتركيباأيملحقاتاأخرىبنف�صالطريقة.

1	t.قمبفكبرغيالتثبيت

2	tادفعالملحقفيو�صلة
التعا�صق.

3	t.اأحكمربطبرغيالتثبيت

توثيقالخرج 	1	
منفذالقاعدةCلكاميراالڤيديو

المتداولةفيالإأ�صواق

المقاب�ص 	1	
تركيبوفكالمقب�صالإأمامي 	1	1	

ملحوظة
قم بتركيب المقب�ص الأأمامي  قبل بقية الملحقات

اأغلفةالمقاب�صالرماديةقابلةللتعقيمبالبخاراأوالغاز.
ويمكنتطهيراأغلفةالمقاب�صالبي�صاء.

1	tاربطبراغيحامل
غلافالمقب�ص.

2	tاأدخلغلافالمقب�صاإلى
اأنيثبتفيمو�صعه.

3	tا�صغطعلىالزرواترك
غلافالمقب�ص.
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تركيبالمقاب�صالجانبية 	1	1	
1	t.قمبفكالمقب�ص

2	t.اخلعالغطاءمعالمفتاح

3	tافتحالحاملال�صفليللمقب�ص
منخلالفكالبراغي.

	tيمكن�صبطو�صعاإمالة
المقب�صب�صكلفردي.

4	tاأعدتركيبحاملغلاف
المقب�ص.

5	tاأدخلغلافالمقب�صاإلىاأن
يثبتفيمو�صعه.

حدبةالعد�صةالعملية 	1	
ErgonOptic Dent

تُح�صنالخ�صائ�صالعمليةفياأو�صاععملمعينة:نطاقالدوران
45°معاأنبوبالعد�صةالثنائية°180.

حدبةالعد�صةالعملية
:ErgonOptic Dent 

تطويلةب�صريةللعملبمزيدمن
الراحة.

	t،7.2للتركيب،انظر
»تركيبالملحقات«.

	1	 ErgoWedgeالملحقةالعملية
الملحقةالعمليةErgoWedgeتمنحاأنبوبالعد�صةالثنائيةالمزود

بزاويةثابتةزاويةروؤيةمتغيرةمن5°اإلى°25.

1.ErgoWedgeالملحقةالعملية

مثاليةبالإ�صتراكمعاأنبوبعد�صة2
ثنائيةمائل°45.

	t،7.2للتركيب،انظر
»تركيبالملحقات«
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العد�صاتال�صيئية 	1	
عد�صات�صيئيةثابتةودقيقةمتوفرةباأبعادبوؤريةمختلفة.

1	tاخلعالغطاءمنحامل
الوحداتالب�صرية.

2	t.اربطالعد�صةال�صيئية

3	tاأدرعد�صةالتركيزالبوؤري
الدقيقل�صبطالتركيزالبوؤري

الدقيق.

زجاجالحماية 	1	
يُ�صتخدمزجاجالحمايةلغر�صحمايةالعد�صةال�صيئية.

والزجاجقابلللتعقيمبالبخاراأوالغاز.

عد�صةالتركيزالبوؤريالدقيق:1
الطرفالبارزموجهللاأمام.

العد�صةالثابتة:2
الطرفالبارزموجهبزاوية°90

نحوالي�صاراأواليمين.

تركيباأنبوبالعد�صةالثنائية 	1	
اأنابيبالعد�صةالثنائيةالممكنا�صتخدامها:

اأنبوبعد�صةثنائية°5 - °25 	
اأنبوبعد�صةثنائيةمائل 	
اأنبوبعد�صةثنائية180°،متغير 	
اأنبوبعد�صةثنائيةم�صتقيم 	
اأنبوبعد�صةثنائيةمتغير°30 - °150 	
اأنبوبعد�صةثنائيةمائل°45 	
	 Ultra Low III ،IIاأنبوبعد�صةثنائية10° - 50°،النوع

ملحوظة
	t.»للتركيب،انظر7.2،»تركيبالملحقات

العد�صاتالعينية 		1	
العد�صاتالعينيةالممكنا�صتخدامها:

عد�صةعينية×10،قيا�صية)بالإإ�صافةاإلىالإأنبوب 	
الم�صتقيم×12.5(

عد�صةعينية×10ب�صبكةمت�صالبةل�صبطتمركزال�صورة 	
ب�صكلاأ�صهل

عد�صةعينية×12.5تعر�ص�صورةبتكبيرمماثللذلك 	
الموجودعلىال�صا�صة

1	tا�صبطالعد�صةالعينية
فيمو�صعها.

2	t.اأحكمربطالحلقةالدوارة
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�صبطالو�صعيةعلىطاولةاإجراء 		1	
العملياتالجراحية

خيارات�صبطالو�صع 	1		1	

	tحركبحر�صالمجهرالجراحيبالعموداإلىطاولةاإجراءالعمليات
الجراحيةوا�صبطو�صعيتهعلىالو�صعالمنا�صبللعمليةالجراحية

القادمة.
	t.اأحكمربطمكابحالقدم
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تركيبالمكوناتالمعقمة 		1	
تنبيه

خطر العدوى! 
	t.تجنبملام�صةالمكوناتالمعقمة
	t.احر�صعلىتوفرم�صاحةفراغكافية

	tلإتقمبتركيبالمكوناتالمعقمةاإلإقبيلالعملية
الجراحيةبقليل.

اأغلفة المقاب�ص والأأغطية الخا�سة بمغير التكبير يمكن 
تعقيمها بالبخار اأو الغاز.

	t.قمبتعقيماأغلفةالمقاب�صوالإأغطيةبعدالإ�صتخدام

1	tاأدخلغلافالمقب�صاإلى
اأنيثبتفيمو�صعه.

2	t.قمبتثبيتالإأغطية

3	tقمبتركيبزجاجالحمايةعلى
العد�صةال�صيئية.الطرفالبارز
موجهللاأمام)عد�صةالتركيز
البوؤريالدقيق(اأوبزاوية°90

للي�صار/اليمين)العد�صات
ال�صيئيةالثابتة(.

تركيبال�صاتر 		1	
تنبيه

خطر ال�سخونة المفرطة! 
	tلإتقمبلفال�صاترحول

المجهرباإحكام�صديد.
يجباأنتكونالم�صافة
بينالمجهروال�صاتر

20�صم.

موازنةالذراعالإأرجوحي 		1	
للتعرفعلىاأعمالالتح�صيرالعامة،انظرالف�صل6.2،»نظامالموازنة«.
تحققاأي�صامنحركةالذراعالإأرجوحيقبل�صبطو�صعيةالمجهرعلى

المري�ص.

�صبطالم�صافةبينالحدقتين 		1	
	tانظرفيالعد�صاتالعينية.تبعا

للموديل،حركالإأنبوبيدويااأو
با�صتخداممفتاحالإإدارةاإلىاأن

يظهرنطاقدائري.

فح�صالإإ�صاءة 		1	
	tاأدرالمفتاحالدوارمنو�صع

ال�صفراإلىو�صعالحدالإأق�صى
لل�صطوع.

	t،6.1للتعرفعلىاأعمالالتح�صيرالعامة،انظرالف�صل
»الإإ�صاءة«.

	tافح�صاأي�صادرجةال�صطوعوالفلاترقبل�صبطو�صعية
المجهرعلىالمري�ص.
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تغييرملحقاتالمجهرالجراحي 		1	
وموازنةالذراعالإأرجوحي

تحذير
خطر الأإ�سابة! 

	tاحر�صدائماعلىتاأمينقفلالذراعالإأرجوحيقبلتعديل
التجهيزات.

	tعندتغييرالملحقاتتاأكدمنموازنةالذراعالإأرجوحيمرة
اأخرى.

�صبطا�صتتبابالبوؤرتينمع 		1	
الكاميراوال�صا�صة

ا�صتتبابالبوؤرتينيعنياأنتظلالحدةثابتةعلىامتدادنطاق
التكبيرباأكمله.

	t.ا�صبطاإعداداتالديوبتربدقةوب�صكلمنف�صللكلاالعينين

1	tصعقطعةمنالورقمكتوب�
عليهاتحتالعد�صةال�صيئية.

2	t.(40×)التكبيرالإأق�صى

3	tاجعلالكتابةالموجودةعلى
الورقةفيمو�صعالتركيز
البوؤريالحادعلىال�صا�صة.

4	tدونالنظراإلىالعد�صات
العينية،ا�صبطالحدالإأدنى

للتكبير(×6.4).
يجباأنتظلال�صورة

المعرو�صةعلىال�صا�صةحادة!

5	tقمبتحويلالت�صحيح
الديوبتريعلىالعد�صات

اإلى"5+".
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6	tانظرفيالعد�صاتالعينية.قم
بتدويركلعد�صةعينيةعلى

حدةفياتجاهعقاربال�صاعة،
فيالإتجاه"5–"،اإلىاأنترى
كلعينالكتابةبتركيزبوؤري

حاد.

7	tا�صبطالتكبيرالإأق�صى
.(40×)

8	tاجعلالكتابةالموجودةعلى
الورقةفيمو�صعالتركيز

البوؤري.

9	tاقلبو�صاداتالإأعينحتى
الم�صافةالمرغوبة.

يجبعندئذاأنتظلالكتابةحادةعندماتقومبتغييرالتكبير.
	t.واإذالمتكنكذلك،فكررالإإجراء

�صبطا�صتتبابالبوؤرتينبدون 		1	
الكاميراوال�صا�صة

ا�صتتبابالبوؤرتينيعنياأنتظلالحدةثابتةعلىامتدادنطاق
التكبيرباأكمله.

	t.ا�صبطاإعداداتالديوبتربدقةوب�صكلمنف�صللكلاالعينين

اإعداد الديوبتر ال�سخ�سي معروف:

	tا�صبطالت�صحيحالديوبتريعلى
العد�صاتالعينية.

اإعداد الديوبتر ال�سخ�سي غير معروف:

1	tا�صبطاإعدادالديوبترعلى
العد�صةعلىالقيمة0.

2	tصعقطعةمنالورقمكتوب�
عليهاتحتالعد�صةال�صيئية.

3	tا�صبطالتكبيرالإأق�صى
.(40×)

4	tاجعلالكتابةالموجودةعلى
الورقةفيمو�صعالتركيز

البوؤري.
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5	tدونالنظراإلىالعد�صات
العينية،ا�صبطالحدالإأدنى

للتكبير(×6.4).

6	tقمبتحويلالت�صحيح
الديوبتريعلىالعد�صاتاإلى

."+5"

7	tانظرفيالعد�صاتالعينية.قم
بتدويركلعد�صةعينيةعلى

حدةفياتجاهعقاربال�صاعة،
فيالإتجاه"5–"،اإلىاأنترى
كلعينالكتابةبتركيزبوؤري

حاد.

8	tا�صبطالتكبيرالإأق�صى
.(40×)

9	tاقلبو�صاداتالإأعينحتى
الم�صافةالمرغوبة.

يجبعندئذاأنتظلالكتابةحادةعندماتقومبتغييرالتكبير.
	t.واإذالمتكنكذلك،فكررالإإجراء

افح�صجهازالتحكمعن 		1	
بعدوالكاميرا

	tعلىجهازالتحكمعن ا�صغط
علىكاميراالڤيديو بعداأو

لإلتقاطال�صورالثابتة.
ت�صدراإ�صارة�صوتية.

	tعلىجهازالتحكمعن ا�صغط
علىكاميراالڤيديولبدء بعداأو

ت�صجيلاتالڤيديو.
ت�صدراإ�صارة�صوتية.

	t لإإنهاءت�صجيلالڤيديو،ا�صغط
علىجهازالتحكمعنبعداأو

علىكاميراالڤيديو.
ت�صدراإ�صارة�صوتية.
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لإئحةالفحو�صاتقبلالجراحة 		1	
	tتاأكدممايليقبل�صبطو�صعيةالمجهرالجراحيعلى

المري�ص.

مكابحالقدممحكمةالربط 	
التثبيتال�صحيحلجميعالإأجزاءوالملحقات 	
�صبطالو�صعيةب�صكل�صليمعلىطاولةاإجراءالعملياتالجراحية 	
تركيبالمكوناتالمعقمةوالغلافالمعقم 	
الإإ�صاءةتعملب�صكل�صليم 	
جهازالتحكمعنبعدوالكاميرايعملانب�صكل�صليم 	
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الت�صغيل 	
بدءالت�صغيل 	1	

تحذير
خطر الوفاة من جراء التعر�ص ل�سدمة كهربائية!

	t.لإتقمبتو�صيلالمجهراإلإبمقب�صموؤر�ص

تنبيه
يجباأنتتوافقالتجهيزاتالإإ�صافيةالمت�صلةبالجهازالكهربائي

IEC 60950ذاتال�صلة)مثلاISOاأوIECالطبيمعموا�صفات
اأوIEC62368لتجهيزاتمعالجةالبيانات(.

يجباألإيتجاوزطولكابلHDMIمقدار10متر.
	t.عاليةالجودةHDMIاقت�صرعلىا�صتخدامكابلات

.LeicaمنHDMIتُتاحكابلات

اقت�صرعلىا�صتخدامال�صا�صاتالمعتمدةللاأغرا�صالطبيةاأو
.Leicaالمزودةبمحولعازل.تُتاحالمحولإتالعازلةمن

1	t.اخلعغطاءالذراعالإأفقي

2	tقمبتو�صيلكابلالكهرباءفي
الذراعالإأفقيوثبتهبا�صتخدام

رابطاتالكابلات.

3	tHDMIقمبتو�صيلكابل
وكابلUSB)اختياري(في

الذراعالإأفقيوثبتهبا�صتخدام
رابطاتالكابلات.

4	tاربطغطاءالذراعالإأفقي
واأحكمربطه.

5	tHDMIقمبتو�صيلكابل
ب�صا�صةمراقبةاأو�صا�صة

منا�صبة.

6	tUSBقمبتو�صيلكابل
)اختياري(بجهازالكمبيوتر.

7	t.قمبتو�صيلكابلالكهرباء

8	t.قمبت�صغيلالمفتاحالرئي�صي

9	tLEDت�صيءلمباتاإ�صاءة
البي�صاءفيحاملالوحدات

الب�صرية.
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	1	 LEDصبطت�صميمم�صباحالإإ�صاءة�
هناكخم�صةم�صتوياتمختلفةللاإعتام.

1	t.قمبت�صغيلالمفتاحالرئي�صي

2	t.اخلعغطاءالذراعالإأفقي

3	tبا�صتخدامقلمحبرجاف
اأواأياأداةم�صابهة،ا�صغطعلى
المفتاححتىيتمالو�صولاإلى

م�صتوىالإإعتامالمرغوب.

4	tاربطغطاءالذراعالإأفقي
واأحكمربطه.

�صبطم�صافةالعمل 	1	
1	tالتركيزالبوؤريالتقريبيعن

طريقرفعوخف�صالمجهر.

2	tالتركيزالبوؤريالدقيقعن
طريقعد�صةالتركيزالبوؤري

الدقيق.

	tاإذاتعطلتعد�صةالتركيزالبوؤريالدقيق،فا�صبطالتركيز
البوؤرييدويامنخلالتحريكحاملالوحداتالب�صرية

لإأعلىولإأ�صفل.

ملحوظة
وظائفالطوارئاليدويةمتاحةللتركيزالبوؤري.

	t.يمكنالتغلبعلىقوةالمكابحبالقوةالع�صلية
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�صبطالإإ�صاءة 	1	
تحذير

خطر حدوث اأ�سرار بال�سبكية! 
	t.لإت�صلطالإأ�صواءفياأعيناأي�صخ�ص

1	tا�صبطم�صتوىالإإ�صاءة
المرغوب.

2	tاخترالفلترالمرغوباأووظيفة
الغ�صاء:

ال�صوءالإأبي�ص 
الفلترالبرتقالي 

الإإ�صاءةالمو�صعية  

فيحالةتعطلمروحةتبريدالإإ�صاءة،ي�صدراإنذار�صوتي
)�صفيرق�صيركل5ثوانٍ،وي�صتمرلمدة5دقائق(.

تعديلالتجهيزاأثناءالعمليةالجراحية 	1	
تحذير

	tقبلتعديلالتجهيزاأثناءالعمليةالجراحية،قماأولإبتحريك
المجهربعيداعننطاقاإجراءالعمليةالجراحيةوقمبتاأمين

قفلالذراعالإأرجوحي.

تحذير
	tبعدتعديلالتجهيزات،احر�صدائماعلىاإعادةموازنةالمجهر

علىالذراعالإأرجوحي.

فيحالةو�صولثرم�صتورعلىالم�صفوفةLED 2اإلىدرجة
حرارة85°م،ي�صدراإنذار�صوتي)2�صوت�صفارةق�صيرةكل

5ثوانٍ(وبعد5دقائقمن�صدورالإإنذارتنقطعالإإ�صاءة
.LED الرئي�صيةللمبتي

وقفالت�صغيل 	1	
فقدان محتمل للبيانات!

	tقبلوقفت�صغيلالمجهرالجراحي،قمباإنهاءاإجراءت�صجيل
الڤيديو.

ا�صبطالمجهرالجراحيعلىو�صع1
النقل)انظر7.1،»النقل«(.

اأوقفالمجهرالجراحيمنخلال2
المفتاحالرئي�صي.



الت�صغيل

31 M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03  M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03 30

اأنابيبثنائيةالعين 	1	
اأنبوبعد�صةثنائية°5 - 1°25

اأنبوبعد�صةثنائيةمائل2

اأنبوبعد�صةثنائية180°،متغير3

اأنبوبعد�صةثنائيةم�صتقيم4

اأنبوبعد�صةثنائية،متغير5
°150 - °30

اأنبوبعد�صةثنائيةمائل6°45

اأنبوبعد�صةثنائية°10 - °50،7
Ultra Low III ،IIالنوع

للتركيب،انظر7.2،»تركيبالملحقات«.

الفلترالبرتقاليالخارجي 	1	
يقومبفلترةاأجزاءالطيفال�صوئيالتيت�صببالمعالجةال�صريعة

لمُركبالإأ�صنان.

الفلترالبرتقاليالخارجي:
ملحقاإ�صافيلطبالإأ�صنان.

ملحوظة
	t.للتركيب،ارجعاإلىدليلالتجميعالمنف�صلالمورد

غ�صاءالقزحيةالمزدوج 	1	
لزيادةعمقالمجال

للتركيب،انظر7.2،»تركيبالملحقات«.
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كاميراالڤيديو 	
المعلومات 	1	

مجموعة التوريدات القيا�سية
جهازالتحكمعنبعد 	
	 SDبطاقة

الملحقات الأختيارية:
كابلUSB،10متر 	
كابلHDMI،10متر 	
	 USB WiFiدونجل

المتطلبات
منفذHDMI:�صا�صةاأوتليفزيونداعملخا�صيةHDMIم�صبوطعلىمعيارFull HD)1080بيك�صل(اأوUltra HD  / 4K)2160بيك�صل( 	

و/اأو
	 USB 3.0كمبيوترمزودبمو�صل:USBمنفذ

الق�سم المعرو�ص ب�سكل فعال

لإتظهرال�صورةالحيةوال�صورةالملتقطةنف�صالق�صمالذييراه
المرءعندالنظرمنخلالالعد�صاتالعينية.

لتب�صيطعملية�صبطتمركزال�صورة،قمبتركيبعد�صةعينية×10
ب�صبكةمت�صالبة.

عد�صةعينية×10
عد�صةعينية×12.5

ن�صبةالإأبعاد4:3
ن�صبةالإأبعاد16:9

ق�صم4:3

ق�صم16:9
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	1	 SDبطاقةالذاكرة
لأ يمكن تن�سيق بطاقة ذاكرة SD في كاميرا الڤيديو. 

	t.قمبتن�صيقهاعلىجهازكمبيوتراأوكاميرارقميةخارجية
كاميراالڤيديوم�صممةلإ�صتيعاببطاقاتذاكرةSDب�صعة 	

حتى1تيرابايت.
وتن�صح�صركةLeicaبا�صتخدامبطاقاتذاكرةSDمن 	

SanDisk)فئةال�صرعةUHS-3اأواأف�صل(.

1	t.ادفعالغطاءالقلابلإأ�صفل
	tفيSDاأدخلبطاقةالذاكرة

كاميراالڤيديو.

2	tللداخلSDادفعبطاقةالذاكرة
وقمباإزالتها.

لإتقمباإزالةبطاقةالذاكرةSDبينمات�صجيلالڤيديوم�صغل.

جهازالتحكمعنبعد 	1	
تغييرالبطارية 	1	1	

1	tاخلعوليجةالبطاريةمن
الجانبالخلفي.

2	t.قمبتغييرالبطارية
)بطاريةقر�صيةمنالنوع

)CR2032
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عر�صعام 	1	1	

1

2

3

4

5

6 13

12

11
10

9

8

7

اإجراءال�صبطلموازنةاللونالإأبي�ص 1
SDحفظال�صورةالثابتةعلىبطاقة 2

نمطال�صورالم�صغرة/نمطالعر�صالمبا�صر 3
اإجراءاقترانجهازالتحكمعنبعد 4

ALCمفاتيحالإأ�صهمللتنقل/النمط 5
الدخولاإلى/الخروجمنقائمةالكاميرا/ 6 

نمطالعر�صالمبا�صر
ت�صغيل/اإيقافت�صجيلالڤيديو 7

تجميدالعر�صالمبا�صر/ت�صغيلالڤيديو/ 8 
اإيقافالڤيديوالموؤقت

عر�ص/اإخفاءقائمةالمعلومات 9
مفاتيحالإأ�صهمللتنقل/القائمةال�صريعة 10

زرالموافقةOK/التاأكيد 11
مفتاحال�صهمللتنقل/نمطالفلترالبرتقالي 12
مفتاحال�صهمللتنقل/نمطالإلتقاطللكاميرا 13

القائمةالمعرو�صةعلىال�صا�صة 	1	
قائمة الكاميرا

1	tقمبتوجيهجهازالتحكم
عنبعدنحوالكاميرا.

2	tقمبا�صتدعاءقائمةالكاميرا
. بوا�صطةالزر

3	tقمبالتنقلبوا�صطةمفاتيح
الإأ�صهم.

4	t.للتاأكيد ا�صغطعلى
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اللون)موازنةاللونالإأبي�ص( 	1	1	
ا�صتخدممخططاللونالإأبي�صاأوالرماديالمحايدل�صبطموازنة

اللونالإأبي�صيدويا.

	t"WB"صعورقةبي�صاءمحايدةاأومخططارمادياتحتالتركيزالبوؤريللمجهر.ا�صغطعلىالزر�
بجهازالتحكمعنبعد.

موازنة اللون الأأبي�ص يدويا )مو�سى بها(

	tيدوي(لإختيارنمطموازنة(“MANUAL”اختر
اللونالإأبي�صيدويا(WB mode)-مو�صىبه.

	tصعورقةبي�صاءمحايدةاأومخططارمادياتحت�
التركيزالبوؤريللمجهر.

	t)صبطموازنةاللونالإأبي�ص�(“SET WB”اختر
‘RED LEVEL’ثما�صبط. وا�صغطعلى
‘BLUE LEVEL’م�صتوىاللونالإأحمر(و(
)م�صتوىاللونالإأزرق(ح�صبالحاجة.

موازنة اللون الأأبي�ص اأوتوماتيكيا

	tاأوتوماتيكي(ل�صبطموازنةاللون(“AUTO”اختر
الإأبي�صاأوتوماتيكيا.يتم�صبطموازنةاللون

الإأبي�صاأوتوماتيكيافيالوقتالفعلي.

Exposure)التعر�ص( 	1	1	

التعر�ص اليدوي

	tيدوي(ل�صبطو�صع("MANUAL"اختر
التعر�صاليدوي.

	t"EXPOSURE"قمبت�صحيحالقيملإأو�صاع
"GAMMA"التعزيز(و("GAIN"و)التعر�ص(

)جاما(.

التعر�ص الأأوتوماتيكي

	tاأوتوماتيكي(ل�صبطو�صع("AUTO"اختر
التعر�صالإأوتوماتيكي.

	t"BRIGHTNESS"قمبت�صحيحالقيملإأو�صاع
)ال�صطوع(و"GAMMA")جاما(.
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(ALC) التحكم الأأوتوماتيكي في الأإ�ساءة

	tل�صبطو�صعالتعر�صالإأوتوماتيكي،يمكن
:“ALC”اختيار5اأنواعمن

 ”NO MASK“ )دون قناع( و ”GRID“ )�سبكة( 
 “M CIRCLE” دائرة �سغيرة( و( “S CIRCLE” و 

)دائرة متو�سطة( و ”L CIRCLE“ )دائرة كبيرة(

يتم�صبطالتعر�صاأوتوماتيكيابناءًعلىال�صورةالكاملةالتيتظهرعلىال�صا�صة.دونقناع

يتم�صبطالتعر�صاأوتوماتيكيابناءًعلىال�صبكة)ال�صبكات(المختارة.�صبكة

يتم�صبطالتعر�صاأوتوماتيكيابناءًعلىالدائرة�صغيرةالحجم(”S CIRCLE“)،دائرة�صغيرة
كماهومبينعلىال�صا�صة.

يتم�صبطالتعر�صاأوتوماتيكيابناءًعلىالدائرةمتو�صطةالحجم(”M CIRCLE“)،دائرةمتو�صطة
كماهومبينعلىال�صا�صة.

يتم�صبطالتعر�صاأوتوماتيكيابناءًعلىالدائرةكبيرةالحجم(”L CIRCLE“)،دائرةكبيرة
كماهومبينعلىال�صا�صة.
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Resolution)درجةالو�صوح( 	1	1	

تنطبقدرجةالو�صوح3840x2160و2704x2028علىكاميرا
الڤيديو4Kفقط

منظر مبا�سر

	t.اختردرجةالو�صوحللمنظرالمبا�صر

�سورة ملتقطة

	t.اختردرجةالو�صوحلل�صورةالثابتة
	t.اختردرجةالجودةلل�صورةالثابتة

فيلم

	t.اختردرجةالو�صوحلملفالڤيديو
	t.اختردرجةالجودةلملفالڤيديو
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اإعدادالكاميرا 	1	1	
Capture mode )نمط الألتقاط(

	t:اخترنمطالإلتقاطلل�صورةالثابتة
Normal)عادي(:نمطالإلتقاطالعادي)مو�صىبه( 	
Burst)مجموعة�صور(:�صيتمالتقاط3�صورمتتالية 	

Set date/time )�سبط التاريخ/الوقت(

	t:ا�صبطالتاريخ/الوقتواخترن�صقالعر�ص
”DMY“=يوم/�صهر/�صنة.24�صاعة 	
”MDY“=�صهر/يوم/�صنة.12�صاعة)�صباحًا/م�صاءً( 	
”YMD“=�صنة/�صهر/يوم.24�صاعة 	

Show date/time )عر�ص التاريخ/الوقت(

	t:)عر�صالتاريخ/الوقت(Show Date/Timeاخترخيار
Show)عر�ص(:يمكنعر�صالتاريخ/الوقتاأثناءت�صغيل 	

�صورةثابتةاأوڤيديوم�صجل.

Show filename )عر�ص ا�سم الملف(

	t:)عر�صا�صمالملف(Show Filenameاخترخيار
Show)عر�ص(:يمكنعر�صا�صمالملفاأثناءت�صغيل 	

�صورةثابتةاأوڤيديوم�صجل.
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الواجهات

	t.WiFiلنقلالبياناتاأووظيفةUSBا�صبطنمط

)USB نمط( USB Mode
Device)الجهاز(:ا�صبطUSBعلىنمطالجهاز 	

للتو�صيلبكمبيوترلغر�صنقلالبيانات.
Host)م�صيف(:ا�صبطUSBعلىنمطالم�صيف 	

للتو�صيلبدونجلWiFiلغر�صالبث

:)WiFi نقطة و�سول( WiFi AP
	 .WiFiاإيقاف(:تعطيلالكاميراكنقطةو�صول(OFF
	 .WiFiت�صغيل(:اإتاحةالكاميراكنقطةو�صول(ON
	 WiFiلنقطةو�صولSSIDا�صبطمعرف:SSIDمعرف

)ا�صمال�صبكة(.
	 .WiFiكلمةالمرور:ا�صبطكلمةمرورنقطةو�صول

LEICA_M320:الإفترا�صيSSIDمعرف
LEICA_M320:كلمةالمرورالإفترا�صية

ينطبقنمطالجهازعلىمنفذUSBمعالذراعالإأفقيفقط.
ينطبقنمطالم�صيفعلىمنفذUSBمعكاميراالڤيديو

فقط.

Orientation )الأتجاه(

	t:اخترخياراتجاهال�صورة
Normal)عادي(:الإتجاهالإأ�صلي 	
Flip Horizontal)قَلباأفقي(:تنعك�صال�صورةاأفقيًا 	
Flip Vertical)قَلبراأ�صي(:تنعك�صال�صورةراأ�صيًا 	
Flip Both)قَلببالإتجاهين(:يتمتدويرال�صورة 	

بزاوية⁰180

Audio/beep )اإ�سارة �سوتية/�سافرة(

	tت�صغيل(لإإ�صداراإ�صارة�صوتيةعندالتقاط(“ON”اختر
�صورثابتةاأوبدءت�صجيلاتڤيديو.
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Show Logo )عر�ص ال�سعار(

	tعلى“Leica”عر�ص(لإإظهار�صعار(“SHOW”اختر
.“Live”المنظرالمبا�صر

اأيقونة الحالة
	tعر�ص(لإإظهاراأيقوناتالحالةفي(“SHOW”اختر

الجانبالعلويالإأيمنمنال�صا�صة.

لنيتماإخفاءحالةالإأيقونةالتالية:

مبينتمكين�صبكةالوايفاي

SDمبينعدموجودبطاقة

مبينانخفا�صم�صاحةالقر�ص

اإعادة �سبط الكاميرا

	tلإإعادةجميعاإعداداتكاميراالڤيديو ا�صغطعلى
اإلىاإعداداتالم�صنع.
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اإعدادالم�صتخدم)الإإعداداتالمحددةمنقبلالم�صتخدم( 	1	1	
Menu color )لون القائمة(

	t:اخترمخططالإألوانللقائمة
”RED“)اأحمر(:اللونالإفترا�صي 	
”BLUE“)اأزرق(:اللونالبديل 	

Show capture )عر�ص ال�سورة الملتقطة(

	t:اخترنمطومدةعر�صال�صورةبعدالتقاطها
”OFF“)اإيقاف( 	
”SEC 1 “)ثانيةواحدة( 	
”3SEC“)3ثوان( 	

Show menu )عر�ص القائمة(

	t:اخترمدةعر�صقائمةالكاميراعلىال�صا�صة
”SEC 15 “)15ثانية( 	
”SEC 30 “)30ثانية( 	
”INFINITE“)غيرمحدودة( 	

Language )اللغة(

	t.اختراللغة
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Set filename )�سبط ا�سم الملف(

	tا�صبطاأول4حروفمناأ�صماءالملفاتبا�صتخدام
لوحةالمفاتيحالإفترا�صيةلل�صورالثابتةالملتقطة

وت�صجيلالڤيديو.
�صيتمحفظجميعالملفاتفيمجلد،حيثيتم
اإن�صاءا�صمالمجلدبناءعلىمجموعةا�صمالملف.

m320=مثلامجموعةا�صمالملف
m32000001.JPG=ا�صمالملف

100m320_ =ا�صمالمجلد

الخدمة

للا�صتخدامفياأعمال
الخدمةفقط

)SD اإخراج بطاقة( Eject SD Card

	tمنالكاميراSDقبلاإزالةبطاقة)SDاإخراجبطاقة(‘EJECT SD CARD’اختر

.SDقبلاإزالتهالتجنبتلفبطاقةSDاأخرجدائمًابطاقة
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القائمةال�صريعة 	1	1	
نمط نقل الملف

	t“QUICK MENU”لإ�صتدعاء ا�صغطعلى
)القائمةال�صريعة(.

	t“FILE TRANSFER”لإختيار  ا�صتخدم
. )نقلالملف(،وا�صغطعلى

فينمط”FILE TRANSFER“)نقلالملف(،�صوف
تظهربطاقةSDعلىاأنها»قر�صقابلللاإزالة«
علىالكمبيوتر،ويمكنن�صخالملفاتمنبطاقة

SDول�صقهاعلىجهازالكمبيوترالمحلي.

ينطبقعلىمنفذUSBمعالذراعالإأفقيفقط.

Set filename )�سبط ا�سم الملف(

	t)مجموعةا�صمالملف(“SET FILENAME”اختر
“SET FILENAME”للدخولاإلىقائمة

)مجموعةا�صمالملف(.

ارجعاإلىق�صم»مجموعةا�صمالملف«
في�صفحة40
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Wifi البث/نقل البيانات عبر �سبكة

	t.IVC3علىUSBفيمنفذWiFiاأدخلدونجل
	tت�صغيلالبثعبر(“WIFI STREAMING ON”اختر

.�صتعملالكاميرا �صبكةWIFI(وا�صغطعلى
ك�صيرفرRTSPوتقومببثالمنظر»المبا�صر«الم�صجل.

	tت�صغيلالبث(“WIFI STREAMING ON”عندمايظهر
RTSPصوفتعملالكاميراك�صيرفر�،)WIFIعبر�صبكة

وتقومببثالمنظر»المبا�صر«.
	tقمبتو�صيلالكمبيوتر/الهاتفالخا�صبكب�صبكة

WiFiللكاميرا.
	t.في�صا�صةالمعلوماتSSIDيمكنالعثورعلىمعرف
	tيمكنللم�صتخدما�صتخدامالتطبيقالذييدعم

rtsp/tcp)مثلاpotplayer،vlc(لعر�صالبثمن
URL خلالالدخولاإلىعنوان

rtps://192.168.2.1:8554/video
	tاإيقافالبث(“WIFI STREAMING OFF”ا�صبطعلى

لوقفالبث. عبر�صبكةWIFI(منخلالال�صغطعلى
يجباإدخالبطاقةSDلبدءوظيفةالبث/

.Wifiنقلالبياناتعبر�صبكة
لإت�صتطيعالكاميراو�صع�صورةملتقطةثابتة
اأوت�صجيلعلىبطاقةSDفيظلتمكينوظيفة

.Wifiالبثعبر�صبكة

Wifiالبرنامجالمو�صىبهللبثعبر�صبكة
	 Leicaالتطبيقالمطورمن-iOSنظام

VLCوبرنامج
نظامAndroid-التطبيقالمطورمن 	

VLCوبرنامجLeica
نظامWindows-برنامجVLCوبرنامج 	

potplayer
البرنامجالمو�صىبهلنقلالبياناتعبر

:Wifiصبكة�
	 Leicaالتطبيقالمطورمن-iOSنظام
	 Leicaالتطبيقالمطورمن-Androidنظام

التحكم الأأوتوماتيكي في الأإ�ساءة

	t:ALCلإختيارالنمط ا�صغطعلى
 ”NO MASK“ )دون قناع( و ”GRID“ )�سبكة( 

 “M CIRCLE” دائرة �سغيرة( و( “S CIRCLE” و 
)دائرة متو�سطة( و ”L CIRCLE“ )دائرة كبيرة(

نمط الكاميرا

	t:لإختيارنمطالإلتقاطللكاميرا ا�صغطعلى
”NORMAL“)عادي(:التقاط�صورةواحدة. 	
”BURST“)مجموعة�صور(:التقاط3�صور. 	
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موازنة اللون الأأبي�ص )الفلتر البرتقالي(

	tلتطبيقملفتعريفاللونالمحدد ا�صغطعلى
م�صبقًالت�صحيحموازنةاللونالإأبي�صللفلتر

 البرتقاليوا�صغطعلى

الإلتقاط 	1	1	
ال�سور

1	tعلىجهازالتحكم ا�صغط
علىكاميرا عنبعداأو

الڤيديولإلتقاطال�صورالثابتة.
ت�صدراإ�صارة�صوتية.

يمكننقلالملفاتاإلىالكمبيوتر2
منخلال:

	tمنالكاميراSD1.اإخراجبطاقة
واإدخالبطاقةSDفيقارئ
بطاقةSDعلىالكمبيوتر.

3	tالدخولفينمط
”FILE TRANSFER“)نقلالملف(
و�صوفتظهربطاقةSDعلى

اأنها»قر�صقابلللاإزالة«
علىالكمبيوتر.

الڤيديوهات

1	tعلىجهازالتحكم ا�صغط
علىكاميرا عنبعداأو

الڤيديولبدءت�صجيلالڤيديو.
ت�صدراإ�صارة�صوتية.

يمكننقلالملفاتاإلىالكمبيوتر2
منخلال:

	tمنالكاميراSD1.اإخراجبطاقة
واإدخالبطاقةSDفيقارئ
بطاقةSDعلىالكمبيوتر.

3	tالدخولفينمط
”FILE TRANSFER“)نقلالملف(
و�صوفتظهربطاقةSDعلى

اأنها»قر�صقابلللاإزالة«
علىالكمبيوتر.

.Wifiفيظلتمكينوظيفةالبثعبر�صبكةSDلإت�صتطيعالكاميراو�صع�صورةملتقطةثابتةاأوت�صجيلعلىبطاقة
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عر�ص ال�سور

1	tللدخولاإلى ا�صغطعلى
نمطال�صورالم�صغرة.

2	tقمبالتنقلبا�صتخدام
مفاتيحالإأ�صهم.

	tلإختيار ا�صغطعلى
ال�صورة.

3

4	tصيتمعر�صال�صورة�
المختارةعلىكاملال�صا�صة.

عر�ص الڤيديوهات

1	tللدخول ا�صغطعلى
اإلىنمطال�صورالم�صغرة.

2	tقمبالتنقلبا�صتخدام
مفاتيحالإأ�صهم.

	tلت�صغيل ا�صغطعلى
الڤيديو.

3
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حذف الملفات
1	tللدخولاإلى ا�صغطعلى

نمطال�صورالم�صغرة.

2	tقمبالتنقلبا�صتخدام
مفاتيحالإأ�صهم.

	tلإختيار ا�صغطعلى
ال�صورةالمرادحذفها.

3

4

قمبتاأكيدا�صمالملفاللازمحذفه.
	t.نهائيًاSDموافق(لحذفالملفمنبطاقة(“OK”اختر
	t.اإلغاء(لإإلغاءعمليةحذفالملف(“CANCEL”اختر

مزاوجةجهازالتحكمعنبعد 	1	1	
ت�صمحمزاوجةجهازالتحكمعنبعدللكاميرابالإ�صتجابةفقط
لجهازالتحكمعنبعدالمحدد،الذيتمم�صبقًاعملمزاوجةله

معالكاميرا.
ويكونهذامفيدًاعندوجودعدةكاميراتواأجهزةتحكمعنبُعد

فينف�صالغرفة.

1	tلبدءاأواإنهاء ا�صغطعلى
عمليةالمزاوجة.

	tا�صغطوا�صتمرفيال�صغطعلى
الزربجهازالتحكمعنبعد،
لتحديدزرالمزاوجة،اإلىاأن
تظهرر�صالةالتاأكيدعلى

ال�صا�صة.
2

01

03

05 06

02

04

09
1008

11 12

07

يمكنا�صتخدامجميعالإأزرار
لهذا (01-12)ماعداالزر

الغر�ص.
عندالإنتهاء�صيتماإ�صدار�صوت

»�صفارة«و�صوفت�صتجيبالكاميرا
فقطلجهازالتحكمعنبعدالمحدد

بعدعمليةالمزاوجة.

مناأجلتحقيقمزاوجةناجحةوتجنباإجراءمزاوجةبطريق
الخطاأ،يجبتنفيذالخطوةالثانيةفيغ�صون4ثوان.

	tانتهاءالمهلة(بعد4ثوانٍ،فا�صغط("timeout"اإذاتمعر�ص
علىالزر"Pair")مزاوجة(مرةاأخرىلبدءالعملية.
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تحويلدرجةالو�صوحالمبا�صرة 	1	1	
1920x10802704وx20283840وx2160من�صاأنهتحويلدرجةالو�صوحبين وتثبيتهفيظلال�صغطمرةواحدةعلى ال�صغطعلى

.1920x1440و

ا�صغطوثبت

ا�صغطواترك
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العنايةوال�صيانة 		
.Leica Microsystemsنو�صيباإبرامعقدخدمةمعخدمة

تعليماتالعناية 	1		
	t.صعغطاءحمايةمنالإأتربةعلىالجهازاأثناءفتراتالراحةفيالعمل�
	t.احفظالملحقاتفيمكانخالمنالإأتربةفيحالةعدما�صتخدامها
	t.قمباإزالةالإأتربةبا�صتخداممنفاخوفر�صاةناعمة
	t.قمبتنظيفالعد�صاتال�صيئيةوالعد�صاتالإأخرىبقطعقما�صخا�صةلتنظيفالوحداتالب�صريةوكحولنقي
	t.احر�صعلىحمايةالمجهرالجراحيوالملحقاتمنالرطوبةوالإأبخرةوالإأحما�صوالقلوياتوالموادالإأكالة
	t.لإتحفظاأيموادكيميائيةبالقربمنالإأجهزة
	t.احر�صعلىحمايةالمجهرالجراحيمنالإ�صتعمالغيرال�صحيح
	tلإتقمبتركيبقواب�صالإأجهزةالإأخرىاأوفكالإأنظمةالب�صريةوالإأجزاءالميكانيكيةاإلإفيحالةوجودتعليمات�صريحةخا�صةبالقيام

بذلكفيدليلالإ�صتعمالهذا.
	t.احر�صعلىحمايةالمجهرالجراحيمنالزيوتوال�صحوم
	t.لإتقممطلقابتزييتاأوت�صحيمالإأ�صطحالدليليةاأوالإأجزاءالميكانيكية
	t.قمباإزالةالإت�صاخاتالخ�صنةبا�صتخدامقطعةقما�صما�صةتُ�صتخدملمرةواحدة
	t:لتعقيمالمجهرالجراحي،ا�صتخدممركباتمنمجموعةمطهراتالإأ�صطحالتيتعتمدعلىالمكوناتالفعالةالتالية

الإألدهيدات 	
الكحوليات 	
مركباتالإأمونيومالرباعية 	

نظرا لوجود احتمالية حدوث تلفيات بالخامات، لأ تقم اأبدا با�ستخدام المنتجات التي تقوم على اأ�سا�ص:
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المركباتالباعثةللهالوجين 	
الإأحما�صالع�صويةالقوية 	
المركباتالباعثةللاأك�صجين 	
	t.اتبعالتعليماتال�صادرةعنالجهةال�صانعةللمطهرات
	t.Leicaنو�صيباإبرامعقدخدمةمعخدمة

ال�صيانة 	1		
	t.احفظالملحقاتبعيداعنالإأتربةفيحالةعدما�صتخدامها،مثلاحمايتهابا�صتخدامغطاءحمايةمنالإأتربة
	t.قمباإزالةالإأتربةبوا�صطةم�صخةكرويةمطاطيةعاملةبالهواءالم�صغوطوفر�صاةناعمة
	t.قمبتنظيفالعد�صاتال�صيئيةوالعد�صاتالعينيةالإأخرىبا�صتخدامقطعقما�صتنظيفخا�صةللوحداتالب�صريةوكحولنقي
	t.قمبتنظيفحاملالوحداتالب�صريةجيدابا�صتخداممطهرمبيدللجراثيمبعدكلمرةيتمفيهاا�صتخدامه
	tقمبحمايةالمجهرالخا�صبكمنالرطوبةوالإأدخنةوالإأحما�صومنالموادالقلويةوالموادالكاوية.لإتقمبتخزينالموادالكيميائية

بالقربمنالجهاز.
	tاحر�صعلىتوفيرالحماية�صدالإ�صتخدامغيرال�صليم.لإتقممطلقابتركيبقواب�صاأجهزةاأخرىاأوفكالإأنظمةالب�صريةوالإأجزاءالميكانيكية

مالمتكنهناكتعليمات�صريحةخا�صةبالقيامبذلكواردةفيدليلالإ�صتعمالهذا.
	t.احر�صعلىحمايةالمجهرمنالزيوتوال�صحوم.لإتقممطلقابتزييتاأوت�صحيمالإأ�صطحالدليليةاأوالإأجزاءالميكانيكية
	t.قمباإزالةالإت�صاخاتالخ�صنةبا�صتخدامقطعةقما�صمبللةتُ�صتخدملمرةواحدة
	t.ا�صتخدمالمطهراتبناءًعلىالمكوناتالن�صطةالتالية:الإألدهيدات،الكحوليات،مركباتالإأمونيومالرباعية
	t.لإت�صتخدمالم�صتح�صراتالقائمةعلىاأ�صا�صاأيممايلي:مركباتان�صطارالهالوجين،الإأحما�صالع�صويةالقوية،مركباتان�صطارالإأك�صجين
	tالكاميرا:حافظعلىنظافةالإأجزاءالب�صرية.قمبتنظيفاأ�صطحالإأجزاءالب�صريةبا�صتخدامقطعةقما�صخاليةمنالوبر.انقعقطعةالقما�ص

با�صتخدامالقليلمنالميثانولاأومنظفالزجاج.لإت�صتخدمالكحول.
	t.لإت�صتخدماإيثانولاأو�صبيرتو

البيئةالإ�صتوائية/الفطريات 	1	1		
ت�صتخدمLeica Microsystemsاحتياطات�صلامةمعينةفيتقنياتوموادالت�صنيعالخا�صةبها.وت�صملالتدابيرالوقائيةالإأخرىمايلي:

	t.حافظعلىنظافةالإأجزاءالب�صرية
	t.لإتقمبا�صتخدامهاوتخزينهااإلإفيبيئةنظيفة
	t.قمبتخزينهاتحت�صوءالإأ�صعةفوقالبنف�صجيةفيحالةعدما�صتخدامها
	t.احر�صعلىالإ�صتخدامفقطفيغرفمكيفةالهواءب�صكلم�صتمر
	t.تجنبتعر�صالإأجزاءللرطوبةوقمبتغطيتهابا�صتخدامغطاءبلا�صتيكيمملوءبجلال�صيليكا

اإر�صاداتبخ�صو�صاإعادةمعالجةالمنتجاتالقابلةلإإعادةالتعقيم 	1	1		
القيود على اإعادة المعالجة

	tاتبعاللوائحالقانونيةالمحليةعندمعالجةالمنتجاتالطبيةالم�صتخدمةلعلاجالمر�صىالم�صابيناأوالم�صتبهفياإ�صابتهمبمر�صكروتزفيلد
جاكوب(CJK)اأوالمتحورالخا�صبه(vCJK).يمكنالتخل�صعادةمنهذهالمنتجاتالطبيةالقابلةلإإعادةالتعقيمباأمانمنخلالالحرق.

ال�سلامة المهنية والحماية ال�سحية
	t.احر�صعلىمراقبةال�صلامةاأثناءالعملوحماية�صحةالإأ�صخا�صالم�صوؤولينعنمعالجةالمنتجاتالملوثة
	t.يجبالإلتزامبالت�صريعاتالحاليةللنظافةال�صحيةبالم�صت�صفياتومنعالعدوىفيعملياتتح�صيروتنظيفوتطهيرالمنتجات

اإر�صادات 	1	1		
مكان العمل

	t.قمباإزالةات�صاخاتالإأ�صطحبا�صتخدامفوطةورقية



العنايةوال�صيانة

51 M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03  M320الرقمالمرجعي10734261/الإإ�صدار03 50

اإر�صاداتبخ�صو�صاإعادةمعالجةالمنتجاتالقابلةلإإعادةالتعقيم 	1		
ين�صحبا�صتخدام:قمباإعادةمعالجةالمنتجمبا�صرةبعدالإ�صتخدام.

تحديد اإعادة المعالجة
تكراراإعادةالمعالجةلهتاأثيرات�صئيلةعلىالمنتج.وغالباماتتحددنهايةالعمرالإفترا�صيللمنتجاتبالتاآكلوالتلفالذييحدث

خلالالإ�صتعمال.

التعقيم

طرق التعقيم الم�سموح بها
الأأوتوكلاف البخاري الم�سمىرقم المنتج

134°م، الفترة > 10 دقائق
اأوك�سيد الأإيثيلين
بحد اأق�سى 60°م

المقب�صالإإطباقي10180591
10428328Tالمفتاحالدوار،اأنبوبالعد�صةالثنائية
المفتاحالدوار،�صفاف10384656
امتدادالذراع10443792


1)زجاجالحماية،العد�صةمتعددةالبوؤرات10446058

زجاجحمايةالعد�صةال�صيئية،10446469
Leica M680/FL400

(1
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زجاجحمايةالعد�صةال�صيئية،10446467
Leica M840/M841

(1


مقب�صللوحدةLeica M655،قابلللتعقيم10445341
غطاءللوحدةLeica M655/M695،قابلللتعقيم10445340

مقب�صللوحدةLeica M400،قابلللتعقيم10446842

10448440Leica M320 غطاء،قابلللتعقيملمقب�ص

10448431Leica M320 ،1)زجاجحمايةالعد�صةال�صيئية

زجاجحمايةالعد�صةال�صيئية،Leica M720،قطعةغيار10448296
)عبوةمن10قطع(

(1

1)زجاجحمايةالعد�صةال�صيئية،Leica M720،كامل،قابلللتعقيم10448280

10448581RUV800الغطاء،القابلللتعقيمللوحدة

1(يمكنتعقيمالمنتجاتذاتالإأجزاءالب�صريةبالبخاربا�صتخدامالظروفالمذكورةاأعلاه.ومعذلكقديت�صببهذافيتكوينطبقةمنالنقاط
والخطوطعلىال�صطحالزجاجي،مماقديقللمنكفاءةالإأداءالب�صري.

التنظيف
المطلوب:ماء،منظف،�صبيرتو،قطعةقما�صدقيقةالإألياف

ا�صطفال�صطحبالماءالجاري)<40°م(،با�صتخدامالقليلمنالمنظفاإذالزمالإأمر. 1
ا�صتخدماأي�صا�صبيرتولتنظيفالإأجزاءالب�صرية. 2
جففالإأجزاءالب�صريةبا�صتخدامقطعةقما�صدقيقةالإألياف،وجففباقيالمنتجبا�صتخداممن�صفةورقية. 3

التطهير
	tبعدالتطهير،قمبتنظيفاأ�صطحالإأجزاءالب�صريةجيدابا�صتخدامالماءالجاري/ماءال�صربالنقي،ثمقمب�صطفهابا�صتخدامماءنقيمنزوع

الإأملاحالمعدنية.
	t.قمبتجفيفالمنتجاتتماماقبلالتعقيماللاحق

تتحقق�صركةLeica Microsystems (Schweiz) AGممايلي:
التعليماتالمذكورةاأعلاهمنا�صبةلإإعدادمنتجلإإعادةا�صتخدامه.المعالجهوالم�صوؤولعنالنتائجالمرغوبة.قبلالخروجعناإطارالتعليماتالمقدمة،

تحققاأولًإمنالإختلافاتالمتعلقةبالفعاليةوالعواقبالمحتملة.
ال�سيانة

المجهرالجراحيLeica M320لإيحتاجاإلى�صيانة.ل�صمانال�صلامةالت�صغيليةوالموثوقية،تو�صي�صركةLeica Microsystems (Schweiz) AGباأخذ
الإحتياطاتالخا�صةبالإت�صالب�صركةالخدمةالم�صوؤولة.وهناك،يمكنالإتفاقعلىالفحو�صاتالدوريةاأويمكناإبرامعقد�صيانة.
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تغييرالفيوزات 	1		
تحذير

خطر ال�سعق الكهربائي القاتل!
	tاف�صلكابلالكهرباءمنمقب�صكهرباءالجهازقبلتغيير

الفيوزات.

تحديد اإعادة المعالجة
الفيوزموجودفيحاملالفيوزات)ال�صهم(فيمقب�صكهرباء

الجهاز.

	t.اخلعغطاءالذراعالإأفقي

	tادفعحاملالفيوزاتللخارج
با�صتخداممفك.

	tاخلعالفيوزمنحاملالفيوزات
)ال�صهم(وا�صتبدله.

	tاربطغطاءالذراعالإأفقي
واأحكمربطه.

التخل�صمنالمنتجات 		
	tيجبمراعاةالقوانينالمحليةالمعمولبهاعندالتخل�صمن

المنتجات،بم�صاركةال�صركاتالمعنيةللتخل�صمنالنفايات.
	t.يتماإعادةتدويرموادالتغليفالخا�صبالوحدة
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ماالعملاإذا...؟

ماالعملاإذا...؟ 		
المجهر 	1		

المو�سعالحلالم�سكلة
الذراع الأأرجوحي يتحرك لأأعلى/

لأأ�سفل من تلقاء نف�سه.
انظر7.14،»موازنةالذراعالإأرجوحي«نظامالموازنة/الذراعالإأرجوحي.

يتم اإنزال الذراع الأأرجوحي عندما 
يتم تع�سيق المكابح المف�سلية.

قمبتقليلالوزنالإإجمالي)علىحاملالوحداتالب�صرية(.
اأحكمربطمقب�صالمكبحلتاأمينقفلالو�صعالراأ�صي.

انظر7.14،»موازنةالذراعالإأرجوحي«

 المجهر يتحرك  ب�سعوبة
اأو لأ يتحرك على الأإطلاق.

انظر5.5،»مقاب�صالمكابح/المكابحقمبحل/اإعادة�صبطالمكابحالمف�صلية.
المف�صلية«

افح�ص/قمبتغييراللمبة.لأ توجد اإ�ساءة.
افح�صمفتاحالتحكمفيالإإ�صاءةوم�صتوىالإإ�صاءة.

افح�صمفتاحالتحكمفيالفلتروالغ�صاء.
قمباإنزالالذراعالإأرجوحي،قديكونمفتاحالإإمالةفعالإ.

افح�صالمقب�صوالفيوز.
ات�صلبفنيالخدمة.

LEDتعليماتتغييرلمبة

انظر8.4،»�صبطالإإ�صاءة«افح�صمفتاحالتحكمفيالإإ�صاءةوم�صتوىالإإ�صاءة.اإ�ساءة غير كافية.

اربطالعد�صاتالعينيةباإحكام.ال�سورة غير حادة.
ا�صبطاإعداداتا�صتتبابالبوؤرتينوالديوبترب�صكل�صحيح.

انظر7.10،»العد�صاتالعينية«

نظامالموازنة/الذراعالإأرجوحي.اإمالة المجهر.
اأحكمربطالمكابحالمف�صلية.

انظر7.14،»موازنةالذراعالإأرجوحي«

حدوث ت�سو�ص من جراء انعكا�سات 
 ال�سوء.

اأدرزجاجالحماية،حيثيجباأنيكونبزاويةمائلة
بالن�صبةل�صطحالعمل.

قمبتنظيفالوحداتالب�صرية.خطوط في ال�سورة.
مفتاحالتحكمفيالتكبيرغيرم�صغل.لأ توجد �سورة.

ت�سدر �سافرة كل 5 ثوان، وينطفئ 
ال�سوء اأوتوماتيكيا بعد خم�ص 

دقائق.

ات�صلبفنيالخدمة،واعملعلىتغييرالمروحة.

ت�سدر �سافرة مزدوجة كل 5 ثوان، 
وينطفئ ال�سوء اأوتوماتيكيا بعد 

5 دقائق.

ا�صمحللمبةLEDاأنتبرد،اأوقفالجهاز.
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ماالعملاإذا...؟

كاميراالڤيديو 	1		
المو�سعالحلالم�سكلة

الإلتقاطغيرممكن،تظهرر�صالة
"SD  card Lock")قفلبطاقةSD(علىال�صا�صة.

ادفعال�صريطالمنزلقللحماية�صدالكتابةعلىبطاقة
الذاكرةSDلإأعلى.

انظر9.2،اأدخلبطاقةالذاكرةSD.الإلتقاطغيرممكن.
»SDبطاقةالذاكرة«

افح�صالبطارية.جهازالتحكمعنبعدلإيعمل.
قمبتوجيهجهازالتحكمعنبعدعلىكاميراالڤيديو،ولي�صعلى

ال�صا�صة.
جهازالتحكمعنبعدمعطل.التحكمفيالوظيفةالرئي�صيةللكاميرا

متاحعلىحاملالوحداتالب�صرية.

انظر9.3،
»جهازالتحكمعنبعد«

انظر7.20،»افح�صجهاز
التحكمعنبعدوالكاميرا«

قمبالتركيزالبوؤريبدقة.النموذجخارجالتركيزالبوؤري.
ا�صتخدمالعد�صةالعينيةمعال�صبكةالمت�صالبة.

افح�صو�صلةالكابل.لإتظهر�صورةعلىال�صا�صة.
افح�صال�صا�صة.

انظر9.4.1،اأعد�صبطالإألوان.ال�صورةمظلمةللغاية.
»اللون)موازنةاللونالإأبي�ص(«

انظر9.4.1،قمبتنفيذعمليةموازنةاللونالإأبي�ص.الإألوانغيردقيقة.
»اللون)موازنةاللونالإأبي�ص(«

افح�صو�صلةكابلUSB.نقلالملفغيرمتاح.

.Leicaفيحالةوجودعطلفيجهازكلميتمتناولهبال�صرحهنا،ات�صلبالوكيلالمحليل�صركة
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الموا�صفات 		
البياناتالكهربائية 	1		

مقب�ص الكهرباء
،TP12،TC12،FP12،C12،W12،F12اإ�صدار

LW12
موجودفيمو�صعمتمركزعلىوحدةالتحكم

 100-240ڤلطجهدمتردد، 60/50هرتز

T 6.3 × 2اأمبير�صاعة/250ڤلطفيوز

Leica M320 F12/C12/W12/FP12/TC12/TP12/LW12:100ڤلطاأمبيرا�صتهلاكالطاقة

الفئةIفئةالإأمان
مقاب�صتو�صيللمايليوحدةالتحكم

-كابلالكهرباء
HDMI-

USB-

المجهرالجراحي 	1		
مغيرالتكبيراليدويعديماللونذو5خطوات×40/ 25/ 16/ 10/ 6.4التكبير

24ممقاعدة�صتيريو

تثبيتالعد�صةال�صيئية)قيا�صي(
تثبيتالعد�صةال�صيئية)اختياري(

f=250مم
f=400،350،300،250،225،200مم

f=300،250،200ممعد�صةالتركيزالدقيقاليدوي)اختياري(
العد�صةالعينية)قيا�صية(
العد�صةالعينية)اختيارية(

10 × 21B
 22B،12.5 × 17B × 8.33،العد�صةالعينية21B × 10مع�صبكة

مت�صالبةمتمركزة
–30°/+100°اإمالة

المفتاحالحديلت�صغيل/اإطفاءال�صوءوظائفاإعادةال�صبط

اللمبات 	1		
اإ�صاءة2لمبةLEDمبا�صرةوطويلةالإأمدم�صدرالإإ�صاءة

متو�صطالعمرالإفترا�صي60.000�صاعةبالن�صبةلمعيارنهايةالعمرالإفترا�صي70%منال�صطوعالإأولي،

اإ�صاءةLEDالخاليةمنالإأ�صعةتحتالحمراءوالإأ�صعةفوقالبنف�صجيةفلترالإأ�صعةفوقالبنف�صجية
OG530الفلترالبرتقالي

ا�صتخداممفتاحاإدارةعلىحاملالوحداتالب�صرية�صبط�صدةال�صوء
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الحوامل 	1		
 Leica M320 للجهاز F12 الحامل الأأر�سي

1775مم)ممددبالكاملللطرازالمائل(نطاقالتمديدالإأق�صى

800مممدىالحركة)لإأعلى/لإأ�صفل(

اأثرالمدا�ص:608 × 608ممالقاعدة
1621ممارتفاعالنقل،الإأدنى

علىالإأقل1.1كجمحتى4كجمحملكحداأق�صىعلىحاملالوحداتالب�صريةمدىالموازنة
مكابحميكانيكيةقابلةلل�صبطبدقةلجميعالمحاورالدورانيةمعمقب�صمكبحقابلللفك.نظامالمكابح

علىالعمود:360°نطاقاتالدوران
للذراعالإأرجوحي:+°190/–°125

بالن�صبةلحاملالمجهرعلىالذراعالإأرجوحي:°155±
بالن�صبةلحركةحاملالمجهرالجانبي:°60±

الوزن الأإجمالي
حوالي116كجمالنظاممعالحملالإأق�صى

البياناتالب�صرية 	1		
العد�سة ال�سيئية f  = 250 مم

مجال الروؤية Ø )مم(التكبير الكلي )مم(العد�سة العينية
الحد الأأدنىالحد الأأق�سى الحد الأأق�سىالحد الأأدنى

22 × 8.332.113.486.213.6

21 × 102.616.282.213.1

17 × 12.53.220.266.610.6

الملحقات 	1		
اأنبوبعد�صةثنائية

-بزاويةثابتة
-متغير

3خياراتتحديدمختلفة
3خياراتتحديدمختلفة

2نوع:قابلللتعقيم/معقماأومعقمالمقاب�ص
قابلللتعقيممفاتيحدوارة
قابلللتعقيمزجاجالحماية
فلتر�صوءخارجيللاأ�صعةفوقالبنف�صجيةحتى530نانومترللاإ�صاءةوالمراقبةالفلترالبرتقالي

ErgoWedgeزاوية-5°حتى-25°لإأنابيبالعد�صةالثنائيةبزاويةثابتةالملحقةالعملية
ErgonOptic Dentبزاويةدوارة52°،لإأنابيبالعد�صةالثنائيةالمتغيرةحدبةالعد�صةالعملية

بزاويةمن0°اإلى°180
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جهازالتحكمعنبعدالعاملبالإأ�صعةتحتالحمراءلكاميراالڤيديوالمدمجةجهازالتحكمعنبعد
ثقللموازنةحاملالوحداتالب�صريةثقلموازن

×8.33،×10،×10مع�صبكةمت�صالبة،×12.5العد�صاتالعينية

ملحقاتالڤيديو 	1		
 M320 4 للجهازK/FULL HD كاميرا ت�سوير وڤيديو بدقة

دقةالڤيديو1080×1902 /2160×3840بك�صلودقةال�صور12ميجابك�صلكاميراڤيديومدمجة)اختيارية(
وظيفةالت�صغيلللڤيديووال�صوروعر�صال�صورالم�صغرةالوظائف
الڤيديووال�صورعلىبطاقةSDالتخزين

متاحفيHDMIاإ�صارةالڤيديو
جهازتحكمعنبعدعاملبالإأ�صعةتحتالحمراءومفتاحان�صلبانعلىج�صمالكاميرا،جميعاإعداداتالتحكمفيالڤيديو/ال�صور

الكاميرامعقائمةمعرو�صةعلىال�صا�صة
 M320 للجهاز IVA مهايئ الڤيديو المدمج

مهايئالڤيديوالمدمج)الإختياري(لتثبيتالكاميراتالخارجيةذاتالقاعدةعلى�صكلcالمهايئ
الطولالبوؤريللوحداتالب�صريةf=55ممطولالوحداتالب�صرية

الظروفالمحيطة 	1		
+10°ماإلى+40°مالإ�صتخدام

+50°فاإلى+104°ف

الرطوبةالن�صبية30%حتى%75
ال�صغطالجوي780ملليباراإلى1013ملليبار

–30°ماإلى+70°مالتخزين

–22°فاإلى+158°ف

الرطوبةالن�صبية10%اإلى%100
ال�صغطالجوي500ملليباراإلى1013ملليبار

–30ماإلى+70°مالنقل

–22°فاإلى+158 °ف

الرطوبةالن�صبية10%اإلى%100
ال�صغطالجوي500ملليباراإلى1013ملليبار
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		1	 (EMC)التوافقالكهرومغناطي�صي
البيئةالمنا�صبةلعملالجهاز 	1	1		

الظروفالبيئيةالعاديةوكذلكالم�صت�صفى

		1		 IEC 					-	-	التوافقمعالموا�صفة
الأنبعاثات

CISPR 11،الفئةB،المجموعة1 	
	 AالفئةIEC 61000-3-2الت�صوهالتوافقيح�صبالموا�صفة
تذبذبالجهدوالومي�صح�صبالموا�صفةIEC 61000-3-3الفئةA،الإأ�صكال3-7 	

المناعة

 CD±8كيلوڤلط، AD±15كيلوڤلطتفريغال�صحنةالكهرو�صتاتيكية

80 – 2700ميجاهرتز:10ڤلط/دقيقةالمجالإتاللا�صلكيةRF EMالم�صعة

380 – 5785ميجاهرتز:9ڤلط/دقيقة،28ڤلط/دقيقةالمجالإتاللا�صلكيةالقريبة

±2كيلوڤلطخطوطاإمدادالكهرباءال�صحناتالعابرةوالدفعاتالكهربائيةال�صريعة

±1كيلوڤلطالنمطالفرقي،±2كيلوڤلطالنمطالم�صتركحالإتالتمَوّر

10ڤلطجذرمتو�صطمربعحالإتالت�صو�صالتيتحدثب�صببمجالإتالتردداللا�صلكي

30اأمبير/دقيقةالمجالالمغناطي�صيلترددالكهرباءالمقرر

مطابقةللموا�صفةIEC 60601-1-2:2014انخفا�صاتالجهدوانقطاعه
غيرمتوفرالمجالالمغناطي�صيلترددالكهرباءالمقرر
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الموا�صفاتالقيا�صيةالم�صتوفاة 		1		
CE المطابقة لموا�سفات

	 ،UL60601-1،EN/60601-1،IEC/60601-1المعداتالطبيةالكهربائية،الجزء1:المتطلباتالعامةللاأمان
.CAN/CSA C22.2 NO 60601-1-14:2014

	 .EN/60601-1-2،IEC/60601-1-2التوافقالكهرومغناطي�صي
الق�صمالطبي،ب�صركةLeica Microsystems (Schweiz) AGلديهنظاماإدارةيتوافقمعمتطلباتالموا�صفةالدوليةISO/13485لإإدارةالجودة 	

و�صمانالجودة.

القيودعلىالإ�صتخدام 		1		
يمكنا�صتخدامالمجهرالجراحيLeica M320فيالغرفالمغلقةوعلىالإأ�صطحالم�صطحةبحداأق�صى0.3°غيرمت�صاويةوعلىجدراناأواأ�صقفثابتة 	

تفيبموا�صفاتنا)انظردليلالتركيب(.
غيرمخ�ص�صللا�صتخدامفيجراحاتالعيون. 	
الحاملF12منLeicaغيرم�صمملتحريكهلإأ�صفلبدرجاتيزيدارتفاعهاعلى20مم. 	
لتحريكالمجهرالجراحيبعتباتتزيدعلى20مم،يمكنا�صتخدامالخابور)ال�صهم(المورد�صمنالمحتويات. 	
بدونالتجهيزاتالإإ�صافية،يمكنتحريكالمجهرLeica M320عبرالعتباتعلىارتفاعاأق�صىي�صلاإلى5مم. 	

	t.صعالخابور)ال�صهم(اأمامالعتبة�
	t.حركالمجهرالجراحيعبرالعتبةفيو�صعيةالنقل،وادفعهبا�صتخدامالمقب�صاليدوي
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نطاقالعمل 		1		
الذراع الأأرجوحي الطويل 

M320 للجهاز F12 
)قيا�سي(

الذراع الأأرجوحي الق�سير 
 M320 للجهازM320 W12M320 C12

نطاق التمديد الأأق�سى
1775مم1775مم1455مم1775مم)ممددبالكاملللطرازالمائل(

800مم800مم300مم800مممدى الحركة )لأأعلى/لأأ�سفل(
قطر247ممغيرمتوفر608×608ممالقاعدة

غيرمتوفرغيرمتوفر1621ممارتفاع النقل، الأأدنى
مدى الموازنة

)الحملعلىحاملالوحدات
الب�صرية(

حداأدنى1.1كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.5كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.1كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.1كجمحتى
حداأق�صى4كجم

مكابحقابلةلل�صبطبدقةلجميعالمحاورمعمقب�صمكبحقابلللفك.نظام المكابح
نطاقات الدوران

للعمود°360
الذراعالإأرجوحي
°125–/°190+

حاملالمجهرعلىالذراع
الإأرجوحي°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60±

للعمود°360
الذراعالإأرجوحي
°150–/°150+

ذراعالتطويلعلىالذراع
الإأرجوحي°150±
حاملالمجهرعلى

ذراعالتطويل°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60±

للعمود°180
الذراعالإأرجوحي
°125–/°190+

حاملالمجهرعلىالذراع
الإأرجوحي°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60± 

للعمود°180
الذراعالإأرجوحي
°125–/°190+
حاملالمجهرعلى

الذراعالإأرجوحي°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60± 

 الوزن الأإجمالي للنظام
48كجم35كجم110كجم116كجممع الحمل الأأق�سى

M320 FP12M320 TC12M320 TP12M320 LW12
M320 UN12-D 4K

)اليابان فقط(

1775مم1455مم1455مم1455مم1775مم

800مم300مم300مم300مم800مم

غيرمتوفرغيرمتوفر250×250مم250×250ممقطر247مم
غيرمتوفرغيرمتوفرغيرمتوفرغيرمتوفرغيرمتوفر

حداأدنى1.1كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.5كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.5كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.5كجمحتى
حداأق�صى4كجم

حداأدنى1.1كجم
حتىحداأق�صى4كجم

مكابحقابلةلل�صبطبدقةلجميعالمحاورمعمقب�صمكبحقابلللفك.

للعمود°360
الذراعالإأرجوحي
°125–/°190+

حاملالمجهرعلىالذراع
الإأرجوحي°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60±

للعمود°180
الذراعالإأرجوحي
°150–/°150+

ذراعالتطويلعلىالذراع
الإأرجوحي°150±

حاملالمجهرعلىذراع
التطويل°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60±

للعمود°180
الذراعالإأرجوحي
°150–/°150+

ذراعالتطويلعلىالذراع
الإأرجوحي°150±

حاملالمجهرعلىذراع
التطويل°155±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60±

للعمود°180
الذراعالإأرجوحي
°150–/°150+

ذراعالتطويلعلىالذراع
الإأرجوحي°150±

حاملالمجهرعلىذراع
التطويل°150±
حركةحاملالمجهر

الجانبي°60±

الذراعالإأرجوحي
°125–/°190+

حاملالمجهرعلىالذراع
المتاأرجح°155±

حركةحاملالمجهرالجانبي
°60±

48كجم30كجم38كجم41كجم46كجم
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